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System terapii kompresyjnej sktada sie z czujnika ci$nienia powietrza, pompy powietrza i mankietéw, pracujacych razem jako jedna
jednostka. Pompa powietrza jest potgczona z mankietami specjalnymi wezykami. Kierunek masazu uciskowego nastepuje od koriczyn do
srodka ciata poprzez sekwencyjne nadmuchiwanie, a nastepnie opréznianie komor powietrznych. Cisnienie mozna regulowadé, aby uniknac
dyskomfortu pacjenta. Mankiet dziata pod wptywem czujnika i mikroprocesora. System terapii kompresyjnej poprawia krazenie krwi i limfy,
zapobiegajac zakrzepicy zyt i tagodzac obrzek limfatyczny.

PRZEZNACZENIE

Produkt jest wskazany do stosowania przez pacjentéw w warunkach domowych pod nadzorem lekarza w celu zmniejszenia obrzeku i
zapobiegania zakrzepicy koriczyn lub leczenia obrzeku limfatycznego, obrzeku pourazowego i sportowego, obrzeku po unieruchomieniu czy
niewydolnosci zylnej. System moze by¢ stosowany u pacjentow powyzej 18 roku zycia w domu lub w szpitalu.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Ostre zapalne choroby skory

2. Arytmia

3. Réza

4. Zakrzepica zyt gtebokich

5. Obrzek ptuc

6. Ostra zakrzepica zylna

7. Wahajace sie cisnienie krwi

8. Pacjenci z zainstalowanymi sztucznymi rozrusznikami serca
9. Niewydolnos¢ tetnic

EFEKTY UBOCZNE

1. Dyskomfort, jesli cisnienie wylotowe jest zbyt wysokie

2. Zaczerwienienie, swedzenie

3. Uczucie dyskomfortu i bdlu podczas zabiegu z cisnieniem 120 mmHg

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
Wazne jest, aby przeczytac wszystkie ostrzezenia i przestrogi zawarte w niniejszej instrukcji, poniewaz majg one na celu ochrone
uzytkownika, zapobieganie obrazeniom i unikanie sytuacji, ktére moga spowodowacé uszkodzenie urzadzenia.

. Nie uzywaj tego urzadzenia, jesli masz wszczepiony rozrusznik serca, defibrylator lub jakiekolwiek inne metalowe lub
elektroniczne urzadzenie. Korzystanie z takiego urzadzenia moze spowodowac porazenie prgdem, oparzenia, zaktécenia
elektryczne lub $mier¢.

. Nie nadaje sie do uzytku w obecnosci palnej mieszaniny srodkéw znieczulajgcych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.

. Urzadzenia nie sg przeznaczone do osobistego uzytku bez nadzoru przez pacjentéw, ktérzy sa maja zaburzenia emocjonalne,
cierpig na demencje lub choroby psychiczne.

. Naprawa nie jest dozwolona. Jesli stwierdzisz, ze urzadzenie dziata nieprawidtowo, nie demontuj go od niechcenia ani
samodzielnie.

. Jesli czujesz sie nietypowo lub odczuwasz bdl podczas korzystania z wyrobu, natychmiast przestan go uzywac.

. Przed pierwszym uzyciem nalezy skonsultowac sie z lekarzem, a zabieg nie powinien trwa¢ dtuzej niz 20 minut. Nastepnie
stopniowo nalezy wydtuzac czas leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza (dtugotrwate stosowanie moze powodowac dziatania
niepozadane).

. Trzymaj urzadzenie z dala od niemowlat i matych dzieci.

. Urzadzenia nie nalezy umieszczaé¢ w miejscach, w ktérych utrudnione jest odtaczenie zasilania.

. Uzywaj tylko zasilania 220-240V. Po zakoriczeniu zabiegu nalezy prawidtowo odtgczy¢ urzadzenie od sieci.

. Nieprawidtowe podtaczenie do sieci moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Rece powinny by¢ suche podczas podtaczania
lub odtaczania zasilacza. Mokre dtonie mogg spowodowac porazenie pragdem

. Kabel zasilajgcy nie moze by¢ narazony na nadmierne obcigzenia, nie wolno umieszcza¢ na nim zadnych przedmiotéw.

. Nie zginaj ani nie sktadaj przewodu zasilajgcego. Uszkodzenie kabla moze spowodowac porazenie pragdem.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia zwigzanego w wyrobem ,powaznego incydentu”, ktéry bezposrednio lub posrednio doprowadzit, mdgt
doprowadzi¢ lub moze doprowadzi¢ do ktéregokolwiek z nizej wymienionych zdarzen:

a) zgonu pacjenta, uzytkownika lub innej osoby lub

b) czasowego lub trwatego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby lub

c) powaznego zagrozenia zdrowia publicznego

nalezy powyzszy ,,powazny incydent” zgtosi¢ producentowi oraz wtasciwemu organowi paristwa cztonkowskiego, w ktérym uzytkownik lub
pacjent majg miejsce zamieszkania. W przypadku Polski wtasciwym organem jest Urzad Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia bolu, reakcji alergicznych lub innych niepokojacych, niejasnych dla uzytkownika objawéw zwigzanych z
uzytkowaniem wyrobu medycznego nalezy skonsultowacé sie z pracownikiem stuzby zdrowia

UWAGA: zabronione jest uzytkowanie produktu w sposéb inny niz zgodnie z jego przeznaczeniem

UWAGA: Przed uzytkowaniem nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie elementy zostaty zmontowane poprawnie.

INFORMACJE O KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)
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1. Ten produkt wymaga specjalnych srodkéw ostroznosci dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej i musi by¢ zainstalowany i
oddany do uzytku zgodnie z ponizszymi informacjami o kompatybilnosci elektromagnetycznej. Na produkt moze mie¢ wptyw przenosny i
mobilny sprzet komunikacyjny RF.

2. W poblizu produktu nie nalezy uzywac telefonéw komdrkowych ani innych urzadzen emitujacych pola elektromagnetyczne. Moze to
spowodowac nieprawidtowe dziatanie produktu.

3. Ten produkt zostat doktadnie przetestowany i zweryfikowany, aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie.

4. Urzadzenie nie powinno by¢ przechowywane obok siebie lub uzywane wraz z innymi urzadzeniami, a jesli wymagane jest uzycie obok
siebie, urzadzenie to powinno by¢ obserwowane w celu sprawdzenia prawidtowego dziatania w konfiguracji, w ktérej jest uzywane.
SPECYFIKACJA

Liczba komor: 4 komory

Rozmiar urzgdzenia: 240x200x120 mm

Waga (z akcesoriami): 2,22 kg

Czas zabiegu: 10~30 minut

Cisnienie podczas zabiegu: 30~250mmHg

Czas cyklu: 85s~133s, +1s

Tryby leczenia: 1 tryb

Napiecie wejsciowe: AC 220-240V, 50-60Hz

Pobdér mocy: 65VA

Poziom hatasu: < 55dB

Ochrona przed porazeniem elektrycznym: Klasa Il, cze$¢ aplikacyjna Typ BF

Tryb pracy: praca ciagta

Wodoodporny: IP21

Zywotnosé produktu: 5 lat

Srodowisko pracy: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Warunki przechowywania: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa

ROZMIAR MANKIETU NA NOGE (XXXL)

Catkowita dtugos$¢ mankietu: 110 x 70cm

Rekomendowane dla oséb o wzroscie: 170-185cm

Maksymalny obwdd nogi: 62cm

ROZMIAR MANKIETU NA REKE (L)

Catkowita dtugos$¢ mankietéw: 90 x 60cm

Rekomendowane dla oséb o wzroscie: 170-185cm

Maksymalny obwdd reki: 52cm

ROZMIAR MANKIETU NA BRZUCH (M)

Catkowita dtugos¢ pasa: 92-120cm x 37cm

Rekomendowane dla oséb o wzroscie: 170-185cm

Obwdd (w najszerszym miejscu) : 80-108 cm

Instrukcja Uzytkowania:

1. Podtgcz przewdd zasilajacy.

2. Podtacz rurke do mankietu(éw) i umiesc go na ciele.

- Aby uniknaé boélu kolan (w przypadku mankietéw na nogi), nie nalezy zgina¢ mankietéw podczas uzytkowania

- Nie zaleca sie zaktadania mankietow na gotg skére

- Przed zastosowaniem nalezy rozluzni¢ miesnie

- Nalezy zamkna¢ zamek btyskawiczny (o ile mankiet jest w niego wyposazony)

- Ustawi¢ wyloty powietrza mankietéw do goéry (mankiet na noge/reke) a nastepnie podtaczy¢ ztaczke weza do wylotu powietrza urzadzenia
3.Witaczyc urzadzenie, a nastepnie ustawic czas zabiegu i poziom cisnienia. Stan gotowosci jest wyswietlany jako zielone $wiatto. Stan
operacyjny jest wyswietlany jako niebieskie $wiatto).

INSTRUKCJA OBStUGI

1. Urzadzenie nalezy umiesci¢ na ptaskiej powierzchni.

2. Instalacja wymaga jedynie podfaczenia ztacza do urzadzenia i mankietu, a nastepnie podtaczenia zasilania sieciowego.

Uwaga: Po otrzymaniu urzadzenia otwérz pokrywe filtra i wykreé $rube zabezpieczajaca przed uzyciem. Sruba stuzy WYLACZNIE do
zabezpieczenia i ochrony urzadzenia przed uszkodzeniem podczas transportu.

1. Podfacz gtéwna wtyczke przewodu zasilajacego do gniazdka 220~240V.

2. Sprawdz, czy przewdd jest dobrze podtaczony do mankietu(ow): jesli tak, przejdz do kroku 3; jesli nie, wtdz koricowke weza do
mankietu(éw) wylotowego(ych).

3. Podtacz gtéwny koniec weza potaczeniowego do wylotu jednostki gtéwnej.

4. Sprawdz i upewnij sie, ze wszystkie pofaczenia z jednostka gtéwna i mankietem sg szczelne.

5. Zamknij zamek btyskawiczny w mankietach.

Uwaga: Weza tgczacego nie mozna zaktadac na szyje, aby unikna¢ uduszenia lub zranienia.

6. Nacisnij przycisk, aby wtgczy¢ urzadzenie.

7. Ustaw cisnienie, naciskajgc przycisk

Uwaga: Uzywajac go po raz pierwszy, lepiej zacznij od niezbyt wysokiego cisnienia, np. 120 lub 150 mmHg, a nastepnie dostosuj cisnienie
do poziomu, ktéry bedzie komfortowy dla uzytkownika.

8. Ustaw czas, naciskajac przycisk.

Uwaga: Zakres czasu wynosi od 10 do 60 minut. Warto$¢ domysina to 10 minut. Gdy czas sie skoriczy, urzadzenie wytaczy sie
automatycznie.

Uwaga: Nie otwiera¢ mankietu(éw) podczas leczenia. Moze to uszkodzi¢ mankiet(y). Zawsze wytaczaj urzadzenie przed zdjeciem
mankietow.

9. Po zakonczeniu cyklu wystarczy odtaczy¢ rurke od urzagdzenia, przewody moga zosta¢ podtgczone do mankietéw.
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OPIS PRODUKTU
1. Jednostka gtéwna - produkt sktada sie gtéwnie z urzadzenia, mankietu i wezy taczacych.

UWAGA: Przed pierwszym uzyciem uzytkownik powinien otworzy¢ pokrywe filtra i odkreci¢ srube znajdujaca sie w dolnej czesci

urzadzenia.
L -
3. Mankiet na reke 4. Pas na brzuch
2. Mankiet na noge
2. Panel sterowania Czas zabiegu: 0-30 min
Time Setting
10
30
Always On
Minimalne ci$nienie Praca ciggta
Maksymalne cisnienie
. Ustawienie czasu: pokretto, aby ustawié czas zabiegu od 0-30 minut
. Praca ciagta: Przekreci¢ pokretto na ,Praca ciggta” — urzadzenie pracuje caty czas.
. Ustawienie ci$nienia: zakres cisnienia 30-250 mmHg, nacis$nij raz przycisk ,,plus”, aby zwigkszy¢ cisnienie i nacisnij raz przycik
,,minus”’, aby zmniejszy¢ cisnienie
. Przetgcznik ON/OFF: naci$nij, urzadzenie jest w trybie czuwania; nacisnij ponownie, aby wytgczy¢ urzadzenie.

CZYSZCZENIE | KONSERWACIA
Ponizsze codzienne wymagania dotyczace konserwacji muszg byé w petni przestrzegane, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie produktu i
zagwarantowac jego dtugotrwatg wydajnos¢ oraz bezpieczenstwo.

CZYSZCZENIE

Nie czy$¢ urzadzenia podczas zabiegu, upewnij sie, ze urzadzenie jest odfgczone od zasilania przed czyszczeniem.

Czys¢ urzadzenie miekka, lekko wilgotna $ciereczka. W przypadku silniejszych zabrudzern mozna réwniez dodac fagodny srodek czyszczacy.
Upewnij sie, ze do urzadzenia nie dostata sie woda. Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci. Pod zadnym pozorem nie trzymaj
urzadzenia pod biezacg wodg, nie zanurzaj go w wodzie ani innych ptynach. Ze wzgleddw higienicznych kazdy uzytkownik powinien uzywac
wtasnego kompletu mankietéw. Do czyszczenia mankietdw nie uzywaj rozpuszczalnikdw ani silnych detergentéw. Nie wolno praé
mankietow ani czyscié¢ pod biezacg woda. Nalezy delikatnie wyczysci¢ powierzchnie mankietéw wilgotna Sciereczka z dodatkiem tagodnego
srodku czyszczacego.

KONSERWACJA

1. Jesli masz problemy z urzadzeniem, skontaktuj sie ze sprzedawca.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki prac naprawczych wykonanych na wtasna reke.

3. Uzytkownikowi nie wolno podejmowac préb napraw urzadzenia ani jego akcesoridw. Skontaktuj sie ze sprzedawca w celu naprawy.

4. Niedozwolone jest otwieranie urzadzenia przez osoby nieuprawnione, powoduje to utrate gwarancji.

5. Kazdy produkt w produkcji zostat poddany systematycznej walidacji. Wydajnos¢ jest stabilna i nie wymaga kalibracji ani walidacji.

6. Jesli Twdj produkt nie moze osiggnaé oczekiwanej wydajnosci, a podstawowa funkcja ulegta zmianie podczas normalnego uzytkowania,
skontaktuj sie ze sprzedawca.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
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Czeste usterki

Sprawdz i potwierdz

Jesli urzadzenie nie moze sie uruchomic (jesli
wtyczka jest dobrze podtaczona do zasilania)

- czy wtyczka jest dobrze podtaczona do zasilania
- gdy urzadzenie jest wtgczone

- jesli zasilanie jest normalne (220-240 V)
- jesli urzadzenie wytaczy sie

Sa przecieki i inne dziwne odgtosy

- jesli waz przytaczeniowy i kréciec przytgczeniowy sg
uszkodzone

- czy wtyczka jest dobrze podtaczona do urzadzenia

- jesli waz tgczacy jest zgnieciony lub zatamany

MANKIET NA NOGI

MANKIET NA REKE
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DOCELOWA GRUPA PACJENTOW

Osoby zmagajace sie z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji badz kompensacji ktérych przeznaczony jest niniejszy
wyréb (patrz czes¢ dotyczgca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji). Produkt moze byc¢ zakupiony przez uzytkownika samodzielnie lub
na podstawie zalecen lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zaréwno w przypadku samodzielnego zakupu produktu, jak tez wskazania
przez lekarza/terapeute/innego specjaliste, nalezy wzig¢ pod uwage dostepne rozmiary/niezbedne funkcje/wielko$¢/warianty wyrobu,
wskazania i przeciwwskazania do uzytkowania, a takze informacje dostarczone przez producenta.

ZAKRES DOSTAWY
Urzadzenie, zestaw wezykow, mankiety (w zestawie znajduja sie dwa mankiety na noge), pozostate mankiety mozna dokupi¢ dodatkowo.

PRZECHOWYWANIE

Nie wolno doprowadzi¢ do ostrych zataman wezy faczacych lub mankietéw. Po uzyciu wtéz mankiety do oryginalnego opakowania. Nie
wystawiaj urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, chron je przed brudem i wilgocia. Przechowuj urzadzenie w
chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nigdy nie stawiaj na urzadzeniu ciezkich przedmiotéw.

SPOSOB UTYLIZACJI WYROBU
Wyréb medyczny jest wyrobem elektrycznym, nalezy postepowac w sposob witasciwy dla utylizacji sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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The compression therapy system consists of an air pressure sensor, air pump and cuffs, working together as one unit. The air pump is
connected to the cuffs by special hoses. The direction of compression massage is from the extremities to the center of the body by
sequentially inflating and then deflating the air chambers. The pressure can be adjusted to avoid patient discomfort. The cuff operates
under the influence of a sensor and microprocessor. The compression therapy system improves blood and lymph circulation, preventing
venous thrombosis and relieving lymphedema.

PURPOSE

The product is indicated for use by patients at home under medical supervision to reduce edema and prevent limb thrombosis or to treat
lymphedema, post-traumatic and sports edema, edema after immobilization or venous insufficiency. The system can be used in patients
over the age of 18 at home or in the hospital.

CONTRAINDICATIONS

. acute inflammatory skin diseases

. arrhythmia

. rubella

. deep vein thrombosis

. pulmonary edema

acute venous thrombosis

. fluctuating blood pressure

. patients with artificial pacemakers installed
. arterial insufficiency

SIDE EFFECTS.

1. discomfort if outlet pressure is too high

2. redness, itching

3. feeling of discomfort and pain during the procedure with a pressure of 120 mmHg

SAFETY MANUAL
It is important to read all the warnings and cautions in this manual, as they are intended to protect you, prevent injury, and avoid
situations that may cause damage to the device.
. Do not use this device if you have an implanted pacemaker, defibrillator or any other metal or electronic device. Using such a
device may cause electric shock, burns, electrical interference or death.
. Not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.
. The devices are not intended for personal unsupervised use by patients who are emotionally disturbed, suffer from dementia or
mental illness.
. Repair is not allowed. If you find that the device is malfunctioning, do not disassemble it unwillingly or by yourself.
. If you feel abnormal or experience pain when using the product, stop using it immediately.
. Before the first use, consult a doctor, and the treatment should not last longer than 20 minutes. Thereafter, gradually increase
the treatment time as recommended by the doctor (prolonged use may cause side effects).
. Keep the device away from infants and small children.
. The device should not be placed in areas where it is difficult to disconnect the power supply.
. Use only 220-240V power supply. Disconnect the device properly from the mains after treatment.
. Incorrect connection to the power supply may cause damage to the device. Keep your hands dry when connecting or
disconnecting the power supply. Wet hands may cause electric shock
. The power cable must not be subjected to excessive stress, and no objects must be placed on it.
. Do not bend or fold the power cord. Damage to the cable may cause electric shock.

NOTES:

In the event of a product-related "serious incident" that directly or indirectly led to, may have led to, or may lead to any of the following:
(a) death of a patient, user or other person or

(b) temporary or permanent deterioration of the health of the patient, user or other person or

(c) a serious threat to public health

the above "serious incident" should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the
user or patient resides. In the case of Poland, the competent authority is the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices
and Biocidal Products.

NOTES:

If you experience pain, allergic reactions, or other worrisome, unclear symptoms related to the use of the medical device, consult your
healthcare professional

ATTENTION: it is forbidden to use the product other than for its intended purpose.

NOTE: Before use, check that all components have been assembled correctly.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) INFORMATION

1 This product requires special precautions for electromagnetic compatibility and must be installed and put into service in accordance with
the following electromagnetic compatibility information. The product may be affected by portable and mobile RF communication
equipment.

(2) Do not use cell phones or other devices that emit electromagnetic fields near the product. This may cause the product to malfunction.
3 This product has been thoroughly tested and verified to ensure proper operation.
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4 The device should not be stored side by side or used with other devices, and if side-by-side use is required, the device should be
observed to verify proper operation in the configuration in which it is used.

SPECIFICATION

Number of chambers: 4 chambers

Device size: 240x200x120 mm

Weight (with accessories): 2.22 kg

Treatment time: 10~30 minutes

Pressure during treatment: 30~250mmHg

Cycle time: 855~ 133s, + 1s

Treatment modes: 1 mode

Input voltage: AC 220-240V, 50-60Hz

Power consumption: 65VA

Noise level: < 55dB

Protection against electric shock: Class Il, application part Type BF

Operating mode: continuous operation

Waterproof: IP21

Lifespan of the product: 5 years

Operating environment: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Storage conditions: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa

LEG CUFF SIZE (XXXL)

Total cuff length: 110 x 70cm

Recommended for people with height: 170-185cm

Maximum leg circumference: 62cm

HAND CUFF SIZE (L)

Total cuff length: 90 x 60cm

Recommended for people with height: 170-185cm

Maximum arm circumference: 52cm

BELLY CUFF SIZE (M)

Total waist length: 92-120cm x 37cm

Recommended for people with height: 170-185cm

Circumference (at widest point) : 80-108 cm

Instructions for Use:

1. connect the power cord.

2. connect the tube to the cuff(s) and place it on the body.

- To avoid knee pain (for leg cuffs), do not bend the cuffs during use

- It is not recommended to wear cuffs on bare skin

- Relax your muscles before application

- Close the zipper (if the cuff is equipped with it)

- Adjust the air outlets of the cuffs upwards (leg/hand cuff) and then connect the hose connector to the air outlet of the device
3.Turn on the device, then set the treatment time and pressure level. The standby state is displayed as a green light. The operating status is
displayed as a blue light).

INSTRUCTION MANUAL

1 Place the device on a flat surface.

2. installation only requires connecting the connector to the device and cuff, and then connecting the mains power supply.
Note: When you receive the unit, open the filter cover and remove the security screw before use. The screw is used ONLY to secure and
protect the unit from damage during transportation.

1 Plug the main plug of the power cord into a 220~240V outlet.

2 Check if the hose is well connected to the cuff(s): if yes, go to step 3; if no, insert the end of the hose into the outlet cuff(s).
3. connect the main end of the connection hose to the outlet of the main unit.

4 Check and make sure all connections to the main unit and the cuff are tight.

5. close the zipper at the cuffs.

Note: The connecting hose must not be worn around the neck to avoid strangulation or injury.

(6) Press the button to turn on the device.

7. set the pressure by pressing the button

Note: When using it for the first time, it is better to start with a pressure that is not too high, such as 120 or 150 mmHg, and then adjust
the pressure to a level that is comfortable for the user.

8 Set the time by pressing the button.

Note: The time range is from 10 to 60 minutes. The default value is 10 minutes. When the time runs out, the device will turn off
automatically.

Note: Do not open the cuff(s) during treatment. This may damage the cuff(s). Always turn off the device before removing the cuff(s).
9. after the cycle is completed, simply disconnect the tube from the device, the wires can be connected to the cuffs.

PRODUCT DESCRIPTION
1. The main unit - the product mainly consists of the device, cuff and connecting hoses.

NOTE: Before the first use, the user should open the filter cover and unscrew the screw located at the bottom of the device.
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1. device

C e s

3. hand cuff 4. belly strap
2. leg cuff
Treatment time: 0-30 min
2 Control panel
Time Setting
10 20
OFF ON
25 - 0 30
Always On )
Minimum pressure Continuous operation
Maximum pressure
. Time setting: dial to set the treatment time from 0-30 minutes
. Continuous operation: turn the knob to "Continuous operation" - the device runs all the time.
. Pressure setting: pressure range 30-250 mmHg, press the ,,plus" button once to increase the pressure and press the
,,minus" button once to decrease the pressure
. ON/OFF switch: press, the device is in standby mode; press again to turn off the device.

CLEANING AND MAINTENANCE
The following daily maintenance requirements must be fully adhered to in order to ensure the proper operation of the product and
guarantee its long-term performance and safety.

CLEANING

Do not clean the device during treatment, make sure the device is unplugged before cleaning.

Clean the device with a soft, slightly damp cloth. For heavier dirt, you can also add a mild cleaner.

Make sure that water does not get into the device. Do not expose the device to moisture. Do not, under any circumstances, hold the
device under running water or immerse it in water or other liquids. For hygienic reasons, each user should use his own set of cuffs. Do not
use solvents or strong detergents to clean the cuffs. Do not wash the cuffs or clean them under running water. Gently clean the surface of
the cuffs with a damp cloth and mild detergent.

CONSERVATION

1. if you have problems with the device, contact your dealer.

(2) The manufacturer is not responsible for the consequences of repair work done on its own.

(3) The user must not attempt to repair the device or its accessories. Contact your dealer for repair.

(4) It is not allowed to open the device by unauthorized persons, this will void the warranty.

5 Each product in production has undergone systematic validation. Performance is stable and does not require calibration or validation.
(6) If your product cannot achieve the expected performance, and the basic function has changed during normal use, contact your dealer.

PROBLEM SOLVING

Frequent faults Check and confirm
If the device cannot start (if the plug is well - whether the plug is well connected to the power supply
connected to the power supply) - when the device is on

- if the power supply is normal (220-240 V)
- if the device shuts down

There are leaks and other strange noises - if the connection hose and spigot are damaged
- whether the plug is well connected to the device

- if the connecting hose is crushed or kinked
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TARGET PATIENT GROUP

Persons struggling with diseases, dysfunctions or injuries, for the treatment/rehabilitation or compensation of which this product is
intended (see the section on the purpose of the product of this manual). The product may be purchased by the user independently or on
the recommendation of a physician, therapist or other specialist. Whether purchasing the product on your own or as indicated by a
doctor/therapist/other specialist, you should consider the available sizes/necessary functions/sizes/variants of the device, indications and
contraindications for use, as well as the information provided by the manufacturer.

COMPONENTS
Device, hose set, cuffs (two leg cuffs are included), other cuffs can be purchased additionally.
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STORAGE
Do not lead to sharp kinks in the connecting hoses or cuffs. After use, put the cuffs in the original package. Do not expose the device to
direct sunlight, protect it from dirt and moisture. Store the device in a cool, well-ventilated place. Never place heavy objects on the device.

METHOD OF DISPOSAL OF THE PRODUCT
The medical device is an electrical product, please proceed in a manner appropriate for the disposal of electrical and electronic equipment.
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Das Kompressionstherapiesystem besteht aus einem Luftdrucksensor, einer Luftpumpe und Manschetten, die als eine Einheit
zusammenarbeiten. Die Luftpumpe ist Gber spezielle Schlduche mit den Manschetten verbunden. Die Richtung der Kompressionsmassage
verlauft von den GliedmaRen zur Kérpermitte, indem die Luftkammern nacheinander aufgeblasen und wieder entleert werden. Der Druck
kann so eingestellt werden, dass er fir den Patienten nicht unangenehm ist. Die Manschette arbeitet mit Hilfe eines Sensors und eines
Mikroprozessors. Das Kompressionstherapiesystem verbessert die Blut- und Lymphzirkulation, beugt Venenthrombosen vor und lindert
Lymphodeme.

VORBEREITUNG

Das Produkt ist fiir die hausliche Anwendung durch Patienten unter drztlicher Aufsicht zur Verringerung von Odemen und zur Vorbeugung
von GliedmaRenthrombosen oder zur Behandlung von Lymphddemen, posttraumatischen und Sportédemen, Odemen nach
Immobilisierung oder Veneninsuffizienz indiziert. Das System kann bei Patienten tber 18 Jahren zu Hause oder im Krankenhaus eingesetzt
werden.

KONTRAINDIKATIONEN

. akut entziindliche Hauterkrankungen

. Herzrhythmusstérungen

Rételn

. tiefe Venenthrombose

. Lungenédem

. akute Venenthrombose

. schwankender Blutdruck

. Patienten mit installierten kiinstlichen Herzschrittmachern
. arterielle Insuffizienz

NEBENWIRKUNGEN

1. Unannehmlichkeiten bei zu hohem Abgabedruck

2. Roétung, Juckreiz

3. das Empfinden von Unbehagen und Schmerzen wahrend des Eingriffs bei einem Druck von 120 mmHg

SICHERHEITSHINWEISE
Es ist wichtig, alle Warn- und Vorsichtshinweise in diesem Handbuch zu lesen, da sie dazu dienen, den Benutzer zu schiitzen, Verletzungen
vorzubeugen und Situationen zu vermeiden, die zu Schaden am Gerat fihren kénnen.

. Verwenden Sie dieses Gerat nicht, wenn Sie einen implantierten Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes metallisches
oder elektronisches Gerat haben. Die Verwendung eines solchen Gerats kann zu Stromschldgen, Verbrennungen, elektrischen
Storungen oder zum Tod fiihren.

. Nicht geeignet fiir die Verwendung in Gegenwart eines entflammbaren Andsthesiegemisches mit Luft, Sauerstoff oder
Distickstoffoxid.

. Die Gerate sind nicht fiir den eigenstandigen Gebrauch durch Patienten mit emotionalen, dementiellen oder psychischen
Storungen vorgesehen.

. Reparaturen sind nicht zuldssig. Wenn Sie feststellen, dass das Gerat nicht richtig funktioniert, zerlegen Sie es nicht
eigenmachtig oder selbststandig.

. Wenn Sie bei der Anwendung des Produkts ein abnormales Gefiihl oder Schmerzen verspiiren, sollten Sie es sofort absetzen.

. Vor der ersten Anwendung sollte ein Arzt konsultiert werden, und die Behandlung sollte nicht Idnger als 20 Minuten dauern.
Danach sollte die Behandlungsdauer auf Anraten des Arztes schrittweise erhoht werden (eine langere Anwendung kann
Nebenwirkungen verursachen).

. Halten Sie das Gerat von Sauglingen und Kleinkindern fern.

. Das Gerét sollte nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem es schwierig ist, die Stromzufuhr zu unterbrechen.

. Verwenden Sie nur eine 220-240-V-Stromversorgung. Ziehen Sie den Stecker des Gerdts nach Beendigung der Behandlung
ordnungsgemaR aus der Steckdose.

. Ein falscher Anschluss an das Stromnetz kann zu Schaden am Gerét fiihren. Halten Sie Ihre Hande trocken, wenn Sie das Gerat
anschlieRen oder vom Stromnetz trennen. Nasse Hande kdnnen einen elektrischen Schlag verursachen.

. Das Netzkabel darf nicht iibermaRig beansprucht werden und es diirfen keine Gegenstande darauf abgelegt werden.

. Biegen oder knicken Sie das Netzkabel nicht. Eine Beschadigung des Kabels kann zu einem Stromschlag fiihren.

ANMERKUNGEN:

Im Falle eines produktbezogenen "schwerwiegenden Vorfalls", der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Punkte gefiihrt hat, hatte
fuhren kénnen oder wahrscheinlich fiihren wird:

(a) der Tod eines Patienten, Nutzers oder einer anderen Person; oder

(b) eine voruibergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Nutzers oder einer anderen Person,
oder

(c) eine ernsthafte Bedrohung der 6ffentlichen Gesundheit

Dieser "schwerwiegende Vorfall" sollte dem Hersteller und der zustdndigen Behorde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender oder
Patient seinen Wohnsitz hat, gemeldet werden.

Wenn Sie Schmerzen, allergische Reaktionen oder andere beunruhigende, unklare Symptome im Zusammenhang mit der Verwendung des
Medizinprodukts haben, wenden Sie sich an lhren Arzt

Verwenden Sie das Produkt nicht zu einem anderen Zweck als den vorgesehenen.
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Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Komponenten korrekt zusammengebaut wurden.

INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRAGLICHKEIT (EMC)

Dieses Produkt erfordert besondere VorsichtsmaRnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit und muss in
Ubereinstimmung mit den nachstehenden Informationen zur elektromagnetischen Vertréglichkeit installiert und in Betrieb genommen
werden.

1. Das Produkt kann durch tragbare und mobile HF-Kommunikationsgerate beeintrachtigt werden.

2. Mobiltelefone oder andere Geréte, die elektromagnetische Felder ausstrahlen, sollten nicht in der Ndhe des Produkts verwendet
werden. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geréts fiihren.

3. Dieses Produkt wurde griindlich getestet und Uberprift, um einen korrekten Betrieb zu gewahrleisten.

4. Das Gerat sollte nicht neben anderen Geraten aufbewahrt oder zusammen mit anderen Geraten verwendet werden, und wenn eine
Verwendung nebeneinander erforderlich ist, sollte das Gerdt beobachtet werden, um den ordnungsgemafen Betrieb in der Konfiguration,
in der es verwendet wird, zu tiberprifen.

SPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Kammern: 4 Kammern

GroRe der Einheit: 240x200x120 mm

Gewicht (mit Zubehor): 2,22 kg

Behandlungszeit: 10~30 Minuten

Druck wahrend der Behandlung: 30~250mmHg

Zykluszeit: 85s ~ 133s, + 1s

Behandlungsmodi: 1 Modus

Eingangsspannung: AC 220-240V, 50-60Hz
Leistungsaufnahme: 65VA

Gerduschpegel: <55 dB

Schutz gegen elektrischen Schlag: Klasse I, Anwendungsteil Typ BF
Betriebsart: Dauerbetrieb

Wasserdicht: P21

Nutzungsdauer des Produkts: 5 Jahre

Betriebsumgebung: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa
Lagerungsbedingungen: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa
GROSSE DER BEINMANSCHETTE (XXXL)

Gesamtlange der Manschette: 110 x 70cm

Empfohlen fiir KérpergroRe: 170-185cm

Maximaler Beinumfang: 62cm

GROSSE DER HANDGELENKMANSCHETTE (L)

Gesamtlange der Manschetten: 90 x 60cm

Empfohlen fiir KérpergroRe: 170-185cm

Maximaler Armumfang: 52cm

GROSSE DER ABDOMINALEN MANSCHETTE (M)
Gesamtlange der Taille: 92-120cm x 37cm

Empfohlen fur KérpergroRe: 170-185cm

Umfang (an der breitesten Stelle): 80-108cm

Hinweis: Wenn Sie das Gerat erhalten, 6ffnen Sie die Filterabdeckung und entfernen Sie die Sicherungsschraube, bevor Sie das Gerat
benutzen. Die Schraube dient NUR zur Sicherung und zum Schutz des Gerats vor Beschddigungen wahrend des Transports.

Gebrauchsanweisung:

1. Stellen Sie das Geréat auf eine ebene Flache

2. SchlieBen Sie das Netzkabel an.

3. SchlieRen Sie den Schlauch an die Manschette(n) an und legen Sie ihn am Korper an.

- Um Knieschmerzen zu vermeiden (im Falle von Beinmanschetten), sollten Sie die Manschetten wahrend der Benutzung nicht beugen.
- Es wird nicht empfohlen, Manschetten auf nackter Haut zu tragen.

- Muskeln sollten vor der Anwendung entspannt sein

4. SchlieRBen Sie den Reiflverschluss (falls die Manschette mit einem solchen ausgestattet ist)

5. Positionieren Sie die Luftausldsse der Manschetten nach oben (Bein-/Handmanschette) und schlieRen Sie dann den Schlauchanschluss
an den Luftauslass des Gerats an.

6. Priifen Sie, ob alle Verbindungen zum Hauptgerat und zur Manschette dicht sind.

7. Schalten Sie das Gerét ein und stellen Sie die Behandlungszeit und die Druckstufe ein. Der Standby-Status wird durch ein griines Licht
angezeigt. Der Betriebsstatus wird durch ein blaues Licht angezeigt.

8. Sobald der Zyklus abgeschlossen ist, trennen Sie einfach den Schlauch vom Gerét, die Schlduche kénnen an den Manschetten
angeschlossen bleiben.

Die Installation erfordert nur den Anschluss des Steckers an das Gerét und die Manschette, gefolgt vom Anschluss an die
Netzstromversorgung.

Hinweise:
Der Verbindungsschlauch darf nicht um den Hals getragen werden, um Strangulationen oder Verletzungen zu vermeiden.
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Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal verwenden, ist es besser, mit einem nicht zu hohen Druck zu beginnen, z. B. 120 oder 150 mmHg, und
dann den Druck auf ein Niveau einzustellen, das fir den Benutzer angenehm ist.

Die Zeitspanne betragt 10 bis 60 Minuten. Der Standardwert ist 10 Minuten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerat
automatisch aus.

Offnen Sie die Manschette(n) nicht wahrend der Behandlung. Dies kann die Manschette(n) beschadigen. Schalten Sie das Gerat immer aus,
bevor Sie die Manschetten abnehmen.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Haupteinheit - das Produkt besteht hauptsachlich aus dem Gerat, der Manschette und den Verbindungsschlauchen.

HINWEIS: Vor dem ersten Gebrauch sollte der Benutzer die Filterabdeckung 6ffnen und die Schraube an der Unterseite des Geréts
herausdrehen.

~ -
3. Armmanschette 4. Bauchgurt
2. Beinmanschette
Behandlungsdauer: 0-30
Bedienfeld Minuten.
v-Jumins
Time Setting
10 20
OFF ON
25 - 0 30
Always On y
Minimaler Druck Kontinuierlicher Betrieb
Min Pressure
Maximaler Druck i
Max Pressure
. Zeiteinstellung: Drehschalter zur Einstellung der Behandlungszeit von 0-30 Minuten
. Dauerbetrieb: Drehen Sie den Drehknopf auf "Dauerbetrieb" - das Gerat lauft im Dauerbetrieb.
. Druckeinstellung: Druckbereich 30-250 mmHg, einmaliges Driicken der "Plus"-Taste erhoht den Druck, einmaliges Driicken
der "Minus"-Taste verringert den Druck
. ON/OFF-Schalter: Driicken Sie ihn, um das Geréat in den Standby-Modus zu versetzen; driicken Sie ihn erneut, um das Gerat

auszuschalten.

REINIGUNG UND WARTUNG
Die folgenden taglichen Wartungs- und Reinigungsanforderungen missen vollstandig eingehalten werden, um die korrekte Funktion des
Produkts zu gewahrleisten und seine langfristige Leistung und Sicherheit zu garantieren.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerat nicht wahrend der Behandlung. Stellen Sie sicher, dass das Gerat vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
Reinigen Sie das Gerdt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Bei starkerer Verschmutzung kénnen Sie auch ein mildes Reinigungsmittel
hinzufiigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerat eindringt. Setzen Sie das Gerat nicht der Feuchtigkeit aus. Halten Sie das
Gerét auf keinen Fall unter flieRendes Wasser oder tauchen Sie es in Wasser oder andere Fliissigkeiten. Aus hygienischen Griinden sollte
jeder Benutzer seinen eigenen Satz Manschetten verwenden. Reinigen Sie die Oberflache der Manschetten behutsam mit einem feuchten
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Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen der Manschetten keine Losungsmittel oder starken
Reinigungsmittel. Waschen Sie die Manschetten nicht und reinigen Sie sie nicht unter flieRendem Wasser.

ERHALTUNG

Wenn Sie Probleme mit dem Gerat haben, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Der Hersteller haftet nicht fur die Folgen der von ihm selbst durchgefiihrten Reparaturen.

Der Benutzer darf nicht versuchen, das Gerat oder sein Zubehor selbst zu reparieren. Wenden Sie sich fir die Reparatur an Ihren Handler.
Das Gerét darf nicht von Unbefugten gedffnet werden, da sonst die Garantie erlischt.

Jedes Produkt in der Produktion wurde einer systematischen Validierung unterzogen. Die Leistung ist stabil und erfordert keine
Kalibrierung oder Validierung.

Wenn lhr Produkt nicht die erwartete Leistung erbringt und sich die Grundfunktion wahrend des normalen Gebrauchs verdndert hat,
wenden Sie sich an lhren Handler.

PROBLEMBEHEBUNG

Haufige Stérungen Priifen

- dass der Stecker fest mit dem Stromnetz verbunden ist

Wenn das Gerat nicht startet. - dass das Gerat eingeschaltet ist
- dass die Stromversorgung normal ist (220-240 V)

- sind der Anschlussschlauch und der Anschlussstutzen
beschadigt ?

Es gibt undichte Stellen und andere seltsame Gerdusche. _ist der Stecker fest mit dem Gerit verbunden?

- ist der Verbindungsschlauch gequetscht oder geknickt?

BEINMANSCHETTE ARMMANSCHETTE

110cm

350m

BAUCHGURT

37CM

OCH

120CM
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PATIENTENZIELGRUPPE

Personen, die an Krankheiten, Funktionsstorungen oder Verletzungen leiden, fir deren Behandlung/Rehabilitation oder Kompensation
dieses Produkt bestimmt ist (siehe Abschnitt "BestimmungsgeméaRe Verwendung" in diesem Handbuch). Das Produkt kann vom Benutzer
selbst oder auf Empfehlung eines Arztes, Therapeuten oder anderen Spezialisten erworben werden. Entweder beim Kauf des Produkts
selbst oder auf Empfehlung eines Arztes/Therapeuten/anderen Fachmanns sind die verfligbaren GréRen/erforderlichen
Funktionen/GréRen/Varianten des Produkts, die Indikationen und Kontraindikationen fir die Verwendung sowie die vom Hersteller
bereitgestellten Informationen zu berticksichtigen.

UMFANG DER LIEFERUNG
Gerat, Schlauchset, Manschetten (zwei Beinmanschetten enthalten), weitere Manschetten kénnen zuséatzlich erworben werden.

LAGERUNG

Achten Sie darauf, dass die Verbindungsschlduche oder Manschetten nicht stark geknickt werden. Legen Sie die Manschetten nach
Gebrauch wieder in die Originalverpackung zuriick. Setzen Sie das Gerét nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus und schiitzen Sie es vor
Schmutz und Feuchtigkeit. Lagern Sie das Gerat an einem kiihlen, gut beltifteten Ort. Stellen Sie niemals schwere Gegenstdnde auf das
Gerat.

WIE DAS PRODUKT ZU ENTSORGEN IST

Da es sich bei dem Medizinprodukt um ein elektrisches Produkt handelt, ist bei der Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Geréaten entsprechend zu verfahren.
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Systém kompresni terapie se sklada ze snimace tlaku vzduchu, vzduchové pumpy a manzet, které funguji jako jeden celek. Vzduchova
pumpa je s manzetami spojena specidlnimi hadicemi. Smér kompresni masaze je od koncetin ke stfedu téla postupnym nafukovdnim a
naslednym vypousténim vzduchovych komor. Tlak Ize nastavit tak, aby pacientovi nebyl nepfijemny. ManZeta pracuje pod vlivem senzoru a
mikroprocesoru. Systém kompresni terapie zlepSuje krevni a lymfaticky obéh, zabrariuje Zilni trombdze a zmirfiuje lymfaticky otok.

PRIPRAVA

Pfipravek je uréen k domacimu pouZiti u pacientd pod |ékaiskym dohledem ke sniZeni otoku a prevenci trombozy konéetin nebo k 1écbé
lymfatickych otokd, pourazovych a sportovnich otok(, otokl po imobilizaci nebo Zilni nedostatecnosti. Systém lze pouZivat u pacientt
starsich 18 let doma nebo v nemocnici.

KONTRAINDIKACE

. akutni zanétliva kozni onemocnéni

. arytmie

. zardénky

. hluboka Zilni trombdza

. plicni edém

. akutni Zilni trombdza

. kolisani krevniho tlaku

. pacienti s nainstalovanym umélym kardiostimuldtorem
. Tepennd nedostatecnost

O OoONOOULLE WN R

VEDLEJSi UCINKY

1. nepfijemné pocity, pokud je tlak pfi vypousténi pfilis vysoky
2. zarudnuti, svédéni

3. Pocit nepohodli a bolesti béhem zékroku s tlakem 120 mmHg

BEZPECNOSTNi POKYNY
Je duleZité precist si vSechna varovani a upozornéni uvedena v tomto ndvodu, protoze jejich Gicelem je chranit uZivatele, predchazet
zranénim a vyhnout se situacim, které by mohly zpdsobit poskozeni zafizeni.
. Nepouzivejte tento pfistroj, pokud mate implantovany kardiostimuldtor, defibrilator nebo jiné kovové i elektronické zafizeni.
PouZziti takového zafizeni mlze zpUsobit Uraz elektrickym proudem, popaleniny, elektrické ruseni nebo smrt.
. Nevhodné pro poufziti v pfitomnosti hoflavé anestetické smési se vzduchem, kyslikem nebo oxidem dusnym.
. Pfistroje nejsou uréeny pro osobni pouZiti bez dozoru pacient(, ktefi jsou emociondlné naruseni, trpi demenci nebo dusevni
chorobou.
. Opravy nejsou povoleny. Pokud zjistite, Ze zafizeni nefunguje spravné, nerozebirejte jej svévolné nebo sami.
. Pokud se pfi pouZivani pFipravku citite neobvykle nebo pocitujete bolest, okam?ité jej prestarite pouzivat.
. Pfed prvnim pouzitim je tfeba se poradit s Iékafem a Ié¢ba by neméla trvat déle nez 20 minut. Poté by se doba |é¢by méla
postupné prodluZovat podle doporuceni Iékare (dlouhodobé pouzivani mize zplsobit nezadouci ucinky).
. Pfistroj uchovavejte mimo dosah kojenct a malych déti.
. Zafizeni by nemélo byt umisténo na mistech, kde je obtizné odpojit napajeni.
. PouZivejte pouze napajeni 220-240 V. Po ukonceni oSetfeni pfistroj spravné odpojte ze zasuvky.
. Nespravné pripojeni k elektrické siti miZe zpusobit poskozeni pfistroje. PFi pfipojovani nebo odpojovani napajeni méjte suché
ruce. Mokré ruce mohou zpUsobit traz elektrickym proudem
. Napajeci kabel nesmi byt nadmérné namdahan a nesmi se na néj pokladat Zadné predméty.
. Napajeci kabel neohybejte ani neskladejte. Poskozeni kabelu muize zplsobit Uraz elektrickym proudem.

NEZADOUCI PRIHODA
V ptipadé "vazného incidentu" souvisejiciho s produktem, ktery vede pfimo nebo nepfimo, mize nebo by mohla vést k nékteré z
nasledujicich

udalosti:

a) umrti pacienta, uZivatele nebo jiné osoby,

b) docasné nebo trvalé zhorseni zdravotniho stavu pacienta, uZivatele nebo jiné osoby,

c) vazné ohroZeni verejného zdravi

tato "zavaina udalost" musi byt nahlasena vyrobci a pfislusSnému organu ¢lenského statu, v némz ma uzivatel nebo pacient bydlisté. V
pripadé CR je piislusnym organem SUKL (Statni Ustav pro kontrolu léciv, Odbor zdravotnickych prostfedkd. UZivatel/pacient jsou povinni
pisemné oznamit vyrobci nebo zplnomocnénému zéstupci a SUKL jakoukoliv nezadouci piihodu, ktera vznikla v souvislosti s pouZitim
zdravotnického prostredku.

PROHLASENI
Na tento vyrobek bylo vydano prohlaseni o shodé s Natizenim (EU) MDR
2017/745 v platném znéni a ve shodé s legislativnimi pozadavky CR na zdravotnické prostfedky v platném znéni.

POZNAMKY:

Pokud pocitite bolest, alergické reakce nebo jiné znepokojujici pfiznaky souvisejici s pouzivanim zdravotnického prostfedku, které vam
nejsou jasné, poradte se se svym zdravotnickym pracovnikem.

UPOZORNENI: je zakazano pouzivat vyrobek k jinému nez uréenému ucelu.

POZNAMKA: Pfed pouzitim zkontrolujte, zda jsou viechny souéasti spravné sestaveny.

INFORMACE O ELEKTROMAGNETICKE KOMPATIBILITE (EMC)
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1 Tento vyrobek vyZaduje zvlastni opatrieni tykajici se elektromagnetické kompatibility a musi byt instalovan a uveden do provozu v souladu
s nize uvedenymi informacemi o elektromagnetické kompatibilité. Vyrobek maze byt ovlivnén pfenosnymi a mobilnimi RF komunikaénimi
zafizenimi.

2.V blizkosti vyrobku by se nemély pouzivat mobilni telefony ani jind zafizeni vyzatujici elektromagnetické pole. Mohlo by to zpUsobit
nespravnou funkci vyrobku.

3 Tento vyrobek byl diikladné testovan a ovéren, aby byla zajisténa jeho spravna funkce.

4 Zatizeni by nemélo byt skladovéno vedle sebe nebo pouzivano s jinymi zafizenimi, a pokud je pouZiti vedle sebe nutné, mélo by byt
zafizeni pozorovano, aby se ovéfila jeho spravnd funkce v konfiguraci, ve které je pouzivano.

SPECIFIKACE

Pocet komor: 4 komory

Velikost jednotky: 240x200x120 mm

Hmotnost (s pfislusenstvim): 2,22 kg

Doba lécby: 10 ~ 30 minut

Tlak béhem lécby: 30 ~ 250 mmHg

Doba cyklu: 85s~133s,+1s

ZpUsoby Ié¢by: 1 rezim

Vstupni napéti: AC 220-240V, 50-60Hz

Spotieba energie: SPOTREBA ENERGIE: 65VA

Hladina hluku: <55 dB

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem: T¥ida Il, aplikacni ¢ast Typ BF

Provozni rezim: nepfretrzity provoz

Vodotésnost: IP21

Zivotnost vyrobku: 5 let

Provozni prostiedi: +10 °C - +40 °C, 10 % - 95 % 86kPa-106kPa

Podminky skladovani: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% relativni vlhkost, 50kPa-106kPa

VELIKOST MANZETY NA NOHU (XXXL)

Celkovd délka manZety: 110 x 70 cm

Doporuceno pro: 170-185 cm vysoké

Maximalni obvod nohy: 62 cm

VELIKOST MANZETY NA PAZI (L)

Celkova délka manzet: Celkova délka manzZet 90 x 60 cm

Doporuceno pro: 170-185 cm vysoké

Maximalni obvod pazZe: 52 cm.

VELIKOST BRISNi MANZETY (M)

Celkova délka pasu: 92-120cm x 37cm

Doporuceno pro: 170-185 cm vysoké

Obvod (v nejsirsim bodé) : 80-108 cm

Navod k poutziti:

1. Pfipojte napajeci kabel.

2. Pfipojte hadicku k manZeté (manZetam) a umistéte ji na télo.

- Abyste predesli bolesti kolen (v pfipadé manZet na nohy), neohybejte manzety béhem pouZivani.

- Nedoporucuje se nosit manZety na holé kdzi.

- Svaly by mély byt pred aplikaci uvolnéné

- Zavrete zip (pokud je jim manZeta vybavena).

- Umistéte vystupy vzduchu manzety smérem nahoru (manZeta na noze/ruce) a poté pfipojte hadicovy konektor k vystupu vzduchu
zafizeni.

3. Zapnéte pfistroj a nastavte dobu oSetreni a Uroven tlaku. Pohotovostni stav se zobrazi jako zelena kontrolka. Provozni stav se zobrazi
jako modré svétlo).

NAVOD K POUZIT

1 Umistéte zafizeni na rovny povrch.

Instalace vyZaduje pouze pfipojeni konektoru k pfistroji a manzeté a nasledné pfipojeni sitového napdjeni.

Poznamka: Po obdrieni pristroje oteviete kryt filtru a pfed pouZitim odstrafite bezpe¢nostni Sroub. Sroub slouzi POUZE k zajisténi a
ochrané jednotky pred poskozenim béhem piepravy.

1. pfipojte hlavni zastréku napdjeciho kabelu do zasuvky 220~240V.

2 Zkontrolujte, zda je hadicka dobfe pfipojena k manzeté (manZetam): pokud ano, prejdéte ke kroku 3; pokud ne, zasurite konec hadicky
do vystupni manzZety (manzet).

3. pfipojte hlavni konec pfipojovaci hadice k vystupu hlavni jednotky.

4 Zkontrolujte a ujistéte se, Ze jsou vSechna pfipojeni k hlavni jednotce a manzeté tésna.

5. zapnéte zip na manzetach.

Poznamka: Pfipojovaci hadice se nesmi nosit kolem krku, aby nedoslo k uskrceni nebo zranéni.

Stisknutim tlacitka zapnéte zafizeni.

7. nastavte tlak stisknutim tlacitka

Poznamka: Pfi prvnim pouZiti je lepsi zacit s tlakem, ktery neni pfilis vysoky, napfiklad 120 nebo 150 mmHg, a poté upravit tlak na uroven,
ktera je pro uZivatele pohodIna.

8 Stisknutim tlacitka nastavte Cas.

Poznamka: Casovy rozsah je 10 a7 60 minut. Vychozi hodnota je 10 minut. Po uplynuti této doby se zafizeni automaticky vypne.
Poznamka: Béhem lécby neotvirejte manzetu (manZety). Mohlo by dojit k poskozeni manZety. Pfed sejmutim manZet vZdy pfistroj vypnéte.
9. Po dokonceni cyklu jednoduse odpojte hadicky od pfistroje, hadicky Ize pfipojit k manzetam.
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POPIS PRODUKTU
1.Hlavni jednotka - vyrobek se sklada predevsim ze zafizeni, manZety a spojovacich hadic.

POZNAMKA: Pfed prvnim pouzitim by mél uZivatel otevfit kryt filtru a vySroubovat Sroub umistény ve spodni ¢asti pfistroje.

- ! -
¥
0 3

3. manZeta na pazi 4. btisni popruh
2. manZeta na nohu
2 Ovladaci panel Doba osetieni: 0-30 min.
Time Setting
10 20
OFF ON
25 - 0 30
Always On )
Minimalni tlak Y
Nepfetrzity provoz
Maximalni tlak
. Nastaveni ¢asu: kolecko pro nastaveni doby oSetfeni od 0-30 minut
. Nepretrzity provoz: Otocte knoflikem do polohy "NepretrZity provoz" - pfistroj pracuje nepretrzité.
. Nastaveni tlaku: rozsah tlaku 30-250 mmHg, stisknutim tlacitka "plus" jednou zvysite tlak a stisknutim tlacitka "minus"
jednou sniZite tlak.
. Vypina¢ ON/OFF: stisknéte, pfistroj je v pohotovostnim rezimu; dal$im stisknutim pFistroj vypnete.

CISTENI A UDRZBA
Pro zajisténi spravné funkce vyrobku a zaruceni jeho dlouhodobé vykonnosti a bezpecnosti je nutné plné dodrZzovat nasledujici poZzadavky
na kazdodenni tdrzbu.

CISTENI

PFistroj necistéte béhem Iécby, pred cisténim se ujistéte, Ze je pfistroj odpojen od sité.

Spotrebic Cistéte mékkym, mirné navihéenym hadtikem. V pfipadé silnéjsiho znecisténi muiZete pridat jemny Cistici prostiedek.

Dbejte na to, aby se do jednotky nedostala voda. Nevystavujte pristroj vlhkosti. Za Zadnych okolnosti nedrzte pfistroj pod tekouci vodou ani
jej neponotujte do vody ¢i jinych kapalin. Z hygienickych divod( by mél kazdy uZivatel pouZivat vlastni sadu manzet. K ¢isténi manzet
nepouzivejte rozpoustédla ani silné Cistici prostfedky. ManZety neumyvejte ani necistéte pod tekouci vodou. Povrch manzet jemné
oCistéte vihkym hadfikem a jemnym Cisticim prostfedkem.

KONZERVACE

1. pokud mate se zafizenim problémy, obratte se na svého prodejce.

Vyrobce neodpovida za nasledky oprav provedenych svépomoci.

(3) Uzivatel se nesmi pokouset opravovat spotiebi¢ nebo jeho pfislusenstvi. Pro opravu se obratte na svého prodejce.

4. spotiebi¢ nesmi byt otevien neopravnénymi osobami, protoze tim zanika platnost zaruky.

5 Kazdy vyrabény vyrobek prosel systematickou validaci. Vykon je stabilni a nevyZzaduje kalibraci ani validaci.

6 Pokud vyrobek nedosahuje o¢ekavaného vykonu a zakladni funkce se béhem bézného pouzivani zménila, obratte se na svého prodejce.

RESENi PROBLEMU

Casté zavady Kontrola a potvrzeni
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Pokud se spotiebi¢ nemize spustit (pokud je - zda je zastrcka bezpecéné pripojena k napajecimu zdroji.
zastrcka dobfre pripojena k napajeni). - kdy? je zafizeni zapnuto

- pokud je napajeni normalni (220-240 V).

- pokud se zafizeni vypne

Dochazi k Uniklim a dal$im podivnym zvukdm. | - pokud jsou pfipojovaci hadice a hrdlo poskozené.
- zda je zastrcka bezpecdné pripojena ke spotrebici.

- pokud je pfipojovaci hadice zmackand nebo zalomena.

MANZETA NA NOHU MANZETA NA RUKU

MANKEIT - BRISNi PAS

= 37CH

120CM

CiLOVA SKUPINA PACIENTU

Osoby trpici nemocemi, dysfunkcemi nebo zranénimi, k jejichZ 1é¢bé/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento vyrobek uréen (viz ¢ast o
ur¢eném poufziti vyrobku v tomto navodu k pouZiti). Vyrobek si miZe uZivatel zakoupit samostatné nebo na doporuceni |ékafe, terapeuta Ci
jiného odbornika. At uz si vyrobek zakoupite sami nebo na doporuéeni Iékafe/terapeuta/jiného odbornika, musite vzit v Gvahu dostupné
velikosti/potfebné funkce a varianty vyrobku, indikace a kontraindikace pouziti a informace poskytnuté vyrobcem.

ROZSAH DODAVKY

Pfistroj, sada hadic, manZety (dvé manZety na nohy jsou soucdsti doddvky), dalsi manzety Ize dokoupit.

SKLADOVANI
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Nedovolte, aby se spojovaci hadice nebo manZety prudce zalomily. Po pouZiti uloZte manZety zpét do plvodniho obalu. Nevystavujte
pfistroj pfimému sluneénimu zéreni, chrarite jej pred necistotami a vlihkosti. Pfistroj skladujte na chladném, dobfe vétraném misté. Na

zafizeni nikdy nepokladejte tézké pfedméty.

JAK VYROBEK ZLIKVIDOVAT

Zdravotnicky prostiedek je elektricky vyrobek, postupujte proto zplsobem vhodnym pro likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni.

IU_SYSTEM TERAPII KOMPRESYJNEJ
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SK

Systém kompresivnej terapie sa sklada zo snimaca tlaku vzduchu, vzduchovej pumpy a manziet, ktoré funguju ako jeden celok. Vzduchova
pumpa je s manzetami spojend Specidlnymi hadicami. Smer kompresnej masaze je od koncatin do stredu tela postupnym nafukovanim a
naslednym vypustanim vzduchovych komér. Tlak sa dé nastavit tak, aby pacientovi nespésoboval neprijemné pocity. ManZeta funguje pod
vplyvom snimaca a mikroprocesora. Systém kompresivnej terapie zlepsuje krvny a lymfaticky obeh, zabrariuje vzniku Zilovej trombdzy a
zmierfuje lymfaticky edém.

PRIPRAVA

Pripravok je uréeny na domdce pouZzitie pacientom pod lekdrskym dohladom na zniZenie opuchu a prevenciu trombdzy konéatin alebo na
lie¢bu lymfatického opuchu, pourazového a Sportového opuchu, opuchu po imobilizacii alebo Zilovej nedostatoénosti. Systém sa moze
pouzivat u pacientov starsich ako 18 rokov doma alebo v nemocnici.

KONTRAINDIKACIE

. akutne zapalové ochorenia koze

. arytmia

. ruzienka

. hlboka Zilova trombdza

. plucny edém

. akutna Zilova trombdza

. kolisanie krvného tlaku

. pacienti s nainstalovanym umelym kardiostimuldtorom
. Arteridlna insuficiencia

O ooONOULDS WNBRE

VEDLAJSIE UCINKY

1. nepohodlie, ak je tlak pri vypustani prilis vysoky

2. zaCervenanie, svrbenie

3. Pocit nepohodlia a bolesti pocas zakroku pri tlaku 120 mmHg

BEZPECNOSTNE POKYNY
Je dolezité preditat si vietky upozornenia a vystrahy v tejto prirucke, pretoZe ich cielom je chranit pouZivatela, predchddzat zraneniam a
vyhnut sa situaciam, ktoré moézu sposobit poskodenie zariadenia.
. Toto zariadenie nepouzivajte, ak mate implantovany kardiostimuldtor, defibrilator alebo iné kovové alebo elektronické
zariadenie. PouZivanie takéhoto zariadenia moze spOsobit Uraz elektrickym pridom, popaleniny, elektrické rusenie alebo smrt.
. Nie je vhodny na pouZitie v pritomnosti horlavej anestetickej zmesi so vzduchom, kyslikom alebo oxidom dusnym.
. Zariadenia nie st uréené na osobné pouZivanie bez dozoru pacientov, ktori si emocionalne naruseni, trpia demenciou alebo
dusevnou chorobou.
. Opravy nie su povolené. Ak zistite, Ze zariadenie je nefunkéné, nerozoberajte ho svojvolne alebo sami.
. Ak sa pri pouzivani vyrobku citite neobvykle alebo pocitujete bolest, okamZite ho prestarite pouzivat.
. Pred prvym pouZitim sa treba poradit s lekarom a lie¢ba by nemala trvat dlhsie ako 20 minut. Potom by sa mal ¢as liecby
postupne predlZovat podia odporiéania lekara (dlhodobé pouzivanie méze spdsobit vedlajsie ucinky).
. Zariadenie uchovdavajte mimo dosahu dojciat a malych deti.
. Zariadenie by nemalo byt umiestnené na mieste, kde je tazké odpojit napajanie.
. PouZivajte iba napajanie 220-240 V. Po skonceni liecby pristroj spradvne odpojte zo zasuvky.
. Nespravne pripojenie k elektrickej sieti méZe spdsobit poskodenie zariadenia. Pri pripajani alebo odpéjani napéjania majte
suché ruky. Mokré ruky mézu spdsobit Uraz elektrickym prudom
. Napajaci kdbel nesmie byt vystaveny nadmernému namdhaniu a nesmu sa nari klast ziadne predmety.
. Napdjaci kabel neohybajte ani neprehybajte. Poskodenie kdbla méze spbsobit Uraz elektrickym pradom.

POZNAMKY:

V pripade "zavazného incidentu" stvisiaceho s vyrobkom, ktory priamo alebo nepriamo viedol, mohol viest alebo pravdepodobne povedie
k niektorej z nasledujucich udalosti:

(a) umrtie pacienta, pouZzivatela alebo inej osoby alebo

(b) docasné alebo trvalé zhorsenie zdravotného stavu pacienta, pouZivatela alebo inej osoby, alebo

(c) vazne ohrozenie verejného zdravia

tento "zavazny incident" by sa mal nahlésit vyrobcovi a prislusnému organu ¢lenského $titu, v ktorom mé pouzivatel alebo pacient
bydlisko. V pripade Polska je prislusnym organom Urad pre registraciu liekov, zdravotnickych pomocok a biocidnych vyrobkov.

POZNAMKY:

Ak pocitujete bolest, alergické reakcie alebo iné neprijemné priznaky stvisiace s pouZivanim zdravotnickej pomécky, ktoré vam nie st
jasné, poradte sa so svojim zdravotnickym pracovnikom.

UPOZORNENIE: je zakazané pouzivat vyrobok na iny ako uréeny uéel

POZNAMKA: Pred poutzitim skontrolujte, ¢i st vietky komponenty spravne zmontované.

INFORMACIE O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE (EMC)

1 Tento vyrobok si vyZaduje osobitné opatrenia tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility a musi byt instalovany a uvedeny do
prevadzky v sulade s nizsie uvedenymi informaciami o elektromagnetickej kompatibilite. Vyrobok méze byt ovplyvneny prenosnymi a
mobilnymi RF komunikaénymi zariadeniami.

2.V blizkosti vyrobku by sa nemali pouzivat mobilné telefony ani iné zariadenia vyZarujlce elektromagnetické polia. MéZe to sposobit
poruchu vyrobku.
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3 Tento vyrobok bol dokladne testovany a overeny, aby sa zabezpedila jeho spravna funkcia.

4 Zariadenie by sa nemalo skladovat vedla seba ani pouzivat s inymi zariadeniami, a ak sa vyzaduje pouZitie vedla seba, zariadenie by sa
malo pozorovat, aby sa overila jeho spravna funkcia v konfiguracii, v ktorej sa pouziva.

SPECIFIKACIA

Pocet komor: 4 komory

Velkost jednotky: 240x200x120 mm

Hmotnost (s prislusenstvom): 2,22 kg

Cas lie¢by: 10 ~ 30 minut

Tlak pocas liecby: 30 ~ 250 mmHg

Cas cyklu: 855~1335,+ 15

Sposoby liecby: 1 rezim

Vstupné napatie: AC 220-240V, 50-60Hz

Spotreba energie: 65VA

Urovet hluku: <55 dB

Ochrana pred trazom elektrickym pridom: Trieda II, aplikaénd ¢ast Typ BF

Prevadzkovy reZzim: nepretrzita prevadzka

Vodotesnost: IP21

Zivotnost vyrobku: 5 rokov

Prevadzkové prostredie: +10 °C - +40 °C, 10 % - 95 % 86kPa-106kPa

Podmienky skladovania: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% relativna vlhkost vzduchu, 50kPa-106kPa

VELKOST MANZETY NA NOHU (XXXL)

Celkova dizka manzety: 110 x 70 cm

Odporucané pre: 170-185 cm vysoky

Maximalny obvod nohy: 62 cm

VELKOST MANZETY NA ZAPASTIE (L)

Celkova di?ka manZiet: 90 x 60 cm.

Odporucané pre: 170-185 cm vysoky

Maximalny obvod ramena: 52 cm.

VELKOST BRUSNEJ MANZETY (M)

Celkova dizka pasu: 92-120cm x 37cm

Odporucané pre: 170-185 cm vysoky

Obvod (v najsirsom bode) : 80-108 cm

Navod na poufZitie:

1. Pripojte napdjaci kabel.

2. Pripojte hadicku k manZete (manZetam) a umiestnite ju na telo.

- Aby ste predisli bolesti kolien (v pripade manZiet na nohy), po¢as pouZivania manZety neohybajte.

- Neodporuca sa nosit manzety na holej pokozke

- Svaly by mali byt pred aplikdciou uvolnené

- Zatvorte zips (ak je nim manZeta vybavenad)

- Umiestnite vystupy vzduchu manzety smerom nahor (manZeta na nohe/ruke) a potom pripojte hadicovu spojku k vystupu vzduchu
zariadenia.

3. Zapnite pristroj a potom nastavte Cas oSetrenia a Uroven tlaku. Pohotovostny stav sa zobrazi ako zelené svetlo. Prevadzkovy stav sa
zobrazi ako modré svetlo).

NAVOD NA POUZITIE

1 Zariadenie poloZte na rovny povrch.

InStalacia si vyzaduje len pripojenie konektora k zariadeniu a manzete, po ktorom nasleduje pripojenie sietového napajania.
Poznamka: Po prevzati zariadenia otvorte kryt filtra a pred pouZitim odstrarnte bezpecnostnu skrutku. Skrutka sluzi POUZE na
zabezpecenie a ochranu jednotky pred poskodenim pocas prepravy.

1. Pripojte hlavnu zastréku napajacieho kabla do zasuvky 220~240 V.

2 Skontrolujte, ¢i je hadicka dobre pripojena k manZete (manzetam): ak dno, prejdite na krok 3; ak nie, viozte koniec hadicky do vystupnej
manzety (manZiet).

3. Pripojte hlavny koniec pripojovacej hadice k vystupu hlavnej jednotky.

4 Skontrolujte a uistite sa, Ze vSetky pripojenia k hlavnej jednotke a manzete su tesné.

5. zatvorte zips na manzetéch.

Poznamka: Spojovacia hadica sa nesmie nosit okolo krku, aby nedoslo k uskrteniu alebo zraneniu.

Stlac¢enim tlacidla zapnite zariadenie.

7. nastavte tlak stlacenim tlacidla

Poznamka: Pri prvom poufZiti je lepSie zacat s tlakom, ktory nie je prili§ vysoky, napriklad 120 alebo 150 mmHg, a potom upravit tlak na
uroven, ktora je pre pouZzivatela pohodina.

8 Stla¢enim tlacidla nastavte cas.

Poznamka: Casovy rozsah je 10 a# 60 mindt. Predvolena hodnota je 10 min(t. Po uplynuti ¢asu sa zariadenie automaticky vypne.
Poznamka: Pocas liecby neotvarajte manzety. Mohlo by dojst k poskodeniu manzety (manZiet). Pred odstranenim manziet zariadenie vidy
vypnite.

9. Po ukonéeni cyklu jednoducho odpojte hadicky od zariadenia, haditky mézete pripojit k manzetam.

POPIS PRODUKTU

1.Hlavna jednotka - vyrobok sa sklada najma zo zariadenia, manZety a spojovacich hadic.
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POZNAMKA: Pred prvym pouzitim by mal pouzivatel otvorit kryt filtra a odskrutkovat skrutku umiestnent v spodnej ¢asti zariadenia.

1. zariadenie I. -

3. manZeta na ruku 4. brusny popruh
2. manZeta na nohu
. Cas oetrenia: 0-30 min.
2 Ovladaci panel
Time Setting
10
30
Always On
Minimalny tlak Nepretrzita prevadzka
Maximalny tlak
. Nastavenie Casu: voli¢ na nastavenie ¢asu liecby od 0 do 30 minut
. Nepretrzita prevadzka: Otocte gombik na "NepretrZita prevadzka" - jednotka pracuje nepretrzite.
. Nastavenie tlaku: rozsah tlaku 30-250 mmHg, stlaenim tlacidla "plus" raz zvyste tlak a stlacenim tlacidla "minus" raz znizte
tlak

. Vypina¢ ON/OFF: stlacte, jednotka je v pohotovostnom reZime; opatovnym stlaéenim jednotku vypnete.

CISTENIE A UDRZBA
Nasledujlce poziadavky na kazdodennu udrzbu sa musia plne dodrziavat, aby sa zabezpedila spravna prevadzka vyrobku a zaruéila jeho
dlhodoba vykonnost a bezpecnost.

CISTENIE

Necistite zariadenie pocas liecby, pred Cistenim sa uistite, Ze je zariadenie odpojené od elektrickej siete.

Spotrebié ¢istite makkou, mierne vlhkou handri¢kou. V pripade silnejSieho znecistenia mézete pridat aj jemny Cistiaci prostriedok.

Dbajte na to, aby sa do jednotky nedostala voda. Nevystavujte zariadenie vihkosti. Zariadenie v Ziadnom pripade nedrzte pod tecticou
vodou ani ho nepondrajte do vody alebo inych kvapalin. Z hygienickych dévodov by mal kazdy pouzivatel pouZivat vlastnd sadu manziet.
Na Cistenie manZziet nepouZivajte rozpustadla ani silné Cistiace prostriedky. ManZety neumyvajte ani neistite pod te¢icou vodou. Povrch
manziet jemne ocistite vlhkou handrickou a jemnym Cistiacim prostriedkom.

KONZERVACIA

1. ak mate so zariadenim problémy, obratte sa na predajcu.

Vyrobca nezodpoveda za nasledky oprav vykonanych na vlastnd zodpovednost.

(3) Pouzivatel sa nesmie pokusat o opravu spotrebica alebo jeho prislusenstva. V pripade opravy sa obratte na svojho predajcu.

4. spotrebi¢ nesmu otvarat neopravnené osoby, pretoze tym straca platnost zéruka.

5 Kazdy vyrobok vo vyrobe presiel systematickou validaciou. Vykon je stabilny a nevyzaduje si kalibraciu ani validaciu.

6 Ak vas vyrobok neméze dosiahnut o¢akavany vykon a zakladna funkcia sa pocas bezného pouzivania zmenila, obrétte sa na predajcu.

RIESENIE PROBLEMOV

Casté poruchy Kontrola a potvrdenie

Ak sa spotrebi¢ neméze spustit (ak je zastréka | - €ije zastrcka bezpeéne pripojend k napdjaciemu zdroju
dobre pripojena k elektrickej sieti) - ked je zariadenie zapnuté

- ak je napdjanie normalne (220-240 V)

- ak sa zariadenie vypne
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Objavuju sa netesnosti a iné zvlastne zvuky - ak su pripojovacia hadica a hrdlo poskodené
- Ci je zastrcka bezpecne pripojend k spotrebicu

- ak je spojovacia hadica pokréend alebo zalomend

MANZETA NA NOHU MANZETA NA RUKU

MANKEIT - BRUSNY PAS

37CM

120CM

CIELOVA SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na lie¢bu/rehabilitaciu alebo kompenzaciu ktorych je tento vyrobok uréeny
(pozri ¢ast o uréenom pouZiti vyrobku v tomto navode). Vyrobok si méze pouzivatel zakupit samostatne alebo na zaklade odpordcania
lekéra, terapeuta alebo iného odbornika. Bud' pri samostatnom ndkupe vyrobku, alebo na odporucanie lekara/terapeuta/iného odbornika
je potrebné zohladnit dostupné velkosti/potrebné funkcie/velkosti/varianty vyrobku, indikdcie a kontraindikdcie pouzitia, ako aj informacie
poskytnuté vyrobcom.

ROZSAH DODAVKY

Zariadenie, siprava hadic, manzety (dve manzety na nohy su sticastou balenia), dalSie manzety je mozné dokupit.

SKLADOVANIE

Nedovolte, aby sa spojovacie hadice alebo manzety prudko zalomili. Po poufZiti vioZte manzety spat do povodného obalu. Nevystavujte
zariadenie priamemu sine¢nému Ziareniu, chrarite ho pred necistotami a vlhkostou. Zariadenie skladujte na chladnom, dobre vetranom
mieste. Na zariadenie nikdy neumiestiiujte tazké predmety.

AKO LIKVIDOVAT VYROBOK
Zdravotnicka pomécka je elektricky vyrobok, postupujte spésobom vhodnym pre likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.
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FR

Le systéme de thérapie par compression se compose d'un capteur de pression d'air, d'une pompe a air et de brassards, fonctionnant
ensemble comme une seule unité. La pompe a air est reliée aux brassards par des tuyaux spéciaux. Le massage par compression s'effectue
des membres vers le centre du corps en gonflant et en dégonflant séquentiellement les chambres a air. La pression peut étre réglée pour
éviter tout inconfort au patient. Le brassard fonctionne sous I'influence d'un capteur et d'un microprocesseur. Le systéme de thérapie par
compression améliore la circulation sanguine et lymphatique, prévenant la thrombose veineuse et soulageant le lymphoedéme.

OBJECTIF

Le produit est indiqué pour une utilisation par les patients a domicile sous surveillance médicale pour réduire I'cedéme et prévenir la
thrombose des membres ou pour traiter le lymphcedéme, I'cedéme post-traumatique et sportif, I'cedéme aprés immobilisation ou
I'insuffisance veineuse. Le systéme peut étre utilisé chez les patients de plus de 18 ans a domicile ou a I'h6pital.

CONTRE-INDICATIONS

. les maladies inflammatoires aigués de la peau

. arythmie

rubéole

. thrombose veineuse profonde

. I'cedéme pulmonaire

thrombose veineuse aigué

. fluctuation de la tension artérielle

. patients porteurs d'un stimulateur cardiaque artificiel
. l'insuffisance artérielle

EFFETS SECONDAIRES

1. malaise si la pression de refoulement est trop élevée

2. rougeurs, démangeaisons

3. sensation d'inconfort et de douleur pendant la procédure avec une pression de 120 mmHg

CONSIGNES DE SECURITE
Il est important de lire tous les avertissements et mises en garde figurant dans ce manuel, car ils sont destinés a protéger I'utilisateur, a
prévenir les blessures et a éviter les situations susceptibles d'endommager I'appareil.

. N'utilisez pas cet appareil si vous étes porteur d'un stimulateur cardiaque, d'un défibrillateur ou de tout autre dispositif
métallique ou électronique. L'utilisation d'un tel appareil peut provoquer des chocs électriques, des brilures, des interférences
électriques ou la mort.

. Ne convient pas a une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de I'air, de I'oxygéne ou du
protoxyde d'azote.

. Les appareils ne sont pas destinés a une utilisation personnelle non supervisée par des patients souffrant de troubles
émotionnels, de démence ou de maladie mentale.

. Les réparations ne sont pas autorisées. Si vous constatez un dysfonctionnement de I'appareil, ne le démontez pas a votre insu
ou par vous-méme.

. Si vous vous sentez anormal ou si vous ressentez une douleur lors de ['utilisation du produit, arrétez immédiatement de
I'utiliser.

. Un médecin doit étre consulté avant la premiére utilisation et le traitement ne doit pas durer plus de 20 minutes. Par la suite, la
durée du traitement doit étre progressivement augmentée selon les conseils du médecin (une utilisation prolongée peut
entrainer des effets secondaires).

. Tenir I'appareil hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

. L'appareil ne doit pas étre placé dans un endroit ou il est difficile de couper I'alimentation électrique.

. Utiliser uniquement une alimentation 220-240V. Débranchez correctement |'appareil lorsque le traitement est terminé.

. Une mauvaise connexion au réseau électrique peut endommager I'appareil. Gardez vos mains seches lorsque vous connectez ou
déconnectez I'alimentation électrique. Des mains mouillées peuvent provoquer un choc électrique

. Le cable d'alimentation ne doit pas étre soumis a une tension excessive et aucun objet ne doit étre placé dessus.

. Ne pas plier ou replier le cordon d'alimentation. L'endommagement du cable peut provoquer un choc électrique.

NOTES :

En cas d""incident grave" lié a un produit qui, directement ou indirectement, a entrainé, aurait pu entrainer ou est susceptible d'entrainer
I'une des conséquences suivantes :

(a) le décés d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne ; ou

(b) la détérioration temporaire ou permanente de la santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, ou

(c) une menace grave pour la santé publique

cet "incident grave" doit é&tre signalé au fabricant et a l'autorité compétente de I'Etat membre dans lequel réside I'utilisateur ou le patient.
Pour la Pologne, I'autorité compétente est I'Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides.

NOTES :

Si vous ressentez des douleurs, des réactions allergiques ou d'autres symptémes pénibles et peu clairs liés a |'utilisation du dispositif
médical, consultez votre professionnel de la santé.

ATTENTION : il est interdit d'utiliser le produit a d'autres fins que celles pour lesquelles il a été congu.

REMARQUE : Avant toute utilisation, vérifiez que tous les composants ont été assemblés correctement.

INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
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1 Ce produit nécessite des précautions particulieres en matiére de compatibilité électromagnétique et doit étre installé et mis en service
conformément aux informations relatives a la compatibilité électromagnétique ci-dessous. Le produit peut étre affecté par les
équipements de communication RF portables et mobiles.

2. les téléphones portables ou autres appareils émettant des champs électromagnétiques ne doivent pas étre utilisés a proximité du
produit. Cela pourrait entrainer un dysfonctionnement de I'appareil.

3 Ce produit a été testé et vérifié de maniére approfondie afin d'en assurer le bon fonctionnement.

4 L'appareil ne doit pas étre stocké cote a cote ou utilisé avec d'autres appareils, et si une utilisation cote a cote est nécessaire, I'appareil
doit étre observé pour vérifier son bon fonctionnement dans la configuration dans laquelle il est utilisé.

SPECIFICATION

Nombre de chambres : 4 chambres

Taille de I'unité : 240x200x120 mm

Poids (avec accessoires) : 2,22 kg

Durée du traitement : 1030 minutes

Pression pendant le traitement : 30~250mmHg

Durée du cycle : 85s ~ 133s, + 1s

Modes de traitement : 1 mode

Tension d'entrée : AC 220-240V, 50-60Hz

Consommation électrique : 65VA

Niveau sonore : < 55dB

Protection contre les chocs électriques : Classe Il, partie d'application Type BF

Mode de fonctionnement : fonctionnement continu

Etanchéité : IP21

Durée de vie du produit : 5 ans

Environnement de fonctionnement : +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Conditions de stockage : -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa

TAILLE DU BRASSARD (XXXL)

Longueur totale de la manchette : 110 x 70cm

Recommandé pour : 170-185cm de hauteur

Circonférence maximale de la jambe : 62cm

TAILLE DU POIGNET (L)

Longueur totale des manchettes : 90 x 60cm

Recommandé pour : 170-185cm de hauteur

Circonférence maximale du bras : 52cm

TAILLE DU BRASSARD ABDOMINAL (M)

Longueur totale de la taille : 92-120cm x 37cm

Recommandé pour : 170-185cm de hauteur

Circonférence (au point le plus large) : 80-108 cm

Mode d'emploi :

1) Brancher le cordon d'alimentation.

2. connecter le tube au(x) brassard(s) et le placer sur le corps.

- Pour éviter les douleurs au genou (dans le cas des manchettes de jambe), ne pas plier les manchettes pendant |'utilisation.

-1l n'est pas recommandé de porter les manchettes sur la peau nue

- Les muscles doivent étre détendus avant I'application

- Fermer la fermeture éclair (si le brassard en est équipé)

- Positionner les sorties d'air des brassards vers le haut (brassard jambe/main) et raccorder le tuyau a la sortie d'air de 'appareil.

3. allumez I'appareil, puis réglez la durée du traitement et le niveau de pression. L'état de veille s'affiche en vert. L'état de fonctionnement
s'affiche sous la forme d'une lumiére bleue.)

MANUEL D'INSTRUCTIONS

1 Placez I'appareil sur une surface plane.

L'installation ne nécessite que le raccordement du connecteur a I'appareil et a la manchette, suivi du branchement de I'alimentation
électrique.

Note : Lorsque vous recevez |'appareil, ouvrez le couvercle du filtre et retirez la vis de sécurité avant de l'utiliser. La vis sert
UNIQUEMENT a fixer I'appareil et a le protéger contre les dommages pendant le transport.

1. brancher la fiche principale du cordon d'alimentation sur une prise de 220~240V.

2 Vérifiez que le tuyau est bien connecté au(x) brassard(s) : si oui, passez a |'étape 3 ; si non, insérez I'extrémité du tuyau dans le(s)
brassard(s) de sortie.

3. raccorder I'extrémité principale du tuyau de raccordement a la sortie de I'unité principale.

4 Vérifier et s'assurer que toutes les connexions a I'unité principale et au brassard sont bien serrées.

5. Fermez la fermeture éclair aux poignets.

Remarque : le tuyau de raccordement ne doit pas étre porté autour du cou pour éviter tout risque de strangulation ou de blessure.
Appuyez sur le bouton pour mettre I'appareil en marche.

7. régler la pression en appuyant sur la touche

Remarque : lors de la premiére utilisation, il est préférable de commencer par une pression qui n'est pas trop élevée, par exemple 120 ou
150 mmHg, puis d'ajuster la pression a un niveau confortable pour I'utilisateur.

8 Réglez I'heure en appuyant sur la touche .

Remarque : Le délai est compris entre 10 et 60 minutes. La valeur par défaut est de 10 minutes. Lorsque le temps est écoulé, I'appareil
s'éteint automatiquement.

Remarque : N'ouvrez pas le(s) brassard(s) pendant le traitement. Cela pourrait endommager le(s) brassard(s). Eteignez toujours I'appareil
avant de retirer les brassards.

9) Une fois le cycle terminé, il suffit de déconnecter la tubulure de I'appareil, les tubulures peuvent étre connectées aux brassards.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
1.Unité principale - le produit se compose principalement de I'appareil, du brassard et des tuyaux de raccordement.

NOTE : Avant la premiére utilisation, I'utilisateur doit ouvrir le couvercle du filtre et dévisser la vis située en bas de I'appareil.

L -

3. brassard 4. sangle abdominale
2. manchette de jambe
N Durée du traitement : 0-
2 Panneau de contréle o i
Time Setting
10
30
Always On
Pression minimale Fonctionnement continu
Pression maximale

. Réglage de la durée : le cadran permet de régler la durée du traitement entre 0 et 30 minutes.

. Fonctionnement continu : Tournez le bouton sur "Fonctionnement continu" - I'appareil fonctionne en continu.

. Réglage de la pression : plage de pression de 30 a 250 mmHg, appuyez une fois sur le bouton "plus" pour augmenter la

pression et une fois sur le bouton "moins" pour la diminuer.
. Interrupteur ON/OFF : appuyez sur cet interrupteur pour mettre I'appareil en mode veille ; appuyez a nouveau sur cet

interrupteur pour éteindre I'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Les exigences suivantes en matiére d'entretien quotidien doivent étre pleinement respectées afin d'assurer le bon fonctionnement du
produit et de garantir sa performance et sa sécurité a long terme.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer |'appareil pendant le traitement, s'assurer que I'appareil est débranché avant de le nettoyer.

Nettoyez I'appareil avec un chiffon doux et Iégérement humide. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez également ajouter un
détergent doux.

Veillez a ce que I'eau ne péneétre pas dans I'appareil. Ne pas exposer I'appareil a I'numidité. Ne tenez en aucun cas |'appareil sous I'eau
courante et ne I'immergez pas dans I'eau ou dans d'autres liquides. Pour des raisons d'hygiéne, chaque utilisateur doit utiliser son propre
jeu de brassards. Ne pas utiliser de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer les brassards. Ne pas laver les brassards ni les
nettoyer a I'eau courante. Nettoyer délicatement la surface des brassards avec un chiffon humide et un détergent doux.

CONSERVATION

1. Si vous avez des problemes avec I'appareil, contactez votre revendeur.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences des réparations effectuées par ses soins.

(3) L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer I'appareil ou ses accessoires. Il doit s'adresser a son revendeur pour les réparations.
4. I'appareil ne doit pas étre ouvert par des personnes non autorisées, sous peine d'annulation de la garantie.

5 Chaque produit en production a fait I'objet d'une validation systématique. Les performances sont stables et ne nécessitent pas
d'étalonnage ou de validation.

6 Si votre produit n'atteint pas les performances attendues et que la fonction de base a changé au cours d'une utilisation normale,
contactez votre revendeur.
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RESOLUTION DE PROBLEMES

Défauts fréquents

Vérifier et confirmer

Si I'appareil ne démarre pas (si la prise est bien
branchée sur le réseau électrique)

- que la fiche est bien connectée a I'alimentation électrique
- lorsque I'appareil est allumé

- si I'alimentation est normale (220-240 V)
- si I'appareil s'éteint

Il'y a des fuites et d'autres bruits étranges

- si le tuyau de raccordement et I'embout sont endommagés
- que la fiche est bien branchée a I'appareil

- si le tuyau de raccordement est écrasé ou plié

BRASSARD DE JAMBE BRASSARD DE BRAS

\ Bz e | A
35cm |

| Toem u Toem ‘ T0em Toom H et

Fem Ocm Ocm

90cm

MANKEIT - CEINTURE ABDOMINALE

oo

o)

FCH =

oo

o,

37CM
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120CM
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GROUPE DE PATIENTS CIBLE

Les personnes souffrant de maladies, de dysfonctionnements ou de blessures pour le traitement/la réhabilitation ou la compensation
desquels ce produit est destiné (voir la section relative a I'utilisation prévue du produit de ce manuel). Le produit peut étre acheté par
I'utilisateur de maniere indépendante ou sur recommandation d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un autre spécialiste. Lors de I'achat du
produit par l'utilisateur lui-méme ou sur recommandation d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un autre spécialiste, il convient de tenir
compte des tailles disponibles, des fonctions nécessaires, des tailles et des variantes du produit, des indications et des contre-indications
d'utilisation, ainsi que des informations fournies par le fabricant.

ETENDUE DE LA FOURNITURE
Appareil, jeu de tuyaux, brassards (deux brassards pour les jambes inclus), d'autres brassards peuvent étre achetés en supplément.

STOCKAGE

Ne pas laisser les tuyaux de raccordement ou les manchettes se plier brusquement. Remettre les brassards dans leur emballage d'origine
aprés utilisation. Ne pas exposer |'appareil a la lumiére directe du soleil, le protéger de la saleté et de I'humidité. Conservez I'appareil dans
un endroit frais et bien ventilé. Ne jamais placer d'objets lourds sur I'appareil.

COMMENT SE DEBARRASSER DU PRODUIT

Le dispositif médical est un produit électrique, veuillez procéder de maniere appropriée a la mise au rebut des équipements électriques et
électroniques.
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NL

Het compressietherapiesysteem bestaat uit een luchtdruksensor, een luchtpomp en manchetten die als één geheel samenwerken. De
luchtpomp is met speciale slangen verbonden met de manchetten. De richting van de compressiemassage is van de ledematen naar het
midden van het lichaam door de luchtkamers achtereenvolgens op te blazen en weer leeg te laten lopen. De druk kan worden aangepast
om ongemak voor de patiént te voorkomen. De manchet werkt onder invloed van een sensor en een microprocessor. Het
compressietherapiesysteem verbetert de bloed- en lymfecirculatie, voorkomt veneuze trombose en verlicht lymfoedeem.

DOEL

Het product is geindiceerd voor gebruik door patiénten thuis onder medisch toezicht om oedeem te verminderen en trombose van
ledematen te voorkomen of om lymfoedeem, posttraumatisch en sportoedeem, oedeem na immobilisatie of veneuze insufficiéntie te
behandelen. Het systeem kan worden gebruikt bij patiénten ouder dan 18 jaar, thuis of in het ziekenhuis.

CONTRA-INDICATIES

. acute inflammatoire huidziekten

. hartritmestoornis

roos

. diep-veneuze trombose

. longoedeem

acute veneuze trombose

. schommelende bloeddruk

. patiénten met geinstalleerde kunstmatige pacemakers
. Arteriéle insufficiéntie

BIJWERKINGEN

1. ongemak als de afvoerdruk te hoog is

2. roodheid, jeuk

3. Gevoel van ongemak en pijn tijdens de procedure met een druk van 120 mmHg

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Het is belangrijk dat u alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding leest, omdat ze bedoeld zijn om de gebruiker te
beschermen, letsel te voorkomen en situaties te vermijden die schade aan de apparatuur kunnen veroorzaken.

. Gebruik dit apparaat niet als u een geimplanteerde pacemaker, defibrillator of een ander metalen of elektronisch apparaat
hebt. Het gebruik van een dergelijk apparaat kan elektrische schokken, brandwonden, elektrische storing of de dood
veroorzaken.

. Niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of lachgas.

. De apparaten zijn niet bedoeld voor persoonlijk gebruik zonder toezicht door patiénten die emotioneel gestoord zijn,
dementerend of geestelijk ziek.

. Reparaties zijn niet toegestaan. Als u vaststelt dat het apparaat niet goed werkt, mag u het niet onvrijwillig of zelf demonteren.

. Als je je abnormaal voelt of pijn ervaart bij het gebruik van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

. Voor het eerste gebruik moet een arts worden geraadpleegd en de behandeling mag niet langer dan 20 minuten duren. Daarna
moet de behandelingstijd geleidelijk worden verhoogd zoals geadviseerd door de arts (langdurig gebruik kan bijwerkingen
veroorzaken).

. Houd het apparaat uit de buurt van baby's en kleine kinderen.

. Het apparaat mag niet worden geplaatst op een plek waar het moeilijk is om de voeding los te koppelen.

. Gebruik alleen 220-240V voeding. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als de behandeling klaar is.

. Een onjuiste aansluiting op het lichtnet kan schade aan het apparaat veroorzaken. Houd uw handen droog wanneer u de
voeding aansluit of loskoppelt. Natte handen kunnen een elektrische schok veroorzaken

. De voedingskabel mag niet overmatig worden belast en er mogen geen voorwerpen op worden geplaatst.

. Buig of vouw het netsnoer niet. Beschadiging van het snoer kan een elektrische schok veroorzaken.

OPMERKINGEN:

In het geval van een productgerelateerd 'ernstig incident' dat direct of indirect heeft geleid tot, had kunnen leiden tot of waarschijnlijk zal
leiden tot een van de volgende zaken:

(a) het overlijden van een patiént, gebruiker of andere persoon; of

(b) tijdelijke of permanente verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiént, gebruiker of andere persoon, of

(c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid

Dit 'ernstige incident' moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of patiént
woonachtig is. Voor Polen is de bevoegde autoriteit het Bureau voor Registratie van Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en
Biociden.

OPMERKINGEN:

Als u pijn, allergische reacties of andere vervelende symptomen ervaart die verband houden met het gebruik van het medische hulpmiddel
en die u niet duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

LET OP: het is verboden om het product op een andere manier te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

OPMERKING: Controleer voor gebruik of alle onderdelen correct zijn gemonteerd.

INFORMATIE OVER ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)

31
IU_SYSTEM TERAPII KOMPRESYJNEJ



1 Dit product vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en moet worden geinstalleerd
en in gebruik worden genomen in overeenstemming met de onderstaande informatie over elektromagnetische compatibiliteit. Het
product kan worden beinvloed door draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur.

2. Gebruik geen mobiele telefoons of andere apparaten die elektromagnetische velden uitzenden in de buurt van het product. Hierdoor
kan het product defect raken.

3 Dit product is grondig getest en geverifieerd om een correcte werking te garanderen.

4 Het apparaat mag niet naast elkaar worden opgeslagen of samen met andere apparaten worden gebruikt. Als het apparaat toch naast
elkaar moet worden gebruikt, moet worden gecontroleerd of het goed werkt in de configuratie waarin het wordt gebruikt.
SPECIFICATIE

Aantal kamers: 4 kamers

Formaat eenheid: 240x200x120 mm

Gewicht (met accessoires): 2,22 kg

Behandelingstijd: 10~30 minuten

Druk tijdens behandeling: 30~250mmHg

Cyclustijd: 85s ~ 133s, + 1s

Behandelingsmodi: 1 modus

Ingangsspanning: AC 220-240V, 50-60Hz

Stroomverbruik: 65VA

Geluidsniveau: < 55dB

Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse II, toepassingsdeel Type BF

Bedrijfsmodus: continue werking

Waterdicht: IP21

Levensduur van het product: 5 jaar

Gebruiksomgeving: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Opslagcondities: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa

MAAT BEENMANCHET (XXXL)

Totale manchetlengte: 110 x 70cm

Aanbevolen voor: 170-185cm lang

Maximale beenomtrek: 62cm

MAAT POLSMANCHET (L)

Totale lengte manchetten: 90 x 60cm

Aanbevolen voor: 170-185cm lang

Maximale armomtrek: 52cm

OMVANG BUIKMANCHET (M)

Totale heuplengte: 92-120cm x 37cm

Aanbevolen voor mensen met een lengte van 170-185 cm

Omtrek (op breedste punt) : 80-108 cm

Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit het netsnoer aan.

2. Sluit de slang aan op de manchet(ten) en plaats deze op het lichaam.

- Buig de manchetten niet tijdens het gebruik om pijn aan de knie te voorkomen (in het geval van beenmanchetten)

- Het wordt afgeraden om manchetten op blote huid te dragen

- Spieren moeten ontspannen zijn voor het aanbrengen

- Sluit de rits (als de manchet daarmee is uitgerust)

- Plaats de luchtuitlaten van de manchetten omhoog (been-/handmanchet) en sluit vervolgens de slangconnector aan op de luchtuitlaat
van het apparaat.

3.Schakel het apparaat in en stel de behandelingstijd en het drukniveau in. De stand-by status wordt weergegeven als een groen lampje.
De bedrijfsstatus wordt weergegeven als een blauw lampje).

HANDLEIDING

1 Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.

De installatie vereist alleen de aansluiting van de connector op het apparaat en de manchet, gevolgd door de aansluiting van de
netvoeding.

Opmerking: Wanneer u het toestel ontvangt, opent u het filterdeksel en verwijdert u de veiligheidsschroef voor gebruik. De schroef
wordt ALLEEN gebruikt om het apparaat te beveiligen en te beschermen tegen beschadiging tijdens transport.

1. Steek de stekker van het netsnoer in een 220~240V stopcontact.

2 Controleer of de slang goed is aangesloten op de manchet(ten): zo ja, ga naar stap 3; zo nee, steek het uiteinde van de slang in de
uitlaatmanchet(ten).

3. Sluit het hoofdeinde van de aansluitslang aan op de uitlaat van het hoofdtoestel.

4 Controleer en zorg ervoor dat alle aansluitingen op het hoofdtoestel en de manchet goed vastzitten.

5. Sluit de rits bij de manchetten.

Opmerking: De aansluitslang mag niet rond de nek worden gedragen om wurging of letsel te voorkomen.

Druk op de knop om het apparaat in te schakelen.

7. Pas de druk aan door op de

Let op: Bij het eerste gebruik is het beter om te beginnen met een niet te hoge druk, zoals 120 of 150 mmHg, en de druk vervolgens aan te
passen tot een niveau dat comfortabel is voor de gebruiker.

8 Stel de tijd in door op de knop te drukken.

Opmerking: Het tijdsbereik is 10 tot 60 minuten. De standaardwaarde is 10 minuten. Als de tijd voorbij is, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.

Opmerking: Open de manchet(ten) niet tijdens de behandeling. Dit kan de manchet(ten) beschadigen. Schakel het apparaat altijd uit
voordat u de manchetten verwijdert.

9. Zodra de cyclus is voltooid, koppelt u de slangen los van het apparaat en kunnen de slangen worden aangesloten op de manchetten.
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PRODUCTOMSCHRUVING
1.Hoofdeenheid - het product bestaat voornamelijk uit het apparaat, de manchet en de verbindingsslangen.

OPMERKING: Voor het eerste gebruik moet de gebruiker het filterdeksel openen en de schroef aan de onderkant van het apparaat

losdraaien.
L -

3. armmanchet 4. buikband
2. beenmanchet
2 Bedieningspaneel Behandelristud: 0-30
Time Setting
10 20
\ OFF ON
- e 0 30
Always On
Minimum druk Continue werking
Maximale druk
. Tijdinstelling: draaiknop om de behandelingstijd in te stellen van 0-30 minuten
. Continue werking: Draai de knop naar "Continue werking" - het toestel werkt continu.
. Drukinstelling: drukbereik 30-250 mmHg, druk eenmaal op de "plus"-knop om de druk te verhogen en druk eenmaal op de
"min"-knop om de druk te verlagen
. AAN/UIT-schakelaar: indrukken om het apparaat in stand-by te zetten; nogmaals indrukken om het apparaat uit te zetten.

REINIGING EN ONDERHOUD
De volgende dagelijkse onderhoudsvereisten moeten volledig worden nageleefd om een correcte werking van het product te garanderen
en de prestaties en veiligheid op lange termijn te waarborgen.

SCHOONMAKEN

Maak het apparaat niet schoon tijdens de behandeling, zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u het apparaat
schoonmaakt.

Reinig het apparaat met een zachte, licht vochtige doek. Voor zwaardere vervuiling kunt u ook een mild afwasmiddel toevoegen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Houd het apparaat in geen geval onder
stromend water en dompel het niet onder in water of andere vioeistoffen. Om hygiénische redenen moet elke gebruiker zijn eigen set
manchetten gebruiken. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke detergenten om de manchetten schoon te maken. Was de manchetten niet
en reinig ze niet onder stromend water. Reinig het oppervlak van de manchetten voorzichtig met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel.

CONSERVATIE

1. Neem contact op met uw dealer als u problemen ondervindt met het apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van reparaties die door hemzelf zijn uitgevoerd.

(3) De gebruiker mag niet proberen het apparaat of de accessoires te repareren. Neem contact op met uw dealer voor reparatie.

4. Het apparaat mag niet worden geopend door onbevoegden, omdat hierdoor de garantie vervalt.

5 Elk product in productie is systematisch gevalideerd. De prestaties zijn stabiel en hoeven niet gekalibreerd of gevalideerd te worden.

6 Als uw product niet de verwachte prestaties kan leveren en de basisfunctie is veranderd tijdens normaal gebruik, neem dan contact op
met uw dealer.
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PROBLEEMOPLOSSING

Veel voorkomende storingen

Controleren en bevestigen

Als het apparaat niet kan starten (als de
stekker goed in het stopcontact zit)

- of de stekker goed is aangesloten op de voeding
- wanneer het apparaat wordt ingeschakeld

- als de voeding normaal is (220-240 V)

- als het apparaat wordt uitgeschakeld

Er zijn lekken en andere vreemde geluiden

- als de verbindingsslang en het aansluitstuk beschadigd zijn
- of de stekker goed is aangesloten op het apparaat

- als de verbindingsslang is afgekneld of geknikt

BEENMANCHET ARMMANCHET
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DOELGROEP PATIENTEN

Personen die lijden aan ziekten, stoornissen of verwondingen voor de behandeling/revalidatie of compensatie waarvan dit product
bedoeld is (zie het gedeelte over het bedoelde gebruik van het product in deze handleiding). Het product kan door de gebruiker zelf
worden aangeschaft of op aanraden van een arts, therapeut of andere specialist. Bij de aanschaf van het product zelf of op aanraden van
een arts/therapeut/andere specialist moet rekening worden gehouden met de beschikbare maten/noodzakelijke functies/maten/varianten
van het product, de indicaties en contra-indicaties voor gebruik en de door de fabrikant verstrekte informatie.

LEVERINGSOMVANG
Apparaat, slangenset, manchetten (twee beenmanchetten inbegrepen), andere manchetten kunnen extra worden aangeschaft.

OPSLAG

Zorg ervoor dat de verbindingsslangen of manchetten geen scherpe knikken vertonen. Doe de manchetten na gebruik terug in de originele
verpakking. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en bescherm het tegen vuil en vocht. Bewaar het apparaat op een koele, goed
geventileerde plaats. Plaats nooit zware voorwerpen op het apparaat.

HOE HET PRODUCT AF TE VOEREN
Het medische apparaat is een elektrisch product, ga te werk op een manier die geschikt is voor het afvoeren van elektrische en
elektronische apparatuur.
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ESP

El sistema de terapia de compresidn consta de un sensor de presion de aire, una bomba de aire y manguitos, que funcionan juntos como
una sola unidad. La bomba de aire estd conectada a los brazaletes mediante mangueras especiales. La direccion del masaje de compresion
es desde las extremidades hacia el centro del cuerpo, inflando y desinflando secuencialmente las cdmaras de aire. La presion puede
ajustarse para evitar molestias al paciente. El manguito funciona bajo la influencia de un sensor y un microprocesador. El sistema de
terapia de compresidon mejora la circulacién sanguinea y linfatica, previniendo la trombosis venosa y aliviando el linfedema.

PROPOSITO

El producto esta indicado para su uso en pacientes en casa bajo supervision médica para reducir el edema y prevenir la trombosis de las
extremidades o para tratar el linfedema, el edema postraumdtico y deportivo, el edema después de la inmovilizacidn o la insuficiencia
venosa. El sistema puede utilizarse en pacientes mayores de 18 afios en casa o en el hospital.

CONTRAINDICACIONES

. enfermedades inflamatorias agudas de la piel
. arritmia

rosa

. trombosis venosa profunda

edema pulmonar

trombosis venosa aguda

. presion arterial fluctuante

. pacientes con marcapasos artificial instalado
. Insuficiencia arterial

EFECTOS SECUNDARIOS

1. molestias si la presién de descarga es demasiado alta

2. enrojecimiento, picor

3. Sensacidn de malestar y dolor durante el procedimiento con una presién de 120 mmHg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Es importante leer todas las advertencias y precauciones de este manual, ya que estan destinadas a proteger al usuario, prevenir lesiones y
evitar situaciones que puedan causar dafios al equipo.

. No utilice este aparato si tiene implantado un marcapasos, un desfibrilador o cualquier otro dispositivo metalico o electrdnico.
El uso de un dispositivo de este tipo puede provocar descargas eléctricas, quemaduras, interferencias eléctricas o la muerte.

. No apto para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxigeno u 6xido nitroso.

. Los dispositivos no estan destinados al uso personal no supervisado por parte de pacientes con trastornos emocionales,
demencia o enfermedades mentales.

. No estan permitidas las reparaciones. Si detecta un funcionamiento defectuoso del aparato, no lo desmonte sin querer ni por su
cuenta.

. Si siente algo anormal o experimenta dolor al utilizar el producto, deje de usarlo inmediatamente.

. Debe consultarse a un médico antes del primer uso y el tratamiento no debe durar mas de 20 minutos. Posteriormente, el
tiempo de tratamiento debe aumentarse gradualmente segun aconseje el médico (el uso prolongado puede causar efectos
secundarios).

. Mantén el aparato alejado de bebés y nifios pequefios.

. El aparato no debe colocarse en lugares donde sea dificil desconectarlo de la red eléctrica.

. Utilice Unicamente una fuente de alimentacidn de 220-240 V. Desenchufe correctamente la unidad cuando haya finalizado el
tratamiento.

. Una conexidn incorrecta a la red eléctrica puede dafiar el aparato. Mantenga las manos secas al conectar o desconectar la
fuente de alimentacién. Las manos mojadas pueden provocar una descarga eléctrica

. El cable de alimentacion no debe someterse a tensiones excesivas y no deben colocarse objetos sobre él.

. No doble ni doble el cable de alimentacién. Los dafios en el cable pueden provocar una descarga eléctrica.

NOTAS:

En caso de "incidente grave" relacionado con un producto que directa o indirectamente haya provocado, pudiera haber provocado o pueda
provocar cualquiera de los siguientes hechos:

(a) el fallecimiento de un paciente, usuario u otra persona; o

(b) deterioro temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, o

(c) una amenaza grave para la salud publica

este "incidente grave" debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o
paciente. En el caso de Polonia, la autoridad competente es la Oficina de Registro de Medicamentos, Productos Sanitarios y Biocidas.

NOTAS:

Si experimenta dolor, reacciones alérgicas u otros sintomas molestos y poco claros relacionados con el uso del producto sanitario, consulte
a su profesional sanitario.

ATENCION: esta prohibido utilizar el producto para fines distintos de los previstos.

NOTA: Antes de utilizarlo, compruebe que todos los componentes se han montado correctamente.

INFORMACION SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC)
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1 Este producto requiere precauciones especiales en relacién con la compatibilidad electromagnética y debe instalarse y ponerse en
servicio de acuerdo con la informacién sobre compatibilidad electromagnética que figura a continuacion. El producto puede verse afectado
por equipos de comunicacion por radiofrecuencia portétiles y moviles.

2. no deben utilizarse cerca del producto teléfonos moviles u otros dispositivos que emitan campos electromagnéticos. Esto podria
provocar un mal funcionamiento del producto.

3 Este producto ha sido probado y verificado exhaustivamente para garantizar su correcto funcionamiento.

4 El dispositivo no debe almacenarse uno al lado del otro ni utilizarse con otros dispositivos, y si es necesario utilizarlo uno al lado del otro,
debe observarse el dispositivo para verificar su correcto funcionamiento en la configuracion en la que se utiliza.

ESPECIFICACION

NUmero de cdmaras: 4 cdmaras

Tamafio de la unidad: 240x200x120 mm

Peso (con accesorios): 2,22 kg

Tiempo de tratamiento: 10~30 minutos

Presién durante el tratamiento: 30~250mmHg

Duracion del ciclo: 85s ~ 133s, + 1s

Modos de tratamiento: 1 modo

Tensién de entrada: AC 220-240V, 50-60Hz

Consumo de energia: 65VA

Nivel de ruido: <55 dB

Proteccidn contra descargas eléctricas: Clase Il, parte de aplicacién Tipo BF

Modo de funcionamiento: funcionamiento continuo

Estanqueidad: IP21

Vida util del producto: 5 afios

Entorno de funcionamiento: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Condiciones de almacenamiento: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% HR, 50kPa-106kPa

TALLA DEL MANGUITO DE LA PIERNA (XXXL)

Longitud total del manguito: 110 x 70 cm

Recomendado para: 170-185cm de altura

Perimetro maximo de la pierna: 62 cm

TAMANO DEL PUNO (L)

Longitud total de los pufios: 90 x 60 cm

Recomendado para: 170-185cm de altura

Circunferencia maxima del brazo: 52 cm

TAMANO DEL MANGUITO ABDOMINAL (M)

Largo total de cintura: 92-120cm x 37cm

Recomendado para: 170-185cm de altura

Circunferencia (en el punto mas ancho) : 80-108 cm

Instrucciones de uso:

1. Conecte el cable de alimentacidn.

2. Conecte el tubo al manguito o manguitos y coléquelo en el cuerpo.

- Para evitar dolores en las rodillas (en el caso de los manguitos para las piernas), no doble los manguitos durante su uso

- No se recomienda llevar pufios sobre la piel desnuda

- Los musculos deben estar relajados antes de la aplicacion

- Cierra la cremallera (si el manguito dispone de ella).

- Coloque las salidas de aire de los manguitos hacia arriba (manguito de pierna/mano) y, a continuacion, conecte el conector de la
manguera a la salida de aire del dispositivo

3.Encienda la unidad y, a continuacion, ajuste el tiempo de tratamiento y el nivel de presién. El estado de espera se muestra como una luz
verde. El estado de funcionamiento se muestra como una luz azul).

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 Coloque el aparato sobre una superficie plana.

La instalacion sélo requiere la conexion del conector al aparato y al manguito, seguida de la conexion a la red eléctrica.

Nota: Cuando reciba la unidad, abra la tapa del filtro y retire el tornillo de seguridad antes de utilizarla. El tornillo se utiliza SOLO para
asegurar y proteger la unidad de dafios durante el transporte.

1. Conecte el enchufe principal del cable de alimentacién a una toma de 220~240V.

2 Compruebe que el tubo esta bien conectado al manguito o manguitos: en caso afirmativo, vaya al paso 3; en caso negativo, introduzca el
extremo del tubo en el manguito o manguitos de salida.

3. Conecte el extremo principal de la manguera de conexién a la salida de la unidad principal.

4 Compruebe y asegurese de que todas las conexiones a la unidad principal y al manguito estan bien apretadas.

5. Cierra la cremallera de los pufios.

Nota: La manguera de conexién no debe llevarse alrededor del cuello para evitar estrangulamientos o lesiones.

Pulse el botén para encender el aparato.

7. Ajuste la presion pulsando el botdn

Nota: Cuando se utiliza por primera vez, es mejor empezar con una presion que no sea demasiado alta, como 120 o 150 mmHg, y luego
ajustar la presion a un nivel que sea comodo para el usuario.

8 Ajuste la hora pulsando el botdn .

Nota: El intervalo de tiempo es de 10 a 60 minutos. El valor por defecto es de 10 minutos. Cuando se acabe el tiempo, el aparato se
apagard automaticamente.

Nota: No abra los manguitos durante el tratamiento. Podria dafiarlos. Apague siempre el aparato antes de retirar los brazaletes.

9. Una vez completado el ciclo, simplemente desconecte el tubo del dispositivo, los tubos se pueden conectar a los manguitos.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1.Unidad principal: el producto consta principalmente del dispositivo, el manguito y las mangueras de conexion.

NOTA: Antes del primer uso, el usuario debe abrir la tapa del filtro y desenroscar el tornillo situado en la parte inferior de la unidad.

1. dispositivo I. -
i . 2

3. Brazalete 4. Correa abdominal
2. manguito de la pierna
Tiempo de tratamiento:
2 Panel de control P A oh i
Time Setting
10 20
OFF ON
25 - 0 30
Always On )
Presién minima . . .
Funcionamiento continuo
Presién maxima
. Ajuste del tiempo: dial para ajustar el tiempo de tratamiento de 0 a 30 minutos
. Funcionamiento continuo: Gire el mando a "Funcionamiento continuo": la unidad funciona continuamente.
. Ajuste de la presion: rango de presidén 30-250 mmHg, pulse el boton "mas" una vez para aumentar la presion y pulse el
botén "menos" una vez para disminuir la presion.
. Interruptor ON/OFF: pulselo para poner el aparato en modo de espera; vuelva a pulsarlo para apagarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para asegurar el correcto funcionamiento del producto y garantizar su rendimiento y seguridad a largo plazo, deben respetarse
integramente los siguientes requisitos de mantenimiento diario.

LIMPIEZA

No limpie el aparato durante el tratamiento, asegurese de que esta desenchufado antes de limpiarlo.

Limpie el aparato con un pafio suave ligeramente humedecido. Si la suciedad es mas intensa, puede afiadir un detergente suave.
Asegurese de que no entre agua en el aparato. No exponga el aparato a la humedad. En ningun caso sostenga el aparato bajo el grifo ni lo
sumerja en agua u otros liquidos. Por razones de higiene, cada usuario debe utilizar su propio juego de manguitos. No utilice disolventes ni
detergentes fuertes para limpiar los pufios. No lave los pufios ni los limpie bajo el grifo. Limpie suavemente la superficie de los pufios con
un pafio himedo y detergente suave.

CONSERVACION

1. si tiene problemas con el aparato, pdngase en contacto con su distribuidor.

El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de las reparaciones efectuadas por su cuenta.

(3) El usuario no debe intentar reparar el aparato ni sus accesorios. Péngase en contacto con su distribuidor para la reparacion.

4. el aparato no debe ser abierto por personas no autorizadas, ya que ello invalidaria la garantia.

5 Cada producto en produccién ha sido sometido a una validacion sistemética. El rendimiento es estable y no requiere calibracién ni
validacién.

6 Si su producto no puede alcanzar el rendimiento esperado y la funciéon bdsica ha cambiado durante el uso normal, pdngase en contacto
con su distribuidor.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Fallos frecuentes Comprobar y confirmar
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Si el aparato no arranca (si el enchufe esta bien|
conectado a la red eléctrica)

- que el enchufe esté bien conectado a la fuente de
alimentacion

- al encender el aparato

- si la alimentacion es normal (220-240 V)
- si el aparato se apaga

Hay fugas y otros ruidos extrafios

- si la manguera de conexidn y la espiga estan dafiadas
- que el enchufe esté bien conectado al aparato

- si la manguera de conexidn estd aplastada o doblada

MANGUITO DE PIERNA MANGUITO DE BRAZO
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GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES

Personas que padezcan enfermedades, disfunciones o lesiones para cuyo tratamiento/rehabilitacion o compensacién esté destinado este
producto (véase la seccion de uso previsto de este manual). El producto puede ser adquirido por el usuario de forma independiente o por
recomendacion de un médico, terapeuta u otro especialista. Al adquirir el producto por cuenta propia o por recomendacién de un
médico/terapeuta/otro especialista, deben tenerse en cuenta las tallas disponibles/funciones necesarias/tamafios/variantes del producto,

120CM

las indicaciones y contraindicaciones de uso, asi como la informacion facilitada por el fabricante.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Dispositivo, juego de mangueras, manguitos (dos manguitos para las piernas incluidos), pueden adquirirse otros manguitos

adicionalmente.
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ALMACENAMIENTO

No deje que las mangueras de conexidn o los manguitos se doblen bruscamente. Vuelva a colocar los manguitos en su embalaje original
después de utilizarlos. No exponga el aparato a la luz solar directa, protéjalo de la suciedad y la humedad. Guarde el aparato en un lugar
fresco y bien ventilado. No coloque nunca objetos pesados sobre el aparato.

COMO DESHACERSE DEL PRODUCTO

El dispositivo médico es un producto eléctrico, por favor proceda de manera apropiada para la eliminacién de equipos eléctricos y
electronicos.
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I sistema di terapia compressiva é costituito da un sensore di pressione dell'aria, da una pompa d'aria e da bracciali, che lavorano insieme
come un'unica unita. La pompa d'aria e collegata ai bracciali da speciali tubi flessibili. La direzione del massaggio compressivo va dagli arti
al centro del corpo, gonfiando e sgonfiando in sequenza le camere d'aria. La pressione puo essere regolata per evitare disagi al paziente. Il
bracciale funziona sotto l'influenza di un sensore e di un microprocessore. Il sistema di terapia compressiva migliora la circolazione
sanguigna e linfatica, prevenendo la trombosi venosa e alleviando il linfedema.

SCOPO

Il prodotto e indicato per I'uso da parte dei pazienti a domicilio sotto controllo medico per ridurre I'edema e prevenire la trombosi degli arti
o per trattare il linfedema, I'edema post-traumatico e sportivo, I'edema dopo I'immobilizzazione o l'insufficienza venosa. Il sistema puo
essere utilizzato da pazienti di eta superiore ai 18 anni, a domicilio o in ospedale.

CONTROINDICAZIONI

. malattie infiammatorie acute della pelle

. aritmia

rosa

. trombosi venosa profonda

edema polmonare

trombosi venosa acuta

. pressione sanguigna fluttuante

. pazienti con pacemaker artificiale installato
. Insufficienza arteriosa

EFFETTI COLLATERALI

1. disagio se la pressione di scarico e troppo alta

2. arrossamento, prurito

3. Sensazione di fastidio e dolore durante la procedura con una pressione di 120 mmHg

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
E importante leggere tutte le avvertenze e le precauzioni contenute nel presente manuale, in quanto hanno lo scopo di proteggere
I'utente, prevenire le lesioni ed evitare situazioni che possono causare danni all'apparecchiatura.

. Non utilizzare questo dispositivo se si ha un pacemaker, un defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo metallico o elettronico
impiantato. L'uso di un dispositivo di questo tipo puo causare scosse elettriche, ustioni, interferenze elettriche o morte.

. Non adatto all'uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto.

. | dispositivi non sono destinati all'uso personale e non sorvegliato da parte di pazienti emotivamente disturbati, affetti da
demenza o da malattie mentali.

. Non sono consentite riparazioni. Se si riscontra un malfunzionamento del dispositivo, non smontarlo volontariamente o da soli.

. Se si avvertono sensazioni anomale o dolorose durante I'uso del prodotto, interromperlo immediatamente.

. E necessario consultare un medico prima del primo utilizzo e il trattamento non deve durare pil di 20 minuti. In seguito, la
durata del trattamento deve essere gradualmente aumentata secondo le indicazioni del medico (I'uso prolungato puo causare
effetti collaterali).

. Tenere il dispositivo lontano da neonati e bambini piccoli.

. Il dispositivo non deve essere collocato in un punto in cui sia difficile scollegare I'alimentazione.

. Utilizzare solo I'alimentazione a 220-240V. Scollegare correttamente I'unita al termine del trattamento.

. Un collegamento errato alla rete elettrica puo causare danni al dispositivo. Tenere le mani asciutte quando si collega o si
scollega I'alimentazione. Le mani bagnate possono provocare scosse elettriche

. Il cavo di alimentazione non deve essere sottoposto a sollecitazioni eccessive e non deve essere appoggiato su di esso.

. Non piegare o piegare il cavo di alimentazione. Il danneggiamento del cavo puo causare scosse elettriche.

NOTE:

In caso di "incidente grave" legato a un prodotto che direttamente o indirettamente ha portato, avrebbe potuto portare o potrebbe
portare a uno dei seguenti eventi:

(a) il decesso di un paziente, di un utente o di un'altra persona; oppure

(b) deterioramento temporaneo o permanente della salute di un paziente, di un utente o di un'altra persona, oppure

(c) una grave minaccia per la salute pubblica

questo "incidente grave" deve essere segnalato al produttore e all'autorita competente dello Stato membro in cui risiede I'utente o il
paziente. Per la Polonia, I'autorita competente e I'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi.

NOTE:

In caso di dolore, reazioni allergiche o altri sintomi fastidiosi e poco chiari legati all'uso del dispositivo medico, consultare il proprio medico
curante.

ATTENZIONE: é vietato un uso del prodotto diverso da quello previsto.

NOTA: prima dell'uso, verificare che tutti i componenti siano stati assemblati correttamente.

INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA (EMC)
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1 Questo prodotto richiede particolari precauzioni per quanto riguarda la compatibilita elettromagnetica e deve essere installato e messo
in servizio in conformita alle informazioni sulla compatibilita elettromagnetica riportate di seguito. Il prodotto puo essere influenzato da
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili.

2. Non utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi che emettono campi elettromagnetici in prossimita del prodotto. Cio potrebbe causare il
malfunzionamento del prodotto.

3 Questo prodotto é stato accuratamente testato e verificato per garantirne il corretto funzionamento.

4 |l dispositivo non deve essere conservato fianco a fianco o utilizzato con altri dispositivi; se & necessario utilizzarlo fianco a fianco, il
dispositivo deve essere osservato per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione in cui viene utilizzato.

SPECIFICA

Numero di camere: 4 camere

Dimensioni dell'unita: 240x200x120 mm

Peso (con accessori): 2,22 kg

Tempo di trattamento: 10~30 minuti

Pressione durante il trattamento: 30~250 mmHg

Tempo di ciclo: 85s ~ 133s, + 1s

Modalita di trattamento: 1 modalita

Tensione di ingresso: AC 220-240V, 50-60Hz

Consumo di energia: 65VA

Livello di rumore: < 55dB

Protezione contro le scosse elettriche: Classe Il, parte di applicazione Tipo BF

Modalita operativa: funzionamento continuo

Impermeabile: IP21

Vita utile del prodotto: 5 anni

Ambiente operativo: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Condizioni di conservazione: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa

TAGLIA DEL POLSINO (XXXL)

Lunghezza totale del polsino: 110 x 70 cm

Consigliato per: 170-185 cm di altezza

Circonferenza massima della gamba: 62 cm

MISURA DEL POLSINO (L)

Lunghezza totale dei polsini: 90 x 60 cm

Consigliato per: 170-185 c¢m di altezza

Circonferenza massima del braccio: 52 cm

DIMENSIONI DEL BRACCIALE ADDOMINALE (M)

Lunghezza totale della vita: 92-120cm x 37cm

Consigliato per: 170-185 cm di altezza

Circonferenza (nel punto piu largo) : 80-108 cm

Istruzioni per l'uso:

1. Collegare il cavo di alimentazione.

2. Collegare il tubo al bracciale e posizionarlo sul corpo.

- Per evitare dolori alle ginocchia (nel caso di polsini per le gambe), non piegare i polsini durante I'uso.

- Non é consigliabile indossare i polsini sulla pelle nuda.

- I muscoli devono essere rilassati prima dell'applicazione

- Chiudere la cerniera (se il bracciale ne & dotato)

- Posizionare le uscite dell'aria dei bracciali verso I'alto (bracciale gamba/mano) e collegare il connettore del tubo flessibile all'uscita
dell'aria del dispositivo.

3.Accendere l'unita, quindi impostare il tempo di trattamento e il livello di pressione. Lo stato di standby é visualizzato come luce verde. Lo
stato operativo é visualizzato come luce blu).

MANUALE DI ISTRUZIONI

1 Posizionare il dispositivo su una superficie piana.

L'installazione richiede solo il collegamento del connettore al dispositivo e al bracciale, seguito dal collegamento dell'alimentazione di rete.
Nota: quando si riceve I'unita, aprire il coperchio del filtro e rimuovere la vite di sicurezza prima dell'uso. La vite serve SOLO per fissare e
proteggere l'unita da eventuali danni durante il trasporto.

1. Collegare la spina principale del cavo di alimentazione a una presa di corrente da 220~240V.

2 Controllare che il tubo sia ben collegato al/ai bracciale/i: se si, passare al punto 3; se no, inserire |'estremita del tubo nel/nei bracciale/i di
uscita.

3. collegare I'estremita principale del tubo di collegamento all'uscita dell'unita principale.

4 Controllare e assicurarsi che tutti i collegamenti all'unita principale e al bracciale siano ben saldi.

5. chiudere la cerniera ai polsini.

Nota: il tubo di collegamento non deve essere indossato intorno al collo per evitare strangolamenti o lesioni.

Premere il pulsante per accendere il dispositivo.

7. regolare la pressione premendo il tasto

Nota: quando si usa per la prima volta, & meglio iniziare con una pressione non troppo alta, come 120 o 150 mmHg, e poi regolare la
pressione a un livello confortevole per I'utente.

8 Impostare I'ora premendo il tasto .

Nota: L'intervallo di tempo € compreso tra 10 e 60 minuti. Il valore predefinito & 10 minuti. Allo scadere del tempo, il dispositivo si spegne
automaticamente.

Nota: non aprire il/i bracciale/i durante il trattamento. Cio potrebbe danneggiare i bracciali. Spegnere sempre il dispositivo prima di
rimuovere i bracciali.

9. Una volta completato il ciclo, & sufficiente scollegare i tubi dal dispositivo e collegarli ai bracciali.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1.Unita principale - il prodotto é costituito principalmente dal dispositivo, dal bracciale e dai tubi di collegamento.

NOTA: Prima del primo utilizzo, I'utente deve aprire il coperchio del filtro e svitare la vite situata nella parte inferiore dell'unita.

1. dispositivo I. -

3. bracciale 4. fascia addominale
2. polsino della gamba
. Tempo di trattamento: 0-
2 Pannello di controllo P o i
Time Setting
10
30
Always On
Pressione minima Funzionamento continuo
Pressione massima
. Impostazione del tempo: quadrante per impostare il tempo di trattamento da 0 a 30 minuti
. Funzionamento continuo: Ruotare la manopola su "Funzionamento continuo" - I'apparecchio funziona in modo continuo.
. Impostazione della pressione: intervallo di pressione 30-250 mmHg, premere una volta il pulsante "piu" per aumentare la
pressione e premere una volta il pulsante "meno" per diminuirla

. Interruttore ON/OFF: premendolo, I'apparecchio & in modalita standby; premendolo nuovamente, |'apparecchio si spegne.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto e garantirne le prestazioni e la sicurezza a lungo termine, € necessario attenersi
scrupolosamente ai seguenti requisiti di manutenzione quotidiana.

PULIZIA

Non pulire il dispositivo durante il trattamento; assicurarsi che il dispositivo sia scollegato prima di pulirlo.

Pulire I'apparecchio con un panno morbido e leggermente umido. Per lo sporco pil intenso, & possibile aggiungere un detergente delicato.
Assicurarsi che 'unita non entri in contatto con I'acqua. Non esporre il dispositivo all'umidita. Non tenere in nessun caso il dispositivo sotto
I'acqua corrente o immergerlo in acqua o altri liquidi. Per motivi igienici, ogni utente deve utilizzare il proprio set di bracciali. Non utilizzare
solventi o detergenti forti per pulire i bracciali. Non lavare i bracciali o pulirli sotto I'acqua corrente. Pulire delicatamente la superficie dei
bracciali con un panno umido e un detergente delicato.

CONSERVAZIONE

1. in caso di problemi con il dispositivo, contattare il rivenditore.

Il produttore non e responsabile delle conseguenze di interventi di riparazione eseguiti in proprio.

(3) L'utente non deve tentare di riparare I'apparecchio o i suoi accessori. Per la riparazione rivolgersi al rivenditore.

4. I'apparecchio non deve essere aperto da persone non autorizzate, per non invalidare la garanzia.

5 Ogni prodotto in produzione e stato sottoposto a convalida sistematica. Le prestazioni sono stabili e non richiedono calibrazione o
convalida.

6 Se il prodotto non riesce a raggiungere le prestazioni previste e la funzione di base & cambiata durante il normale utilizzo, contattare il
rivenditore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Guasti frequenti

Controllare e confermare

Se I'apparecchio non riesce ad avviarsi (se la
spina & ben collegata alla rete elettrica)

- che la spina sia collegata saldamente all'alimentatore.
- quando il dispositivo & acceso

- se I'alimentazione & normale (220-240 V)

- se il dispositivo si spegne

Ci sono perdite e altri rumori strani

- se il tubo di collegamento e il raccordo sono danneggiati
- che la spina sia collegata saldamente all'apparecchio

- se il tubo di collegamento e schiacciato o attorcigliato

POLSINO DA GAMBA POLSINO DA BRACCIO

B
T0om H T

| Toom u T0om H = =

90cm

Tion Oem =

| ‘
|

MANKEIT - CINTURA ADDOMINALE

37CM

GRUPPO DI PAZIENTI TARGET

Persone affette da malattie, disfunzioni o lesioni per il cui trattamento/riabilitazione o compensazione questo prodotto & destinato (vedere
la sezione Uso previsto del prodotto di questo manuale). Il prodotto puo essere acquistato dall'utente autonomamente o su consiglio di un
medico, di un terapeuta o di un altro specialista. Per l'acquisto del prodotto da parte dell'utente stesso o su consiglio di un
medico/terapista/altro specialista, & necessario tenere conto delle taglie disponibili/funzioni necessarie/dimensioni/varianti del prodotto,

120CM

delle indicazioni e controindicazioni d'uso e delle informazioni fornite dal produttore.

SCOPO DELLA FORNITURA

Dispositivo, set di tubi, polsini (due polsini per le gambe inclusi); altri polsini possono essere acquistati in aggiunta.
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IMMAGAZZINAMENTO

Non lasciare che i tubi di collegamento o le manette si attorciglino bruscamente. Dopo l'uso, riporre le manette nella confezione originale.
Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta e proteggerlo da sporco e umidita. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e ben
ventilato. Non appoggiare mai oggetti pesanti sul dispositivo.

COME SMALTIRE IL PRODOTTO
Il dispositivo medico & un prodotto elettrico, si prega di procedere in modo appropriato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche
ed elettroniche.
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NY

Kompressionsbehandlingssystemet bestar av en lufttryckssensor, en luftpump och manschetter som fungerar tillsammans som en enda
enhet. Luftpumpen ar ansluten till manschetterna med speciella slangar. Kompressionsmassagen sker fran extremiteterna till kroppens
mitt genom att luftkammarna successivt blases upp och sedan toms pa luft. Trycket kan justeras for att undvika obehag for patienten.
Manschetten styrs av en sensor och en mikroprocessor. Kompressionsbehandlingssystemet forbattrar blod- och lymfcirkulationen,
forebygger vends trombos och lindrar lymfodem.

FORBEREDELSER

Produkten &r avsedd att anvandas av patienter i hemmet under medicinsk évervakning for att minska 6dem och férhindra trombos i
extremiteter eller for att behandla lymfédem, posttraumatiskt 6dem och idrottsédem, 6dem efter immobilisering eller venés insufficiens.
Systemet kan anvandas pa patienter 6ver 18 ar i hemmet eller pa sjukhus.

KONTRAINDIKATIONER

. Akuta inflammatoriska hudsjukdomar

. arytmi

Rosen

. djup ventrombos

Lungédem

akut vends trombos

. fluktuerande blodtryck

. Patienter med artificiella pacemakers installerade
. Arteriell insufficiens

SIDOEFFEKTER

1. Obehag om utloppstrycket ar for hogt

2. rodnad, klada

3. Kansla av obehag och smarta under proceduren med ett tryck pa 120 mmHg

SAKERHETSINSTRUKTIONER
Det ar viktigt att lasa alla varningar och forsiktighetsatgarder i denna bruksanvisning eftersom de ar avsedda att skydda anvandaren,
forhindra skador och undvika situationer som kan orsaka skador pa utrustningen.
. Anvand inte den har enheten om du har en inopererad pacemaker, defibrillator eller ndgon annan metall- eller elektronisk
enhet. Om du anvdnder en sadan apparat kan det leda till elektriska st6tar, brannskador, elektriska storningar eller dodsfall.
. Ej lamplig for anvandning i ndrvaro av en brandfarlig anestesiblandning med luft, syre eller lustgas.
. Produkterna &r inte avsedda for personlig anvandning utan tillsyn av patienter som &r kanslomassigt stérda, dementa eller
psykiskt sjuka.
. Reparationer &r inte tillatna. Om du upptacker att apparaten inte fungerar som den ska, far du inte ta isér den mot din vilja eller
pa egen hand.
. Om du kdnner dig onormal eller upplever smarta nar du anvander produkten ska du omedelbart sluta anvanda den.
. Lakare bor radfragas fore forsta anvandningen och behandlingen bor inte paga langre dan 20 minuter. Darefter ska
behandlingstiden gradvis 6kas enligt ldkarens anvisningar (langvarig anvandning kan orsaka biverkningar).
. Hall apparaten borta fran spadbarn och sma barn.
. Enheten far inte placeras pa platser dar det &r svart att koppla bort stromférsérjningen.
. Anvand endast 220-240V stromforsorjning. Koppla ur enheten pa ratt satt nar behandlingen ar slutford.
. Felaktig anslutning till elnatet kan orsaka skador pa apparaten. Hall handerna torra nar du ansluter eller kopplar bort
stromforsorjningen. Vata hander kan orsaka elektriska stotar.
. Stromkabeln far inte utsattas for alltfér stora pafrestningar och inga foremal far placeras pa den.
. Boj eller vik inte natsladden. Skador pa kabeln kan orsaka elektriska stotar.

NOTER:

| hdndelse av en produktrelaterad "allvarlig incident" som direkt eller indirekt ledde till, kunde ha lett till eller sannolikt kommer att leda till
nagot av foljande:

(a) en patients, anvandares eller annan persons déd, eller

(b) tillfallig eller permanent forsamring av hélsan hos en patient, anvandare eller annan person, eller

(c) ett allvarligt hot mot folkhalsan

Denna "allvarliga incident" ska rapporteras till tillverkaren och till den behoriga myndigheten i den medlemsstat dar anvandaren eller
patienten ar bosatt. For Polens del dr den behdriga myndigheten Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and
Biocidal Products.

NOTER:

Om du upplever smarta, allergiska reaktioner eller andra besvdarande symtom relaterade till anvandningen av den medicintekniska
produkten som inte ar tydliga for dig, kontakta din vardpersonal

OBSERVERA: det r férbjudet att anvinda produkten pa annat sitt dn foér det avsedda dndamalet

OBS: Kontrollera fére anvandning att alla komponenter dr korrekt monterade.

INFORMATION OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

1 Denna produkt kraver sarskilda forsiktighetsatgarder betraffande elektromagnetisk kompatibilitet och maste installeras och tas i bruk i
enlighet med nedanstaende information om elektromagnetisk kompatibilitet. Produkten kan paverkas av barbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning.
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2. Mobiltelefoner eller andra enheter som avger elektromagnetiska falt bor inte anvdndas i narheten av produkten. Detta kan leda till att
produkten inte fungerar som den ska.

3 Denna produkt har testats och verifierats noggrant for att sakerstalla korrekt funktion.

4 Enheten ska inte forvaras sida vid sida eller anvandas tillsammans med andra enheter, och om anvandning sida vid sida kravs ska enheten
observeras for att verifiera korrekt funktion i den konfiguration dar den anvands.

SPECIFIKATION

Antal kammare: 4 kammare

Enhetens storlek: 240x200x120 mm

Vikt (med tillbehor): 2,22 kg

Behandlingstid: 10~30 minuter

Tryck under behandling: 30~250mmHg

Cykeltid: 85s ~ 133s, + 1s

Behandlingssatt: 1 lage

Ingangsspanning: AC 220-240V, 50-60Hz

Stromforbrukning: 65VA

Bullerniva: < 55dB

Skydd mot elektriska stotar: Klass Il, tillampningsdel Typ BF

Driftlage: kontinuerlig drift

Vattentat: IP21

Produktens livslangd: 5 ar

Driftsmiljo: +10 °C - + 40 °C, 10% - 95% 86kPa-106kPa

Forvaringsforhallanden: -40 °C - + 70 °C, 10% -100% RH, 50kPa-106kPa

STORLEK PA BENMANSCHETT (XXXL)

Total langd pa manschetten: 110 x 70 cm

Rekommenderas for: 170-185 cm lang

Maximal benomkrets: 62 cm

STORLEK PA HANDLEDSMANSCHETT (L)

Manschetternas totala ldngd: 90 x 60 cm

Rekommenderas for: 170-185 cm lang

Maximal armomkrets: 52 cm

STORLEK PA BUKMANSCHETT (M)

Total midjelangd: 92-120 cm x 37 cm

Rekommenderas for: 170-185 cm lang

Ombkrets (vid den bredaste punkten) : 80-108 cm

Instruktioner fér anvandning:

1. Anslut natsladden.

2. Anslut slangen till manschetten/manschetterna och placera den/dem pa kroppen.

- For att undvika kndsmarta (nar det géller benmanschetter), boj inte manschetterna under anvandning

- Det &r inte rekommenderat att bara manschetter pa bar hud

- Musklerna bor vara avslappnade fore applicering

- Stang dragkedjan (om manschetten &r utrustad med en sadan)

- Placera manschettens luftutlopp uppat (ben-/handmanschett) och anslut sedan slanganslutningen till enhetens luftutlopp

3. Sla pa enheten och stéll sedan in behandlingstid och tryckniva. Standby-laget visas med gront ljus. Driftstatus visas med ett blatt ljus).
INSTRUKTIONSBOK

1 Placera enheten pa en plan yta.

Installationen kraver endast anslutning av kontakten till enheten och manschetten, f6ljt av anslutning av natspanningen.

Obs: Nar du far enheten ska du 6ppna filterlocket och ta bort sikerhetsskruven fére anvdandning. Skruven anvdands ENDAST for att sdkra
och skydda enheten fran skador under transport.

1. Anslut natkabelns huvudkontakt till ett 220~240V-uttag.

2 Kontrollera att slangen ar ordentligt ansluten till manschetten/manschetterna: om ja, ga till steg 3; om nej, for in slangens ande i
utloppsmanschetten/manschetterna.

3. Anslut anslutningsslangens huvudénde till huvudenhetens utlopp.

4 Kontrollera och sakerstall att alla anslutningar till huvudenheten och manschetten ar téta.

5. Stang dragkedjan i armslutet.

Obs: Anslutningsslangen far inte baras runt halsen for att undvika strypning eller skada.

Tryck pa knappen for att sla pa enheten.

7. Justera trycket genom att trycka pa

Obs: Nar du anvander den for forsta gangen ar det battre att borja med ett tryck som inte &r for hogt, t.ex. 120 eller 150 mmHg, och sedan
justera trycket till en niva som &r bekvam for anvandaren.

8 Stall in tiden genom att trycka pa knappen.

Obs: Tidsintervallet &r 10 till 60 minuter. Standardvardet dr 10 minuter. Nar tiden har gatt ut stangs enheten av automatiskt.

Obs: Oppna inte manschetten/manschetterna under behandlingen. Detta kan skada manschetten/manschetterna. Stéing alltid av enheten
innan du tar bort manschetterna.

9. Nar cykeln &r klar kopplar du helt enkelt bort slangen fran enheten och slangarna kan anslutas till manschetterna.

PRODUKTBESKRIVNING

1.Huvudenhet - produkten bestar huvudsakligen av enheten, manschetten och anslutningsslangarna.
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OBS: Fore forsta anvandningen ska anvdandaren 6ppna filterlocket och skruva loss skruven som sitter ldngst ned pa enheten.

. -

3. Armmanschett 4. Bukband
2. benmanschett
2 Kontrollpanel Behandlingstid: 0-30 min.
Time Setting
10
30
Always On
Minsta tryck Kontinuerlig drift
Maximalt tryck
. Tidsinstallning: ratt for att stélla in behandlingstid fran 0-30 minuter
. Kontinuerlig drift: Vrid ratten till "Continuous operation" - enheten gar kontinuerligt.

. Tryckinstallning: tryckomrade 30-250 mmHg, tryck en gang pa "plus"-knappen for att 6ka trycket och en gang pa "minus"-
knappen for att minska trycket
. ON/OFF-omkopplare: tryck, enheten &r i standby-lage; tryck igen for att stinga av enheten.

RENGORING OCH UNDERHALL
Foljande krav pa dagligt underhall maste foljas till punkt och pricka for att sdkerstalla att produkten fungerar korrekt och for att garantera
dess langsiktiga prestanda och sakerhet.

RENGORING

Rengor inte enheten under behandlingen, se till att enheten ar urkopplad fére rengoring.

Rengor apparaten med en mjuk, latt fuktad trasa. Vid kraftigare nedsmutsning kan du dven tillsatta ett milt reng6ringsmedel.

Se till att inget vatten tranger in i enheten. Utsatt inte enheten for fukt. Hall inte under nagra omstandigheter enheten under rinnande
vatten och sdnk inte ned den i vatten eller andra vatskor. Av hygieniska skal bor varje anvandare anvanda sin egen uppséattning
manschetter. Anvand inte l6sningsmedel eller starka rengéringsmedel for att rengéra manschetterna. Tvatta inte manschetterna och
rengor dem inte under rinnande vatten. Rengor forsiktigt ytan pa manschetterna med en fuktig trasa och milt rengéringsmedel.

KONSERVATION

1. Om du har problem med enheten, kontakta din aterforsaljare.

Tillverkaren ansvarar inte for foljderna av reparationsarbeten som utforts pa egen hand.

(3) Anvandaren far inte forsoka reparera apparaten eller dess tillbehor. Kontakta din aterforsaljare for reparationer.

4. Apparaten far inte 6ppnas av obehoriga personer, eftersom garantin da upphor att galla.

5 Varje produkt i produktionen har genomgatt systematisk validering. Prestanda &r stabil och kraver inte kalibrering eller validering.

6 Kontakta din aterforsaljare om produkten inte kan uppna forvantad prestanda och om den grundlaggande funktionen har férandrats
under normal anvdndning.

PROBLEMLOSNING

Frekventa fel Kontrollera och bekrafta

Om apparaten inte kan startas (om - att stickkontakten ar ordentligt ansluten till
stickkontakten &r ordentligt ansluten till stromférsorjningen

strémfdrsérjningen) - nar enheten &r paslagen

- om stromforsorjningen ar normal (220-240 V)
- om enheten stdngs av
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Det finns lackor och andra konstiga ljud

- om anslutningsslangen och anslutningsstosen ar skadade
- att stickkontakten ar ordentligt ansluten till apparaten

- om anslutningsslangen ar krossad eller knackt

BENMANSCHETT ARMMANSCHETT
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PATIENTMALGRUPP

Personer som lider av sjukdomar, dysfunktioner eller skador for behandling/rehabilitering eller kompensation for vilka denna produkt ar
avsedd (se avsnittet om avsedd anvandning av produkten i denna bruksanvisning). Produkten kan képas av anvandaren sjdlv eller pa
rekommendation av en ldkare, terapeut eller annan specialist. Antingen nar du koper produkten sjélv eller pd rekommendation av en
lakare/terapeut/annan specialist maste du ta hansyn till tillgangliga storlekar/nédvandiga funktioner/storlekar/varianter av produkten,

120CM

indikationer och kontraindikationer fér anvdandning samt den information som tillhandahalls av tillverkaren.
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OMFATTNING AV LEVERANS
Apparat, slangset, manschetter (tva benmanschetter ingar), andra manschetter kan kopas till.

FORVARING

Lat inte anslutningsslangarna eller manschetterna bli kraftigt knackta. Lagg tillbaka manschetterna i originalférpackningen efter
anvandning. Utsatt inte apparaten for direkt solljus, skydda den mot smuts och fukt. Férvara enheten pa en sval, val ventilerad plats.
Placera aldrig tunga féremal pa enheten.

HUR MAN KASSERAR PRODUKTEN

Den medicintekniska produkten &r en elektrisk produkt, fortsatt pa ett satt som ar lampligt for avfallshantering av elektrisk och elektronisk
utrustning.
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KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ANTAR MEDICAL Sp. z o.0. 03-068 Warszawa, ul. Zawislariska 43 udziela niniejszym 12 miesiecznej
gwarancji na wyréb od daty wydania produktu kupujgcemu. Dla wyrobdw, ktdrych zakup byt refundowany przez
NFZ obowigzuje przedtuzony okres gwarancji rowny pofowie okresu uzytkowania okreslonego w rozporzadzeniu
w sprawie Swiadczen gwarantowanych, pod warunkiem, ze okres uzytkowania zostat w rozporzadzeniu okreslony
w miesigcach lub w latach.

2. W okresie gwarancji ANTAR zobowigzuje sie dokona¢ niezbednych napraw, w celu przywrécenia zestawu do
prawidtowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z
dokumentem zakupu oraz kartg gwarancyjna.

3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna ze koszty naprawy czynig j3
nieoptacalng. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedtuza okresu gwaranciji.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyrdb funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy bezzwtocznie wystaé na adres firmy
ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktowac sie z punktem, w ktérym dokonano zakupu.

5. Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi i scisle jej przestrzegaé. Eksploatacja
wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalng utrate gwarancji.

6. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate na skutek przebicia lub przeciecia wyrobu ostrym
przedmiotem, uszkodzenia na skutek dziatania zewnetrznych sit mechanicznych, zetkniecia wyrobu ze
spirytusem, substancjami ttustymi lub oleistymi, benzyng.

7. Wyrdb przestany do serwisu w ramach reklamacji nie moze stwarzac zagrozenia epidemiologicznego.

8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCII JEST WAZNY WYtACZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM,
RACHUNKIEM, FAKTURA). PROSIMY O DOtACZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKtADANIA KAZDEJ
REKLAMACII. W CELU UZNANIA PRZEDtUZONEGO OKRESU GWARANCII DLA WYROBOW, KTORYCH ZAKUP BYt
REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOtACZANIE KOPII ,,ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY
MEDYCZNE BEDACE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI | SRODKI POMOCNICZE”.

9. Reklamacje ztozone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie

beda uwzgledniane.

FOSHAN HONGFENG CO.,LTD IMPORTER:

Add. No.4-2 Legiang Road, ANTAR MEDICAL Sp. 7 0.0,

Leping Sanshui Foshan, 03-068 Warschau, ul. Zawislanska 43
528100, Guangdong, Chins Tel. 22 518 36 00,

Fax 22 518 36 30 www.antar.net

Autoryzowany Przedstawiciel:
MedNet EC-REP GmbH
Borkstarsse 10 48163

Muenster Germany m C €

Data wydania instrukcji: 19.06.2023
v1-19.06.2023
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WARRANTY CARD

1. ANTAR MEDICAL Sp. z 0.0., 03-068 Warsaw, ul. Zawislariska 43, hereby grants a 12-month warranty on the product, starting from the date of purchase by
the Buyer.

2. During the warranty period ANTAR undertakes to carry out the repairs necessary to restore proper functioning of the product, within 14 days from the date
of receipt of the product by the service centre, together with the proof of purchase and the warranty card.

3. ANTAR reserves the right to replace the product if the repair is deemed uneconomic. Repair or replacement of faulty products does not extend the
warranty period.

4. If the product is found to be malfunctioning, please contact your retailer/distributor or (if it is impossible) send it to ANTAR (as specified in point 1).

5. Before use, read the instructions carefully and follow them. If the product is used improperly and contrary to recommendations, the warranty will be
irrevocably lost.

6. The warranty does not cover damage caused by external mechanical force, load exceeding the maximum allowed weight of the user, as described in the
manual, as well as contact of the product with alcohol, greasy substances or petrol. The warranty does not cover parts which are subject to normal wear or
tear during use, such as the bearing, rubber parts and others.

7. The product delivered to the service in connection with the complaint cannot cause an epidemic hazard.

8. THIS WARRANTY IS ONLY VALID TOGETHER WITH THE PROOF OF PURCHASE (BILL, RECEIPT, INVOICE). IN CASE OF A COMPLAINT, A PROOF OF PURCHASE
MUST BE ATTACHED.

9. Complaints submitted without the proof of purchase and a warranty card with the product serial number will not be considered.

FOSHAN HONGFENG CO.,LTD IMPORTER:

Add. No.4-2 Legiang Road, ANTAR MEDICAL Sp. 7 0.0.

Leping Sanshui Foshan, i

528100, Guangdong, Chins 03-068 Warschau, ul. Zawislanska 43
! P Tel. 22 518 36 00,

Authorized Representative: Fax 22 518 36 30 www.antar.net

MedNet EC-REP GmbH
Borkstarsse 10 48163
Muenster Germany

Date of issue of the manual: 19.06.2023

v1-19.06.2023

GARANTIEKARTE
Modell: ........c......
Seriennummer: .............

Siegel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkaufers ..o

1) Antar Medizin GmbH, Débelner Str. 2, 12627 Berlin, gewéhrt hiermit 12 Monate Garantie fir das Produkt ab

dem Kaufdatum des Produkts durch den Kaufer.

2) Der raumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.

3) Wahrend der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des

ordnungsgemaRen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des

Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzufihren.

ANTAR behalt sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen

werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerates beginnt kein neuer Garantiezeitraum. MaRgeblich

bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Kaufer.

4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverziglich portofrei an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die
Verkaufsstelle.

5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfaltig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und
Empfehlungen fiihrt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

6) Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch duBere mechanische Kréfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zuldssige Gewicht des Benutzers Uberschreitet,
sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht fur Teile, die wahrend des Gebrauchs normalem Verschleif ausgesetzt
sind, wie Lager, Gummielemente und andere.

7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigefligt werden.

8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht

wurden, werden nicht berlicksichtigt.

9) Der Kdufer hat im Falle eines Sachmangels gegentiber dem Verkdufer gesetzliche Rechte, deren

Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenliber diesen gesetzlichen Rechten enthdlt die Garantie ein zusatzliches

Leistungsversprechen, das Uber die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

FOSHAN HONGFENG CO.,LTD
Add. No.4-2 Legiang Road,
Leping Sanshui Foshan,
528100, Guangdong, Chins

Bevollméchtigter Vertreter:
MedNet EC-REP GmbH
Borkstarsse 10 48163

Muenster Germany
IMPORTER

Antar Medizin GmbH

Débelner Str. 2 Aufgang A, 12627 Berlin
Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821
E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com

Gebrauchsanweisungsversion: v1-19.06.2023
Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 19.06.2023
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ZARUCNI LIST

Datum prodeje:
Razitko a ¢itelny podpis prodavajiciho:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.0., 1. Mdje 3236/103, 703 00 Ostrava — Vitkovice timto dava zaruku na vyrobek 2 roky ode dne vydéni zboZi kupujicimu.

2) V zarucni dobé se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za Ucelem moznosti opétovného pouZzivani zboZi v terminu do 30 dni od
obdrzeni reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje pravo vymény zboZi v pfipadé, Ze naklady na opravu uzna za nerentabilni.

4) V pripadé zjisténi nespravného fungovani zboZi je potiebné jej bezodkladné odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Pfed pouZitim vyrobku je potfeba se seznamit s ndvodem na poufZiti a Fidit se instrukcemi v ném uvedenymi. PouZiti vyrobku v rozporu s jeho urcenim ztraci
ndrok na zaruku. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody vzniklé pouZitim vyrobku v rozporu s timto navodem k pouziti nebo v pfipadé nedodrzeni instrukci
obsazenych v tomto ndvodu k poutziti.

6) Zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé ostrym predmétem, poskozeni vzniklé v disledku pasobeni vnéjsich mechanickych sil, znecisténi zbozi mastnymi
substancemi ¢i benzinem.

7) Produkt zaslany na servis v ramci reklamace nemUze byt epidemiologicky ohroZujici.

8) TENTO ZARUCNI LIST JE PLATNY VYLUCNE SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PRIPADE REKLAMACE PROSIME O PRILOZEN{ DOKLADU O KOUPI.

9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez zéruéniho listu nebudou pfijaty (akceptovany).

Add. No.4-2 Leqiang Road, ANTAR MEDICAL S
: - p.zo.0.
é%’g'{‘éo?%‘jﬁﬁédg;?aﬂns 03-068 Warschau, ul. Zawislanska 43
Autori i 2ast ) Tel. 22 518 36 00,

Y e ol i Fax 22 518 36 30 www.antar.net
Borkstarsse 10 48163

Muenster Germany

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Maje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vitkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

I FOSHAN HONGFENG CO. LTD IMPORTER:

Datum vyddni ndvodu: 19.06.2023
v1-19.06.2023

ZARUCNY LIST

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nadraznd 329, 015 01 Rajec dava tymto zaruku na vyrobok 2 roky odo dna vydania tovaru kupujicemu.

2) V zérutnej dobe sa Anmed Plus zavizuje vykonat nevyhnutné opravy za G¢elom moznosti opatovného pouzivania tovaru v termine do 30 dni od dria obdrzania
reklamdcie.

3) Anmed Plus si vyhradzuje pravo vymeny tovaru v pripade, Ze naklady na jeho opravu uznd za nerentabilné. Oprava alebo vymena poskodeného vyrobku
nepredlZuje zaru¢nu dobu.

4) V pripade zistenia nespravneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslat na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovat
predajcu.

5) Pred pouzitim tovaru je potrebné oboznamit sa s navodom na pouZitie a riadit sa instrukciami v fiom uvedenymi. Pouzivanie tovaru v rozpore s jeho uréenim ma
za nasledok stratu zaruky.

6) Zaruka nepokryva poskodenia vzniknuté ndasledkom prerezania vyrobku ostrym predmetom, poskodenia vzniknuté v désledku posobenia vonkajsich
mechanickych sil, znecistenia vyrobku mastnymi substanciami alebo benzinom.

7) Produkt odoslany do servisu v ramci reklamécie nesmie predstavovat epidemiologické ohrozenie.

8) TENTO ZARUCNY LIST JE PLATNY VYLUCNE SPOLU S DOKLADOM O KUPE (UCTOVNYM DOKLADOM, BLOCKOM ALEBO FAKTUROU). V PRIPADE REKLAMACIE
PROSIME O PRILOZENIE DOKLADU O KUPE.

9) Reklamacie predloZené bez dokladu o kipe nebudu akceptované.

Distribdtor: FOSHAN HONGFENG CO.,LTD

U oy« Add. No.4-2 Legiang Road,

ANMED PLUS, s.r.0., Nadrazna 329, 015 01 Leping Sanshui Foshan,

E-mail:anmedplus@anmedplus.sk; www.: 528100, Guangdong, Chins

Tel./fax: 041/542 49 16 Splnomocneny zéstupca:
edNet EC-REP GmbH

Datum vydania navodu: 19.06.2023 Borkstarsse 10 48163

Muenster Germany
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