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WSTEP

Przed rozpoczeciem uzytkowania wdzka inwalidzkiego, prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg
uzytkownika. Nieprawidtowe uzytkowanie woézka inwalidzkiego moze prowadzi¢ do uszczerbkéw na zdrowiu, uszkodzen
ciata lub wypadkow. Tym samym, w celu bezpiecznego i pomysinego uzytkowania wdzka inwalidzkiego, prosimy o doktadne
zapoznanie sie z niniejszg instrukcja.

BEZPIECZENSTWO

Najbezpieczniejsza obstuga wyrobu odbywa sie na poziomej powierzchni wolnej od wszelkich przeszkdd. Jesli jest to
mozliwe, nalezy zawsze korzystac z ramp podczas wjezdzania lub wyjezdzania. Trzymanie rak na uchwytach do pchania
umozliwia zachowanie maksymalnej rownowagi.

POCHYLANIE SIE

Nie wychyla¢ sie z boku wadzka inwalidzkiego, gdyz moze prowadzi¢ do utraty rownowagi i upadku.

PORUSZANIE SIE PO WZNIESIENIACH

- Nie wykonywac skretéw na wzniesieniach z powodu ryzyka wywrdcenia sie

- Osoba asystujgca nie powinna pchaé¢ wdzka inwalidzkiego na wzniesieniach po skosie.

- W przypadku samodzielnego podjazdu na wzniesienie przez uzytkownika, powinien on unikac jazdy po skosie wzniesienia.
- Jesli zachodzi potrzeba zejscia w dot stromego wzniesienia, osoba asystujgca powinna is¢ tytem trzymajac wézek inwalidzki
przed soba.

- W przypadku samodzielnego zjazdu ze wzniesienia przez uzytkownika, powinien on przez caty czas kontrolowaé predkosé¢
wdzka inwalidzkiego i nie dopuszczaé do nadmiernego rozpedzenia sie. W razie potrzeby nalezy zapewnic sobie pomoc innej
osoby.

KRAWEZNIKI

- Jedli jest to mozliwe nalezy zawsze korzystaé z pomocy opiekuna (w przypadku poruszania sie z opiekunem wozek
inwalidzki musi by¢ zaopatrzony w uchwyty do pchania).

- Unika¢ mocnych wstrzgsow podczas zjezdzania z kraweznika. Wstrzgsy mogg miec niekorzystny wptyw na wyréb.

- Nie wolno pod zadnym pozorem prébowac pokonywac wysokich kraweznikow.

- Nalezy zawsze zachowad ostroznos¢ podczas pokonywania kraweznikéw lub wykonywania skretéw na wzniesieniach i nie
wolno nigdy poruszac sie tytem na wézku inwalidzkim bez pomocy opiekuna.

SCHODY

- Nalezy zawsze korzystac¢ z pomocy dwéch lub wiecej opiekundw. Nachyli¢ wyréb lekko do tytu w celu zachowania
rownowagi.

- Nie wolno pokonywa¢ schoddw przodem do kierunki jazdy.

- Nie uzywac schodéw ruchomych. Nalezy uzywac windy.

INFORMACJE OGOLNE

- Nalezy zawsze sprawdzaé, czy podczas wsiadania lub wysiadania z wézka inwalidzkiego wiaczone s3 OBA hamulce.

- Nie wolno stawa¢ na podndzkach podczas wsiadania lub wysiadania z wyrobu.

- Nie wolno przewozi¢ wiecej niz jednego pasazera. Wozki inwalidzkie sg przeznaczone dla jednego uzytkownika.

- Prosimy uwaza¢, aby odziez nie blokowata két wézka inwalidzkiego.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia zwigzanego w wyrobem ,powaznego incydentu”, ktéry bezposrednio lub posrednio doprowadzit,
mogt doprowadzi¢ lub moze doprowadzi¢ do ktéregokolwiek z nizej wymienionych zdarzen:

a) zgonu pacjenta, uzytkownika lub innej osoby lub

b) czasowego lub trwatego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby lub

) powaznego zagrozenia zdrowia publicznego

nalezy powyzszy ,powazny incydent” zgtosi¢ producentowi oraz wasciwemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktérym
uzytkownik lub pacjent majg miejsce zamieszkania. W przypadku Polski wtasciwym organem jest Urzad Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia bolu, reakcji alergicznych lub innych niepokojacych, niejasnych dla uzytkownika objawdéw
zwigzanych z uzytkowaniem wyrobu medycznego nalezy skonsultowac sie z pracownikiem stuzby zdrowia.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji,
nieodpowiednim serwisowaniem badz bedace skutkiem nieprzestrzegania zalecen zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.
UWAGA: zabronione jest uzytkowanie produktu w sposéb inny niz zgodnie z jego przeznaczeniem!

UWAGA: Podczas uzytkowania i obstugi wyrobu oraz podczas jego sktadania i regulowania mechanizmdéw moze zaistnie¢
niebezpieczeristwo uwiezniecia i/lub $ci$niecia czesci ciata uzytkownika/osoby towarzyszacej w otworach/szczelinach
pomiedzy elementami. Nalezy wykonywac te czynnosci szczegdlnie ostroznie.

UWAGA: W przypadku nieprawidtowego korzystania z wyrobu moze zaistnie¢ ryzyko wywrdécenia sie. Prosimy o
przestrzeganie zalecer dotyczgcych wsiadania/zsiadania/poruszania sie. Po zakoriczeniu regulacji ustabilizowa¢ pozycje
poprzez doktadne dokrecenie nakretek/$rub.

PRZEZNACZENIE / WSKAZANIA
Wézek inwalidzki jest przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych badz majgcych trudnosci z poruszaniem sie. Stuzy jako
wsparcie podczas przemieszczania sie. Zalecany rowniez dla oséb starszych i mocno ograniczonych ruchowo.
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PRZECIWWSKAZANIA
Ograniczenia fizyczne lub umystowe (np. uposledzenie wzroku), ktére uniemozliwiajg bezpieczne obchodzenie sie z
produktem oraz przeciwwskazania do pozycji siedzacej.

OSTRZEZENIA OGOLNE

* Podczas wsiadania lub wysiadania z wdzka inwalidzkiego nalezy upewnié sie, czy oba hamulce sg wtaczone.

e Jesli wozek inwalidzki nie jest pchany lub uzywany nalezy upewnic sie, czy oba hamulce sg wiaczone.

¢ Nalezy unika¢ stromych i nieréwnych powierzchni, gdyz moze powodowac to przewrdcenie sie wyrobu.

¢ Unika¢ miekkich powierzchni, gdyz kota mogg sie zapadac.

* Nalezy poruszac sie wozkiem inwalidzkim w sposéb ptynny we wszystkich warunkach.

* Nalezy zawsze obserwowac otoczenie w celu okreslenia zagrozen, jak np. meble, drzwi, dziury, wzniesienia, krawezniki,
wejscia, etc.

* Nalezy zawsze obie stopy utrzymywac na podndzkach, a takze uwaza¢, aby odziez byta odpowiednio schowana i nie
blokowata két.

* Nalezy zawsze poruszac sie w ostrozny sposdb na wzniesieniach.

* Nalezy zawsze trzymac obie rece na uchwytach do popychania w celu prawidtowego kontrolowania woézka inwalidzkiego
(dotyczy opiekuna).

* Nalezy zawsze pamietac o utrzymywaniu rownowagi.

* Nalezy regularnie sprawdzac rame oraz elementy wdzka inwalidzkiego i zawsze przestrzegac instrukcji podanych w
niniejszym podreczniku podczas oraz po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.

¢ Przechowywac woézek inwalidzki z dala od Zrédet ognia.

* Pod zadnym pozorem nie wolno zbytnio obcigza¢ wyrobu.

* Nie wolno wieszac¢ zadnych ciezkich przedmiotéw na tylnej czesci wdzka inwalidzkiego , gdyz moze to wptywac na
stabilnos¢ wyrobu szczegdlnie podczas pokonywania wzniesien.

e Z wozka inwalidzkiego moze korzystac tylko jedna osoba.

¢ Nie uzywac wézka inwalidzkiego, gdy pacjent jest nieprzytomny.

¢ Nie uzywac innych srodkéw transportu do pchania wézka inwalidzkiego.

* Nie podnosi¢ przednich kot podczas jazdy, gdyz moze grozi¢ to upadkiem i powaznymi obrazeniami ciata lub $miercig.
 Nie wsiada¢ do wozka inwalidzkiego w trakcie ruchu.

¢ Nie poruszaé sie wozkiem inwalidzkim zbyt szybko oraz nie wykonywac¢ gwattownych skretow.

e Nie poruszaé sie wozkiem inwalidzkim w poprzek wzniesienia (w kazdym kierunku) o nachyleniu wiekszym niz 7 stopni.
* Nie wolno stawaé na podndzkach podczas wsiadania lub wysiadania z wyrobu.

* Nie pokonywac schoddw za pomocg wdzka inwalidzkiego, zaréwno samodzielnie jak i z opiekunem.

* Nie wolno prébowac podnosi¢ wézka inwalidzkiego za pomoca ruchomych (dajacych sie zdemontowac) czesci.
Podnoszenie za pomocg ruchomych czesci wyrobu moze prowadzi¢ do uszkodzen ciata uzytkownika oraz/lub opiekuna lub
do uszkodzenia produktu.

* Nie wolno uzywa¢ wézka inwalidzkiego, jesli oparcie jest ztozone. Powoduje to zmiane srodka ciezkosci wozka
inwalidzkiego i moze powodowac wywrdcenie sie wdzka inwalidzkiego do tytu. Oparcie powinno by¢ sktadane wytgcznie
podczas przechowywania lub transportu wézka inwalidzkiego.

¢ Nie wolno wieszac¢ zadnych przedmiotéw na ztgczu tylnym, gdyz moze powodowac to ztozenie sie oparcia i powazne
uszkodzenia ciata ¢ uzytkownika.

* Wdzek inwalidzki jest przystosowany wytgcznie do uzycia wewnatrz pomieszczen lub na réwnych nawierzchniach
zewnetrznych. Urzadzenia nie mozna stosowac do dtugotrwatej jazdy po nieréwnych drogach. W przypadku koniecznosci
poruszania sie po zboczach, stromym terenie i stopniach, nalezy poprosi¢ o wsparcie opiekuna. W przypadku koniecznosci
pokonania przeszkody, opiekun powinien chwyci¢ uchwyty wdzka inwalidzkiego oburacz, a nastepnie nacisnaé tylny pedat
wozka inwalidzkiego tak, aby unies¢ przednie kota, co umozliwia bezpieczne pokonanie przeszkody. W trakcie jazdy po
wzniesieniach: Podczas pokonywania drogi w dél nachylenia, nalezy unika¢ dociskania wézka inwalidzkiego. Nalezy
manewrowac wozkiem inwalidzkim za pomoca uktadu ciata tak, aby kontrolowa¢ predkos¢ i ptynnos¢ poruszania Nie nalezy
poruszac sie po nachyleniach przekraczajacych 15 stopni.

e W przypadku oséb o wiekszej masie ciata, zaleca sie skorzysta¢ z metody jazdy tytem po wzniesieniach. Jazda tytem

umozliwia bezpieczng kontrole predkosci, zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo uzytkownika. W przypadku
pokonywania szczegdlnie stromych nachylen, nalezy skorzystaé z pomocy opiekuna. Woézek inwalidzki nalezy podnies¢
naciskajgc na stopke tylna, odchyli¢ do tytu tak, aby unies¢ przednie kota a nastepnie uzy¢ delikatnej sity aby popchnac
wozek inwalidzki w gére wzniesienia. Wozek inwalidzki mogg réwniez unies¢ dwie osoby- jedna wspierajgca z przodu, a
druga trzymajaca za uchwyty z tytu. Dzieki temu mozliwe jest pokonywanie przeszkod tytem.
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OPIS KOMPONENTOW

. Oparcie

. Podtokietnik

. Odtgczany podndzek

. Ptyta podndzka

. Koto przednie

. Koto tylne

. Obrecz napedowa

. Hamulec reczny

. Ostona boczna

10. Uchwyt wraz z dodatkowym hamulcem

O o0 N UL WN -

INSTRUKCJA OBStUGI

1.Rozktadanie

W celu roztozenia woézka inwalidzkiego nalezy otworzyé oparcie do momentu ustyszenia charakterystycznego diwieku,
nastepnie obiema rekoma docisng¢ ruchome boki siedziska az wdzek catkowicie sie roztozy. Na koncu nalezy umiesci¢
podndzki w odpowiednich otworach na ramie, obréci¢ do wewnatrz do momentu zablokowania podndzka.

1.
2. Sktadanie

Najpierw nalezy ztozy¢ podndzki. Nastepnie nalezy ztozy¢ oparcie a na koricu obiema dtorimi chwyci¢ za srodek siedziska |
pociggnac¢ do gory do catkowitego ztozenia.

3. Regulacja wysokosci podnézka.

Nalezy poluzowac¢ $rube blokujacg za pomocg klucza imbusowego, odkreci¢ srube, ustawi¢ zadang wysokos¢ podndzka, a
nastepnie dokrecic srube. (rys.3i4)
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HAMULCE

Nalezy pamietac o kazdorazowym korzystaniu z hamulcéw podczas siadania i zsiadania z wdzka inwalidzkiego. Przytrzymacd
uchwyt hamulca i przesung¢ go do przodu lub do tytu. Wysiadanie i wsiadanie na wdzek inwalidzki jest dopuszczalne
wytacznie po zablokowaniu két.

Uwaga: Nalezy pamietac, aby nie korzysta¢ z hamulca podczas poruszania sie po nachyleniu z uwagi na niebezpieczenstwo
wywrdcenia wozka inwalidzkiego. (Rys. 5)

Podczas uzywania hamulca recznego nalezy przytrzymac dzwignie hamulca obiema dtorimi i odpowiednio dociska¢ w celu
kontroli sity hamowania i dostosowania predkosci poruszania wézka inwalidzkiego. (Rys. 5)

Wdzek jest wyposazony w hamulce dla opiekuna (rys.6)

FUNKCJA SZYBKIEGO DEMONTAZU OPARCIA, KOt ORAZ INSTRUKCJA PASA BEZPIECZENSTWA

e Wodzek inwalidzki wyposazony jest w funkcje sktadanego oparcia. W tym celu nalezy ztozy¢ oparcie, naciskajac
uchwyty obiema rekami. (rys.7)

e Abyzdemontowac koto nalezy je przytrzymaé, wcisnac¢ czarny przycisk szybkoztogcza na ramie i zdemontowac
koto. (rys. 8). Docisngc¢ przycisk w celu ponownego zablokowania kota. Zawsze nalezy sprawdzi¢ utozenie blokad w
celu potwierdzenia poprawnego montazu kot.

e Dostosowac pas bezpieczeristwa do uzytkownika i zapia¢ klamre. (rys. 9)

7. 8. 9.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WOZKA INWALIDZKIEGO

1. Zaleca sie korzystanie z wodzka inwalidzkiego wytgcznie na ptaskich nawierzchniach zewnetrznych lub wewnatrz
pomieszczen. Nalezy unikaé¢ uzywania wdzka inwalidzkiego w warunkach zewnetrznych przy niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. W przypadku koniecznosci korzystania z wézka inwalidzkiego przy ztych warunkach atmosferycznych,
zalecamy jak najszybsze znalezienie schronienia.

2. Unika¢ ztych drég, takich jak: drogi btotniste, osniezone, piaszczyste, pokryte zwirem i nieréwne. Nalezy unikac
poruszania sie po drogach z wysokim natezeniem ruchu i narazania wdzka inwalidzkiego na dtugotrwate dziatanie promieni
stonecznych z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia opon.

3. Nalezy pamieta¢ o bezwzglednym stosowaniu sie do przepisdw ruchu drogowego oraz o zachowaniu bezpieczenstwa
podczas korzystania z wozka inwalidzkiego na drogach publicznych.

4. Nalezy pamietac o poruszaniu sie po chodnikach oraz o korzystaniu z przejsé dla pieszych.

5. Zaleca sie przechowywanie i korzystanie z wézka w normalnych warunkach atmosferycznych. Zakres dopuszczalnych
temperatur wynosi -15°C ~ 40°C, a wilgotnos¢ wzgledna 60 + 35% rh.
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SPECYFIKACIJA

Rama: stalowa

Dtugosc¢ catkowita: 100 cm

Szerokos¢ catkowita: 70 cm
Wysokos$¢ catkowita: 92,5 cm
Szerokosc¢ po ztozeniu: 33,5 cm
Szerokosc siedziska: 46cm

Gtebokosc siedziska: 39,5 cm
Wysokos$¢ oparcia: 43,5 cm

Wysokos¢ od podtoza do siedziska: 46
Maksymalna waga uzytkownika: 120 kg
Koto przednie petne: 7"

Koto tylne petne: 24"

Waga netto/brutto: 19,8/22,2 kg
Rozmiar opakowania: 82x32x78 cm

WYPOSAZENIE
e pas bezpieczenstwa dla pacjenta
e hamulce dla opiekuna
e miekkie podtokietniki
e  kieszen z tylu
e odchylane podndzki z opcja regulacji wysokosci oraz demontazu
e  podwdjny krzyzak
e  kota tylne na szybkoztgczkach
e  sktadane oparcie

TEN ZNAK OZNACZA MAKTYMALNA MASE UZYTKOWNIKA!

ZAKRES DOSTAWY
Wdzek inwalidzki, 2 podnézki, klucze do regulacji podnézkdw, instrukcja obstugi

KONSERWACIA, CZYSZCZENIE | PRZECHOWYWANIE

1. Nalezy unika¢ wilgoci i pamieta¢ o wycieraniu woézka inwalidzkiego do sucha po kazdorazowym uzyciu. Nalezy
przechowywa¢ woézek w odpowiednich warunkach i dba¢ o odpowiednie warunki przechowywania w celu zapewnienia
maksymalnej trwatosci urzadzenia.

2. Przed uzyciem wodzka inwalidzkiego nalezy sprawdzi¢ wtasciwe dokrecenie Srub, a w szczegdlnosci nakretki mocujace
tylng o$. Nalezy pamietac o sprawdzaniu stanu szprych w kotfach.

3. Wozek inwalidzki nalezy rutynowo kontrolowaé co kwartat, aby upewnié sie, ze wszystkie elementy sg w dobrym stanie.
Nalezy pamietaé o regularnym, co tygodniowym naktadaniu smaru na ruchome czesci wézka inwalidzkiego.

4. Nalezy pamieta¢ o kazdorazowym sprawdzaniu stanu opon. W przypadku uszkodzenia nalezy skontaktowacl sie z
serwisem.

5. W przypadku, gdy woézek inwalidzki nie jest uzywany, nalezy przechowywac go w bezpiecznym miejscu, chronigc przed
bezposrednim wptywem promieni storica i warunkami atmosferycznymi. Zaleca sie przechowywanie wézka inwalidzkiego w
chtodnym i suchym miejscu. Nalezy unika¢ odktadania ciezkich przedmiotéw na wézek inwalidzki.

SPOSOB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACII
Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyréb medyczny mozna zutylizowac jak zwykty odpad komunalny.

DOCELOWA GRUPA PACJENTOW

Osoby zmagajgce sie z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji badZz kompensacji ktérych
przeznaczony jest niniejszy wyrdb (patrz czes¢ dotyczaca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji). Wyréb moze by¢
zakupiony przez uzytkownika samodzielnie lub na podstawie zalecen lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zarowno w
przypadku samodzielnego zakupu wyrobu, jak tez wskazania przez lekarza/terapeute/innego specjaliste, nalezy wzig¢ pod
uwage dostepne rozmiary/niezbedne funkcje/wielko$¢/warianty wyrobu, wskazania i przeciwwskazania do uzytkowania, a
takze informacje dostarczone przez producenta.
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ENTRY
Read the user manual carefully before using the wheelchair to prevent personal injury or accidents. Ensure safe and
successful use by following the manual instructions closely.

SECURITY
Safely handle the product on a level, obstacle-free surface. Use ramps when entering or exiting buildings. Maintain
maximum balance by keeping hands on the push handles.

BENDING
Do not lean to the side of the wheelchair as this may cause you to lose your balance and fall.

MOVING ON HILLS

- Do not make turns on slopes due to the risk of overturning

- The assisting person should not push the wheelchair on slopes diagonally.

- If a wheelchair user climbs a hill on his own, he should avoid driving on the diagonal of the hill.

- If it is necessary to go down a steep slope, the assisting person should walk backwards with the wheelchair above them.
- If descending a slope alone, control the wheelchair's speed to prevent excessive acceleration. Seek assistance if needed.

CUBS

- Use an attendant for assistance when possible; the wheelchair must have push handles for this.

- Avoid strong shocks when driving down the curb. Shock can have an adverse effect on the product.

- Under no circumstances should you attempt to climb high curbs.

- Exercise caution on curbs and hills, and avoid walking backward in your wheelchair without attendant assistance.

STAIRS

- Always use two or more guardians. Tilt the product slightly backwards to maintain balance.
- Itis not allowed to climb stairs while going forward.

- Do not use escalators. You must use the elevator.

GENERAL INFORMATION

- Always check that BOTH brakes are applied when getting in or out of the wheelchair.

- Do not stand on the footrests when getting on or off the product.

- It is not allowed to carry more than one passenger. Wheelchairs are designed for one user.
- Please make sure that clothing does not block the wheels of the wheelchair.

ATTENTION:

In case of a product-related "serious incident" that has, may have, or may lead to the following:

a) death of a patient, user or other person or

b) temporary or permanent deterioration of the patient's, user's or other person's health or

(c) a serious threat to public health

Report such "serious incidents" to the manufacturer and the relevant authority in the user's or patient's residing Member
State. In Poland, contact the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices, and Biocidal Products.

ATTENTION:

If you experience pain, allergic reactions, or unclear symptoms related to the medical device, consult a healthcare
professional. Note: The manufacturer is not responsible for damage due to neglected maintenance, improper servicing, or
failure to comply with manual recommendations.

ATTENTION: it is forbidden to use the product in a way other than for its intended purpose!

ATTENTION:

Exercise caution during product use, handling, assembly, and adjustment to avoid entrapment or squeezing of body parts in
openings/gaps between elements. Perform these steps with care.

NOTE:

Incorrect use may cause tipping. Follow boarding/dismounting/moving instructions. After adjustment, stabilize the position
by carefully tightening nuts/bolts.

INTENDED USE / INDICATIONS

The wheelchair is designed for individuals with disabilities or mobility difficulties, providing support during movement and
recommended for the elderly.

CONTRAINDICATIONS
Physical or mental limitations (e.g. visual impairment) that prevent safe handling of the product.
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GENERAL WARNINGS

¢ When getting in or out of the wheelchair, make sure that both brakes are engaged.

* Ensure that both brakes are engaged when the wheelchair is not being pushed or used.

e Steep and uneven surfaces should be avoided as this may cause the product to tip over.

* Avoid soft surfaces as the wheels may sink in.

* Move the wheelchair smoothly in all conditions.

* Always observe your surroundings for hazards such as furniture, doors, holes, elevations, curbs, entrances, etc.

* Always keep both feet on the footrests and ensure that clothing is properly stowed and does not block the wheaels.

e Always drive carefully on inclines.

¢ Always keep both hands on the push handles to properly control the wheelchair (carer related).

* Always remember to keep your balance.

* Regularly inspect the wheelchair frame and components, adhering to the manual instructions during and after the
warranty period.

* Keep the wheelchair away from sources of fire.

e Under no circumstances should the product be overloaded.

¢ Avoid hanging heavy objects on the wheelchair's back to maintain stability, especially when climbing hills.

* The wheelchair may only be used by one person.

¢ Do not use the wheelchair when the patient is unconscious.

* Do not use other means of transport to push the wheelchair.

* Do not lift the front wheels while driving, as this may result in a fall and serious injury or death.

* Do not get into the wheelchair while moving.

¢ Do not move the wheelchair too fast or make sudden turns.

* Do not move the wheelchair across a slope (in any direction) steeper than 7 degrees.

* Do not stand on the footrests when getting on or off the product.

¢ Do not use a wheelchair to climb stairs, either alone or with an attendant.

¢ Avoid lifting the wheelchair using its moving (removable) parts to prevent injury to the user or caregiver and avoid
damage to the product.

* Avoid using the wheelchair with the backrest folded down, as it alters the center of gravity and may lead to tipping
backward. Fold the backrest only for storage or transportation.

* Avoid hanging objects on the rear connector to prevent unintentional folding of the backrest, which may cause serious
injury to the user.

¢ The wheelchair is suitable for indoor or level outdoor use only, not for prolonged driving on uneven roads. Seek assistance
for slopes, steep terrain, and steps. If overcoming an obstacle, the caregiver should lift the front using the rear pedal. When
driving on inclines, avoid pushing down; control speed with body position. Do not drive on inclines greater than 15 degrees.
e For individuals with higher body weight, use reverse driving on inclines for safe speed control. When dealing with steep
slopes, seek assistance from a guardian. Lift the wheelchair using the rear foot, tilt back to lift the front wheels, and gently
push up the hill. Alternatively, two people can lift the wheelchair to overcome obstacles backward.

COMPONENT DESCRIPTION
. Backrest

. Armrest

. Detachable footrest

. Footplate

. Front wheel

. Rear wheel

. Drive rim

. Handbrake

. Side cover

10. Handle with an additional brake
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USER MANUAL
1. Unfolding

In order to unfold the wheelchair, open the backrest until you hear a characteristic sound, then press the movable sides of
the seat with both hands until the wheelchair unfolds completely. Finally, place the footrests in the corresponding holes on
the frame, rotate inwards until the footrest is locked.
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2. Folding
Fold the footrests first. Then fold the backrest and finally grab the center of the seat with both hands and pull it up until it is
completely folded.

3. Footrest height adjustment.
Loosen the locking screw with an Allen key, unscrew the screw, set the desired height of the footrest, then tighten the
screw. (fig. 3 and 4)

BRAKES

Remember to always use the brakes when getting in and out of the wheelchair. Hold the brake handle and move it forward
or backward. Getting on and off the wheelchair is only allowed when the wheels are locked.

Note: Remember not to use the brake when moving on an incline due to the risk of the wheelchair tipping over. (Fig.5)
When using the handbrake, hold the brake lever with both hands and apply sufficient pressure to control the braking force
and adjust the speed of the wheelchair. (Fig.5)

The wheelchair is equipped with brakes for the caregiver (fig.6)

QUICK REMOVAL FUNCTION OF THE BACKREST, WHEELS AND INSTRUCTIONS FOR THE SAFETY BELT

* The wheelchair is equipped with a folding backrest function. To do this, fold the backrest down by pressing the handles
with both hands. (fig.7)

* To remove the wheel, hold it, press the black quick release button on the frame and remove the wheel. (fig. 8). Press the
button to lock the wheel again. Always check the position of the locks to confirm that the wheels are correctly fitted.

¢ Adjust the seat belt to the user and fasten the buckle. (fig.9)

7 8. 9.

TERMS OF USE OF THE WHEELCHAIR

1. Use the wheelchair on flat surfaces indoors or outdoors. Avoid outdoor use in adverse weather conditions. If necessary,
seek shelter promptly.

2. Avoid challenging terrain like muddy, snowy, sandy, gravel, and uneven roads. Steer clear of heavy traffic and prolonged
exposure to sunlight to prevent tire damage.
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3. Remember to strictly comply with traffic regulations and maintain safety when using the wheelchair on public roads.
4. Remember to walk on sidewalks and use pedestrian crossings.

5. Store and use the stroller in normal weather conditions within a temperature range of -15°C to 40°C and a relative
humidity of 60 + 35% RH.

SPECIFICATION

Total length: 100 cm

Total width: 70 cm

Total height: 92.5 cm

Folded width: 33.5 cm

Seat width: 46cm

Seat depth: 39.5 cm

Backrest height: 43.5 cm
Height from the ground to the seat: 46
Maximum user weight: 120 kg
Solid front wheel: 7"

Solid rear wheel: 24"
Net/gross weight: 19.8/22.2 kg
Package size: 82x32x78cm
Frame: steel

THIS MARK MEANS THE MAXIMUM USER WEIGHT!

EQUIPMENT

e patient safety belt

¢ brakes for the attendant

¢ soft armrests

* back pocket

¢ hinged footrests with the option of height adjustment and disassembly
e double cross

e rear wheels on quick couplers

o foldable backrest

DELIVERY RANGE
Wheelchair, 2 footrests, wrenches for adjusting the footrests, instruction manual

MAINTENANCE, CLEANING AND STORAGE

1.Avoid moisture, wipe the wheelchair dry after each use, and store it in proper conditions to maximize device durability.

2. Before using the wheelchair, ensure proper tightening of bolts, especially the rear axle nuts. Check the condition of wheel
spokes.

3. Quarterly, inspect the wheelchair components for good working order. Apply grease to moving parts weekly.

4. Remember to check the condition of your tires every time. In case of damage, please contact the service.

5. Store the wheelchair in a safe, cool, and dry place away from direct sunlight and weather. Avoid placing heavy objects on
it when not in use.

METHOD OF DISPOSAL OF THE PRODUCT AFTER WITHDRAWAL FROM USE
After the device is decommissioned, the medical device can be disposed of as ordinary municipal waste.

TARGET PATIENT GROUP

Individuals dealing with conditions for which this device is intended (refer to the instructions) can purchase it
independently or based on a doctor's, therapist's, or specialist's recommendation. Regardless of the purchase method,
consider available sizes, necessary functions, variants, indications, contraindications, and manufacturer-provided
information.
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EINFUHRUNG

Bevor Sie den Rollstuhl benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Eine unsachgemale
Verwendung des Rollstuhls kann zu Personenschaden, Verletzungen oder Unféllen flihren. Fiir eine sichere und erfolgreiche
Nutzung lhres Rollstuhls lesen Sie daher bitte dieses Handbuch sorgfaltig durch.

SICHERHEIT

Der sicherste Umgang mit dem Produkt erfolgt auf einer ebenen Flache ohne Hindernisse. Benutzen Sie nach Maoglichkeit
immer Rampen, wenn Sie ein Gebadude betreten oder verlassen. Halten Sie Ihre Hinde an den Schiebegriffen, um ein
maximales Gleichgewicht zu gewahrleisten. Lehnen Sie sich nicht zur Seite des Rollstuhls, da dies dazu fiihren kann, dass Sie
das Gleichgewicht verlieren und stiirzen.

SCHRAGEN ODER HUGEL

- Wenden Sie nicht am Hang, da die Gefahr des Umkippens besteht

- Beim Fahren auf einem Hiigel sollte der Helfer den Rollstuhl senkrecht zum Hiigel nach vorne schieben und so
herunterfahren, dass der Riicken des Benutzers zum Higel zeigt, um zu verhindern, dass der Benutzer aus dem Rollstuhl
fallt.

- Wenn der Benutzer den Hang allein hinunterfahrt, sollte er die Geschwindigkeit des Rollstuhls jederzeit kontrollieren und
das Produkt nicht GbermaRig beschleunigen lassen. Suchen Sie bei Bedarf die Hilfe einer anderen Person auf.
BORDSTEINE

- Wenn moglich, nehmen Sie immer die Hilfe einer Begleitperson in Anspruch.

- Vermeiden Sie starke StoRe beim Fahren (iber den Bordstein. StoRe kdnnen das Produkt beeintrachtigen.

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Uber Bordsteine fahren oder auf Hiigeln abbiegen, und fahren Sie niemals ohne die
Hilfe einer Begleitperson riickwarts in lhrem Rollstuhl.

STUFEN

¢ Beauftragen Sie beim Treppensteigen immer zwei oder mehr Begleitpersonen.

¢ Nehmen Sie niemals vorwarts oder riickwarts die Treppen.

¢ Benutzen Sie keine Rolltreppen. Sie missen den Aufzug benutzen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Uberpriifen Sie immer, dass BEIDE Bremsen betétigt sind, wenn Sie in den Rollstuhl ein- oder aussteigen.

- Stellen Sie sich beim Auf- und Absteigen auf das Produkt nicht auf die FuBstitzen.

- Es ist nicht gestattet, mehr als einen Passagier zu beférdern. Rollstlhle sind flr einen Benutzer konzipiert.

- Bitte achten Sie darauf, dass die Kleidung die Rader des Rollstuhls nicht blockiert.

ACHTUNG

Im Falle eines produktbezogenen ,schwerwiegenden Vorfalls“, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse
gefiihrt hat, gefiihrt haben kdnnte oder fiihren konnte:

a) Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person oder

b) vorlibergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten, Anwenders oder einer
anderen Person oder

c) eine ernsthafte Gefahr fur die 6ffentliche Gesundheit

Dieser ,schwerwiegende Vorfall“ sollte dem Hersteller und der zustandigen Behorde des Mitgliedstaats gemeldet werden,
in dem der Benutzer oder Patient wohnt.

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen stérenden, fiir den Anwender unklaren Symptomen im
Zusammenhang mit der Anwendung des Medizinprodukts konsultieren Sie einen Arzt.

HINWEIS

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch vernachlassigte Wartung, unsachgemaRe Wartung oder Nichtbeachtung
der in diesem Handbuch enthaltenen Empfehlungen verursacht werden.

Es ist verboten, das Produkt anders als fiir den vorgesehenen Zweck zu verwenden!
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Bei der Verwendung und Handhabung des Produkts sowie bei der Montage und Einstellung der Mechanismen besteht die
Gefahr, dass Korperteile des Benutzers/Assistenten in den Offnungen/Liicken zwischen den Elementen eingeklemmt
und/oder gequetscht werden. Diese Schritte sollten mit besonderer Sorgfalt durchgefiihrt werden.

Bei unsachgemaRer Verwendung des Produkts besteht die Gefahr des Umkippens. Bitte folgen Sie den Ein-/Ausstiegs-
/Umzugsanweisungen. Stabilisieren Sie nach der Einstellung die Position durch vorsichtiges Anziehen der
Muttern/Schrauben.

VERWENDUNGSZWECK / INDIKATIONEN
Der Rollstuhl ist fir Menschen mit Beeintrachtigung oder Mobilitatseinschrankungen gedacht. Es dient als Unterstiitzung
beim Bewegen. Auch fir dltere Menschen empfehlenswert.

KONTRAINDIKATIONEN
Kérperliche oder geistige Einschrankungen (z. B. Sehbehinderung), die einen sicheren Umgang mit dem Produkt verhindern.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

¢ Achten Sie beim Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl darauf, dass beide Bremsen aktiviert sind.

» Stellen Sie sicher, dass beide Bremsen aktiviert sind, wenn der Rollstuhl nicht geschoben oder benutzt wird.

e Steile und unebene Flachen sollten vermieden werden, da dies zum Umkippen des Produkts fiihren kann.

¢ Vermeiden Sie weiche Untergriinde, da die Rader sonst einsinken konnten.

* Bewegen Sie den Rollstuhl unter allen Bedingungen reibungslos.

* Beobachten Sie lhre Umgebung immer auf Gefahren wie Mobel, Tiiren, Lécher, Erhebungen, Bordsteine, Eingdnge usw.

e Stellen Sie immer beide FiiBe auf die FuBstiitzen und achten Sie darauf, dass die Kleidung ordnungsgemaR verstaut ist und
die Rader nicht blockiert.

* Fahren Sie an Steigungen immer vorsichtig.

* Behalten Sie stets beide Hande an den Schiebegriffen, um den Rollstuhl ordnungsgemaR steuern zu konnen (bezogen auf
die Pflegeperson).

¢ Denken Sie immer daran, das Gleichgewicht zu halten.

e Uberpriifen Sie den Rollstuhlrahmen und die Komponenten regelmiRig und befolgen Sie wihrend und nach der
Garantiezeit stets die Anweisungen in diesem Handbuch.

» Halten Sie den Rollstuhl von Feuerquellen fern.

e Unter keinen Umstanden darf das Produkt tGberlastet werden.

¢ Hangen Sie keine schweren Gegenstande an die Riickseite des Rollstuhls, da dies die Stabilitat des Produkts
beeintrachtigen kann, insbesondere an Steigungen.

e Der Rollstuhl darf nur von einer Person genutzt werden.

* Benutzen Sie den Rollstuhl nicht, wenn der Patient bewusstlos ist.

* Benutzen Sie zum Schieben des Rollstuhls keine anderen Transportmittel.

¢ Heben Sie die Vorderrader wahrend der Fahrt nicht an, da dies zu einem Sturz und schweren oder todlichen Verletzungen
fahren kann.

e Steigen Sie wahrend der Fahrt nicht in den Rollstuhl.

¢ Bewegen Sie den Rollstuhl nicht zu schnell und machen Sie keine pl6tzlichen Kurven.

* Bewegen Sie den Rollstuhl nicht iber einen Hang (auf- und abwarts), der steiler als 7° ist.

¢ Stellen Sie sich beim Auf- und Absteigen auf das Produkt nicht auf die FuRstitzen.

¢ Benutzen Sie zum Treppensteigen weder alleine noch mit einer Begleitperson einen Rollstuhl.

¢ Versuchen Sie nicht, den Rollstuhl mit beweglichen (abnehmbaren) Teilen anzuheben. Das Anheben mit den beweglichen
Teilen des Produkts kann zu Verletzungen des Benutzers und/oder des Pflegepersonals oder zu Schaden am Produkt fiihren.
¢ Benutzen Sie den Rollstuhl nicht mit umgeklappter Rickenlehne. Dadurch verdndert sich der Schwerpunkt des Rollstuhls
und es kann dazu fihren, dass der Rollstuhl nach hinten kippt. Die Riickenlehne sollte nur zum Lagern oder Transportieren
des Rollstuhls umgeklappt werden.

¢ Hangen Sie keine Gegenstdande an den hinteren Anschluss, da dies zum Umklappen der Riickenlehne und zu schweren
Verletzungen des Benutzers fihren kann.

e Der Rollstuhl ist nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen oder auf ebenen Flachen im Freien geeignet. Flr langere Fahrten
auf unebenen Strallen ist das Gerat nicht geeignet. Wenn Sie Abhange, steiles Geldnde und Treppen Uberwinden missen,
bitten Sie andere Menschen um Hilfe. Wenn ein Hindernis (iberwunden werden muss, sollte die Pflegekraft die Griffe des
Rollstuhls mit beiden Handen greifen und dann auf den hinteren FuB driicken, um die Vorderseite anzuheben, was eine
sichere Uberwindung des Hindernisses ermdglicht. Beim Fahren an Steigungen: Vermeiden Sie beim Bergabfahren das
Herunterdriicken des Rollstuhls. Mandvrieren Sie den Rollstuhl anhand lhrer Kérperhaltung, um Geschwindigkeit und
Laufruhe zu steuern. Fahren Sie nicht auf Steigungen mit mehr als 1°.

e Fiir Personen mit einem hoheren Korpergewicht wird empfohlen, an Steigungen die Riickwartsfahrmethode zu
verwenden. Das Rickwartsfahren ermoglicht eine sichere Geschwindigkeitskontrolle und gewahrleistet so die Sicherheit
des Benutzers. Bei der Uberwindung besonders steiler Hinge sollten Sie die Hilfe einer Betreuungsperson in Anspruch
nehmen. Heben Sie den Rollstuhl an, indem Sie auf den hinteren Ful driicken, kippen Sie ihn nach hinten, um die
Vorderrader anzuheben, und schieben Sie den Rollstuhl dann mit sanfter Kraft den Hiigel hinauf. Der Rollstuhl kann auch
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von zwei Personen angehoben werden — eine greift den Rollstuhl vorn und die andere hélt den Rollstuhl hinten an den
Griffen fest. Dadurch ist es mdglich, Hindernisse riickwarts zu Giberwinden.

KOMPONENTENBESCHREIBUNG
. Ruckenlehne

. Armlehne

. Abnehmbare FulSstiitze

. FuBplatte

. Vorderrad

. Hinterrad

. Antriebsfelge

. Handbremse

. Seitenabdeckung

10. Griff mit zusatzlicher Bremse
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BENUTZERHANDBUCH

1. Aufklappen des Rollistuhls

Um den Rollstuhl aufzuklappen, 6ffnen Sie die Riickenlehne, bis Sie ein charakteristisches Gerdusch horen, und driicken Sie
dann mit beiden Handen auf die beweglichen Seiten des Sitzes, bis sich der Rollstuhl vollstdndig entfaltet. Zum Schluss
setzen Sie die FulRstiitzen in die entsprechenden Locher am Rahmen ein und drehen sie nach innen, bis die FuRstitzen
einrasten.

1.
2. Zusammenklappen

Klappen Sie zuerst die FuBstitzen um. Klappen Sie dann die Riickenlehne um und greifen Sie schlieBlich mit beiden Handen
in der Mitte des Sitzes und ziehen Sie ihn nach oben, bis er vollstéandig umgeklappt ist.

3. Hohenverstellung der FuBstiitze.
Losen Sie die Feststellschraube mit einem Innensechskantschliissel, drehen Sie die Schraube heraus, stellen Sie die
gewlnschte Hohe der FuBstiitze ein und ziehen Sie die Schraube fest (Abb. 3 und 4).
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BREMSEN

Denken Sie daran, beim Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl immer die Bremsen zu betatigen. Halten Sie den Bremsgriff
fest und bewegen Sie ihn vorwarts oder riickwarts. Das Auf- und Absteigen in den Rollstuhl ist nur bei blockierten Radern
gestattet.

Hinweis: Denken Sie daran, beim Fahren an Steigungen nicht die Bremse zu betétigen, da die Gefahr besteht, dass der
Rollstuhl umkippt (Abb.5).

Halten Sie bei Verwendung der Handbremse den Bremshebel mit beiden Handen fest und tiben Sie ausreichend Druck aus,
um die Bremskraft zu kontrollieren und die Geschwindigkeit des Rollstuhls anzupassen (Abb.5).

Der Rollstuhl ist mit Bremsen fiir die Pflegekraft ausgestattet (Abb.6).

Schnellabnahmefunktion der Riickenlehne, Rader und Anleitung fiir den Sicherheitsgurt
e Der Rollstuhl ist mit einer klappbaren Rickenlehnenfunktion ausgestattet. Klappen Sie dazu die Riickenlehne nach unten,
indem Sie mit beiden Handen auf die Griffe driicken (Abb.7).
¢ Um das Rad zu entfernen, halten Sie es fest, driicken Sie den schwarzen Schnellverschlussknopf am Rahmen und
entfernen Sie das Rad (Abb. 8). Driicken Sie die Taste, um das Rad wieder zu blockieren. Uberpriifen Sie immer die Position
der Schlésser, um sicherzustellen, dass die Rader richtig montiert sind.
e Passen Sie den Sicherheitsgurt an den Benutzer an und schlieBen Sie das Gurtschloss (Abb.9).

7. 8.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES ROLLSTUHLS

1. Es wird empfohlen, den Rollstuhl nur auf ebenen Flachen im Freien oder in Innenrdumen zu verwenden. Vermeiden Sie
die Verwendung des Rollstuhls im Freien bei widrigen Wetterbedingungen. Wenn Sie lhren Rollstuhl bei schlechtem Wetter
benutzen missen, empfehlen wir lhnen, so schnell wie méglich eine Unterkunft aufzusuchen.

2. Vermeiden Sie schlechte Strallen wie schlammige, verschneite, sandige, geschotterte und unebene StraBen. Vermeiden
Sie es, auf stark befahrenen StraRen zu fahren und den Rollstuhl Iangere Zeit der Sonneneinstrahlung auszusetzen, da dies
zu Reifenschaden fiihren kann.

3. Denken Sie daran, die Verkehrsregeln strikt einzuhalten und auf Sicherheit zu achten, wenn Sie den Rollstuhl auf
offentlichen Strallen benutzen.

4. Benutzen Sie den Gehweg und FuRgangeriiberwege.

5. Es wird empfohlen, den Rollstuhl bei normalen Wetterbedingungen aufzubewahren und zu verwenden. Der zuldssige
Temperaturbereich betragt -15 °C bis 40 °C und die relative Luftfeuchtigkeit betragt 60 * 35 % relative Luftfeuchtigkeit.
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SPEZIFIKATION

Gesamtlange: 100 cm
Gesamtbreite: 70 cm

Gesamthohe: 92,5 cm

Breite zusammengeklappt: 33,5 cm
Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 39,5 cm

Hohe der Rickenlehne: 43,5 cm
Hohe vom Boden bis zum Sitz: 46 cm
Maximales Benutzergewicht: 120 kg
Vorderrad: 7"

Hinterrad: 24"
Netto-/Bruttogewicht: 19,8/22,2 kg
VerpackungsgrofRe: 82x32x78cm
Rahmen: Stahl

DIESES ZEICHEN GIBT DAS MAXIMALE BENUTZERGEWICHT AN

AUSSTATTUNG

* Patientensicherheitsgurt

* Bremsen fiir den Begleiter

¢ Weiche Armlehnen

e klappbare FuRstiitzen mit der Moglichkeit der Hohenverstellung und Demontage
¢ Doppelkreuz

¢ Hinterrader mit Schnellkupplungen

¢ klappbare Riickenlehne

LIEFERBEREICH
Rollstuhl, 2 FuBstiitzen, Schraubenschliissel zum Verstellen der FuBstiitzen, Bedienungsanleitung

WARTUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und denken Sie daran, den Rollstuhl nach jedem Gebrauch trockenzuwischen. Lagern Sie den
Rollstuhl unter den richtigen Bedingungen, um eine maximale Haltbarkeit des Geréats zu gewahrleisten.

2. Uberpriifen Sie vor der Verwendung des Rollstuhls, ob die Schrauben, insbesondere die Muttern zur Befestigung der
Hinterachse, richtig angezogen sind. Denken Sie daran, den Zustand der Speichen in den Radern zu tberpriifen.

3. Der Rollstuhl sollte regelmaRig vierteljahrlich Giberpriift werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten in
einwandfreiem Zustand sind. Denken Sie daran, die beweglichen Teile lhres Rollstuhls wochentlich einzufetten.

4. Denken Sie daran, jedes Mal den Zustand Ihrer Reifen zu tberprifen. Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an den
Service.

5. Wenn der Rollstuhl nicht verwendet wird, sollte er an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, der vor direkter
Sonneneinstrahlung und Witterungseinflissen geschiitzt ist. Es wird empfohlen, den Rollstuhl an einem kiihlen und
trockenen Ort aufzubewahren. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstande auf den Rollstuhl zu legen.

VERFAHREN ZUR ENTSORGUNG DES PRODUKTS NACH DEM ENDE DER VERWENDUNG
Nach der AuBerbetriebnahme des Gerats kann das Medizinprodukt als normaler Siedlungsabfall entsorgt werden.

PATIENTENZIELGRUPPE

Personen, die an Krankheiten, Funktionsstérungen oder Verletzungen leiden, fir deren Behandlung/Rehabilitation oder
Kompensation dieses Produkt bestimmt ist (siehe Abschnitt Gber die bestimmungsgemaRe Verwendung des Produktes in
dieser Anleitung). Das Produkt kann vom Anwender selbst oder auf Empfehlung eines Arztes, Therapeuten oder anderen
Spezialisten erworben werden. Unabhdngig davon, ob Sie das Produkt selbst oder auf Empfehlung eines
Arztes/Therapeuten/anderen Fachmanns  kaufen, muissen  Sie die  verfugbaren GréRen/erforderlichen
Funktionen/GréRen/Varianten des Produktes, die Indikationen und Kontraindikationen fiir den Gebrauch sowie die vom
Hersteller bereitgestellten Informationen berlcksichtigen.
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CZK

VSTUP

Ptred pouZitim invalidniho voziku si pozorné prectéte tento navod k pouziti. Nespravné pouzivani invalidniho voziku maze
vést k osobnimu zranéni, zranéni nebo nehodé. Pro bezpecné a Uspésné pouzivani vaseho invalidniho voziku si proto peclivé
prectéte tento navod.

BEZPECNOSTNI

pouZzivejte pfi vstupu nebo vystupu z budovy rampy. DrZeni rukou na rukojetich umoZznuje maximalni rovnovahu.
OHYBANI

Nenaklanéjte se na stranu voziku, protoze to mGze zpUsobit ztratu rovnovahy a pad.

POHYB PO KOPCiCH

- Neprovadéjte zatacky na svazich kvali riziku pfevraceni

- Asistujici osoba by neméla tlacit invalidni vozik na svazich diagonalné.

- Pokud vozi¢kar vyjede do kopce po svych, mél by se vyhnout jizdé po uhlopricce kopce.

- Je-li nutné sjet strmy svah, asistujici osoba by méla jit pozpatku s vozikem nad sebou.

- Pokud uZivatel sjizdi ze svahu sam, mél by neustdle kontrolovat rychlost voziku a nedovolit, aby vyrobek nadmérné
zrychloval. V pfipadé potreby vyhledejte pomoc jiné osoby.

CUBS

- Pokud je to mozné, pouzivejte vidy pomoc doprovodu (pfi pfesunu s doprovodem musi byt vozik vybaven madly pro
tlaceni).

- Vyhnéte se silnym otfestim pfi sjizdéni obrubniku. Sok mGze mit nepfiznivy vliv na vyrobek.

- Za zadnych okolnosti se nepokousejte vylézt na vysoké obrubniky.

- PFi prejizdéni obrubnikd nebo zatadeni v kopcich budte vidy opatrni a nikdy nejezdéte na invalidnim voziku pozpatku bez
pomoci obsluhy.

SCHODY

- Vidy pouzivejte dva nebo vice strazcd. Naklorite vyrobek mirné dozadu, abyste udrzeli rovnovahu.

- Pfi jizdé vpred neni dovoleno stoupat po schodech.

- NepouZivejte eskalatory. Musite pouzit vytah.

OBECNA INFORMACE

- P¥i nastupovani a vystupovani z invalidniho voziku vidy zkontrolujte, zda jsou zabrzdény OBE brzdy.

- Pfi nastupovani a vystupovani z vyrobku nestdjte na stupackach.

- Neni povoleno prepravovat vice nez jednoho cestujiciho. Invalidni voziky jsou urceny pro jednoho uzivatele.
- Ujistéte se, Ze obleceni neblokuje kola invalidniho voziku.

NEZADOUCI PRIHODA
V pfipadé "vazného incidentu" souvisejiciho s produktem, ktery vede pfimo nebo nepfimo, mlze nebo by mohla vést k
nékteré z ndsledujicich

udalosti:

a) umrti pacienta, uzivatele nebo jiné osoby,

b) docasné nebo trvalé zhorSeni zdravotniho stavu pacienta, uZivatele nebo jiné osoby,

c) vaziné ohroZeni verejného zdravi

tato "zavaina udalost" musi byt nahlasena vyrobci a pfislusnému organu ¢lenského statu, v némz ma uzivatel nebo pacient
bydlisté. V piipadé CR je piisluinym organem SUKL (Statni Gstav pro kontrolu |é¢iv, Odbor zdravotnickych prostiedkd.
UZivatel/pacient jsou povinni pisemné oznamit vyrobci nebo zplnomocnénému zastupci a SUKL jakoukoliv nezadouci
prihodu, ktera vznikla v souvislosti s pouzitim zdravotnického prostiedku.

POZORNOST:

V pfipadé bolesti, alergickych reakci nebo jinych rusivych, pro uZivatele nejasnych ptiznakl souvisejicich s pouZivanim
zdravotnického prostifedku, se poradte se zdravotnikem.

POZNAMKA: Viyrobce nenese odpovédnost za $kody zptisobené zanedbanim tGdrzby, nespravnym servisem nebo
nedodrzenim doporucéeni obsazenych v tomto navodu.

POZOR: je zakazano pouzivat vyrobek jinym zplsobem, neZ ke kterému je urcen!

POZOR: Pfi pouzivani a manipulaci s vyrobkem, jakoZ i pfi jeho montazi a sefizovani mechanismi muze dojit k zachyceni
a/nebo primacknuti ¢asti téla uzivatele/asistenta do otvorl/mezer mezi prvky. Tyto kroky by mély byt provadény se zvlastni
opatrnosti.
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POZNAMKA: Pokud je vyrobek pouzivan nespravné, maze hrozit nebezpedi prevraceni. Dodriujte prosim pokyny pro
nastupovani/vystupovani/pfesouvani. Po nastaveni stabilizujte polohu opatrnym utazenim matic/Sroubd.

URCENE POUZITI / INDIKACE

Vozik je urcen pro osoby se zdravotnim postizenim nebo pohybovymi obtizemi. Slouzi jako podpora pfi pohybu.
Doporuceno také pro starsi osoby.

KONTRAINDIKACE
Fyzicka nebo dusevni omezeni (napr. zrakové postizeni), kterd brani bezpecné manipulaci s vyrobkem.

OBECNA UPOZORNENI

¢ Pi nastupovani nebo vystupovani z invalidniho voziku se ujistéte, Ze jsou obé brzdy zapnuté.

o Ujistéte se, Ze jsou obé brzdy zataZeny, kdyzZ se invalidni vozik netlaci nebo nepouziva.

¢ Vyhybejte se strmym a nerovnym povrchim, protoze to muze zpUsobit prevraceni vyrobku.

¢ VVyhnéte se mékkym povrchdm, protoZe by se kola mohla zabofit.

¢ Pohybujte vozikem plynule za vSech podminek.

* Vzdy sledujte ve svém okoli nebezpedi, jako je nabytek, dvere, diry, vyvyseni, obrubniky, vchody atd.

* VZdy méjte obé nohy na stupackach a ujistéte se, Ze obleceni je spravné uloZeno a neblokuje kola.

¢ Na svahu jedte vidy opatrné.

» Vzdy méjte obé ruce na rukojetich, abyste mohli vozik spravné ovladat (souvisejici s peCovatelem).

¢ VZdy pamatujte na udrZeni rovnovahy.

 Pravidelné kontrolujte ram a soucasti invalidniho voziku a béhem zarucéni doby i po ni vidy dodrZujte pokyny uvedené v
tomto ndvodu.

e UdrZujte invalidni vozik mimo dosah zdrojli ohné.

e Za zadnych okolnosti nesmi byt vyrobek pretézovan.

* Na zadni ¢ast invalidniho voziku nezavésujte zadné tézké predméty, protoze to mlze ovlivnit stabilitu vyrobku, zejména
pti stoupani do kopcd.

e Invalidni vozik smi pouZivat pouze jedna osoba.

* NepouZivejte invalidni vozik, pokud je pacient v bezvédomi.

e K tlaceni invalidniho voziku nepouZivejte jiné dopravni prostredky.

e Za jizdy nezvedejte predni kola, mohlo by dojit k padu a vaznému zranéni nebo smrti.

* Béhem pohybu nenastupujte do invalidniho voziku.

¢ Nepohybujte vozikem pfilis rychle a neotacejte jej nahle.

¢ Nepohybujte invalidnim vozikem po svahu (v Zddném sméru) strméjsim nez 7 stupna.

¢ Pfi nastupovani nebo vystupovani z vyrobku nestljte na stupackach.

* Nepouzivejte invalidni vozik ke $plhani po schodech, at uz sami nebo s doprovodem.

* Nepokousejte se zvedat invalidni vozik pomoci pohyblivych (odnimatelnych) ¢asti. Zvedani s pohyblivymi ¢astmi vyrobku
mUzZe vést ke zranéni uZivatele a/nebo osetfovatele nebo k poskozeni vyrobku.

* Nepouzivejte vozik se sklopenym opéradlem. Tim se zméni tézisté voziku a mlze dojit k prevraceni voziku dozadu.
Opéradlo by se mélo sklopit pouze pfi skladovani nebo prepraveé invalidniho voziku.

Na zadni konektor nezavésujte zddné predméty, protozZe by to mohlo zpUsobit sklopeni opéradla a vazné zranéni uzivatele.
¢ Invalidni vozik je vhodny pouze pro pouZiti v interiéru nebo na rovném venkovnim povrchu. Zafizeni nelze pouZit pro delsi
jizdu na nerovnych vozovkach. Pokud se potiebujete pohybovat po svazich, strmém terénu a schodech, pozadejte o pomoc
opatrovnika. Je-li nutné prekonat prekazku, mél by osetfovatel uchopit madla voziku obéma rukama a poté seslapnout
zadni pedal voziku tak, aby zved| predni ¢ast kocky, coZz umozriuje bezpecné prekondni prekazky. Pfi jizdé ve svahu: Pfi jizdé
z kopce se vyvarujte tlaeni voziku dold. Manévrujte s invalidnim vozikem pomoci polohy téla, abyste ridili rychlost a
plynulost jizdy. Nejezdéte na svazich vétsich nez 15 stupia.

* Pro osoby s vyssi télesnou hmotnosti se doporucuje pouZzivat ve stoupani zpétny chod. Zpétny chod umoZzriuje bezpecnou
regulaci rychlosti a tim zajistuje bezpecnost uZivatele. V pfipadé zdoldvani zvlasté strmych svahi byste méli vyuZit pomoci
opatrovnika. Zvednéte invalidni vozik zatlacenim na zadni nohu, naklorite dozadu, abyste zvedli predni kola, a poté aplikujte
jemnou silu k tlaceni invalidniho voziku do kopce. Vozik mohou zvedat i dva lidé — jeden se podpira vpfedu a druhy drzi
madla vzadu. Diky tomu je mozné prekonavat prekazky pozpatku.

POPIS KOMPONENTY

. Opérka zad

. Loketni opérka

. Odnimatelna podnozka
. Podnozka

. Predni kolo

. Zadni kolo

. Hnaci rafek

. Ruéni brzda

. Bocni kryt

OCoONOOULDE WNER
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10. Rukojet s pfidavnou brzdou

UZIVATELSKY MANUAL

1. Rozkladani

Chcete-li vozik rozloZit, oteviete opéradlo, dokud neuslysite charakteristicky zvuk, poté obéma rukama zatlacte na
pohyblivé strany sedadla, dokud se vozik zcela nerozlozi. Nakonec umistéte stupacky do odpovidajicich otvor(i na ramu,
otacejte dovnitf, dokud stupacka nezapadne.

1.

2. Skladani
Nejprve sloZte stupacky. Poté sklopte opéradlo a nakonec obéma rukama uchopte stfed sedadla a vytahnéte jej nahoru,
dokud nebude zcela sklopeny.

3. Nastaveni vysky opérky nohou.

Povolte zajistovaci Sroub pomoci imbusového kli¢e, Sroub vySroubujte, nastavte pozadovanou vysku stupacky a poté Sroub
utdhnéte. (obr. 3 a 4)

BRZDY

Nezapomeiite vidy pouzivat brzdy pfi nastupovani a vystupovani z invalidniho voziku. Drzte rukojet brzdy a posurite ji
dopredu nebo dozadu. Nastupovani a sestupovani z invalidniho voziku je povoleno pouze pti zablokovanych kolech.
Pozndamka: Nezapomerite pfi pohybu ve svahu nepouzivat brzdu kvdli riziku pfevraceni invalidniho voziku. (obr.5)

Pti pouZiti ru¢ni brzdy drzte brzdovou paku obéma rukama a vyvijejte dostatecny tlak pro ovladani brzdné sily a nastaveni
rychlosti voziku. (obr.5)

Invalidni vozik je vybaven brzdami pro pecovatele (obr.6)

FUNKCE RYCHLE DEMONTAZE OPERKY, KOLECEK A POKYNY K BEZPECNOSTNiMU PASU

e Invalidni vozik je vybaven funkci sklopeni opéradla. Chcete-li to provést, sklopte opéradlo stisknutim rukojeti obéma
rukama. (obr.7)

o Chcete-li kolo sejmout, podrzte jej, stisknéte cerné tlacitko rychlého uvolnéni na ramu a kolo sejméte. (obr. 8). Stisknéte
tladitko pro opétovné zablokovani kola. VZdy zkontrolujte polohu zamki, abyste se ujistili, Ze jsou kola spravné
namontovana.
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e PfizpUsobte bezpecnostni pas uzivateli a zapnéte prezku. (obr.9)
7. 8.

PODMINKY POUZiVANI vOziKu

1. Vozik se doporucuje pouzivat pouze na rovném povrchu venku nebo uvnitf. Vyhnéte se pouzivani voziku venku za
nepfiznivych povétrnostnich podminek. Pokud potiebujete pouzit invalidni vozik za Spatného pocasi, doporucujeme co
nejdrive vyhledat ukryt.

2. Vyhybejte se Spatnym silnicim, jako jsou blativé, zasnéZzené, pisecné, stérkové a nerovné cesty. Vyhnéte se jizdé po
silnicich s hustym provozem a nevystavujte invalidni vozik slune¢nimu zareni na dlouhou dobu, mohlo by dojit k poskozeni
pneumatiky.

3. Nezapomerite dlisledné dodrZovat dopravni predpisy a dodrZovat bezpecnost pti pouzivani voziku na vefejnych
komunikacich.

4. Nezapomerite chodit po chodnicich a pouZivat prechody pro chodce.

5. Kocarek se doporucuje skladovat a pouzivat za béZznych povétrnostnich podminek. Pfipustny teplotni rozsah je -15 °C~ 40
°C a relativni vihkost je 60 *+ 35 % relativni vihkosti.

SPECIFIKACE

Celkova délka: 100 cm

Celkova Sitka: 70 cm

Celkova vyska: 92,5 cm

Sitka ve sloZeném stavu: 33,5 cm
Sitka sedaku: 46 cm

Hloubka sedu: 39,5 cm

Vyska opéradla: 43,5 cm

Vyska od zemé k sedadlu: 46
Maximalni hmotnost uZivatele: 120 kg
Pevné predni kolo: 7"

Pevné zadni kolo: 24"

Hmotnost netto/brutto: 19,8/22,2 kg
Rozmér baleni: 82x32x78cm
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Ram: ocel
TATO ZNAMKA ZNAMENA MAXIMALNi HMOTNOST UZIVATELE!

ZARIZENI
¢ bezpecnostni pas pacienta
® brzdy pro obsluhu
* mékké podrucky
e zadni kapsa
e sklopné stupacky s moznosti vyskového nastaveni a demontaze
e dvojity kiz
¢ zadni kola na rychlospojkach
e sklopnd opérka zad

ROZSAH DODANI

Invalidni vozik, 2 stupacky, klice na nastaveni stupacek, navod k pouZziti

UDRZBA, CISTENI A SKLADOVANI

1. Vyvarujte se vlhkosti a nezapomerite po kazdém poufziti vozik otfit do sucha. Uchovavejte kocarek ve spravnych
podminkach a dbejte na spravné podminky skladovani, aby byla zajisténa maximalni Zivotnost zafizeni.

2. Pfed poutzitim invalidniho voziku zkontrolujte, zda jsou Srouby Fadné utazeny, zejména matice zajistujici zadni ndpravu.
Nezapomerite zkontrolovat stav paprsku v kolech.

3. Invalidni vozik by mél byt pravidelné ¢tvrtletné kontrolovan, aby bylo zajisténo, Ze vSechny soucasti jsou v dobrém
provoznim stavu. Nezapomerite kazdy tyden namazat pohyblivé ¢asti vaseho invalidniho voziku mazivem.

4. Nezapomernte pokazdé zkontrolovat stav pneumatik. V pfipadé poskozeni kontaktujte servis.

5. KdyZ vozik nepouzivate, mél by byt uloZzen na bezpecném misté, chranén pred pfimym slunec¢nim zarenim a
povétrnostnimi vlivy. Vozik se doporucuje skladovat na chladném a suchém misté. Nepokladejte na invalidni vozik tézké
predméty.

PROHLASENI

Na tento vyrobek bylo vydano prohlaseni o shodé s Nafizenim (EU) MDR

2017/745 v platném znéni a ve shodé s legislativnimi pozadavky CR na zdravotnické prostfedky v platném znéni.

LIKVIDACE PRODUKTU

Pti likvidaci pouzitého vyrobku je nutné dodrzovat pfislusné predpisy pro likvidaci odpadu. Vyrobek nepatti do komunalniho
odpadu. Vyrobek obsahuje Casti, které Ize dale recyklovat. Proto jej po ukonceni pouzivani zlikvidujte predanim do
sbérného dvora.

CILOVA SKUPINA PACIENTU

Osoby trpici nemocemi, dysfunkcemi nebo zranénimi, k jejichz 1é¢bé&/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento pfistroj uréen (viz ¢ast o
uréeném pouZiti pfistroje v tomto navodu). Pfistroj si mZe uZivatel zakoupit sdm nebo na doporuéeni lékafe, terapeuta ¢i jiného
odbornika. At uZ si pfistroj zakoupite sami nebo na doporuceni lékafe/terapeuta/jiného odbornika, musite vzit v Gvahu dostupné
velikosti/potfebné funkce/rozméry/varianty pfistroje, indikace a kontraindikace pouZiti, jakoZ i informace poskytnuté vyrobcem.

SK

uvop

Pred pouZitim invalidného vozika si pozorne precitajte tento navod na pouZitie. Nespravne pouzivanie invalidného vozika
moze viest k poskodeniu zdravia, zraneniu ostatnych os6b alebo inym nehodam. Pre bezpecné a Uspesné pouzivanie vasho
invalidného vozika si preto pozorne preditajte tento navod.

BEZPECNA MANIPULACIA S VYROBKOM

Najbezpecnejsia manipulacia s vyrobkom je na rovnom povrchu bez akychkolvek prekazok. Vzdy, ked je to mozné, pri
vstupe alebo vystupe z budovy vidy pouZivajte rampy. DrZzanie rik na rukovatiach umozriuje maximalnu rovnovahu.
NAKLANANIE SA S VYROBKOM

Nenaklanajte sa na stranu invalidného vozika, pretoZe to méze spdsobit stratu rovnovéahy a pad.

POHYB PO KOPCOCH, SVAHOCH A NEROVNOSTIACH

- Neotdcajte sa na svahoch kvdli riziku prevratenia

- Asistujlca osoba by nemala tlacit invalidny vozik na svahoch diagonalne.

- Ak pouzivatel stupa do kopca poharianim vozika vlastnou silou, mal by sa vyhnut jazde po uhlopriecke kopca.
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- Ak je potrebné zist dolu strmym svahom, asistujlca osoba by mala kracat dozadu a drzat invalidny vozik pred sebou.

- Ak pouzivatel schadza zo svahu sam, mal by neustale kontrolovat rychlost invalidného vozika a nedovolit, aby vyrobok
nadmerne zrychloval. V pripade potreby vyhladajte pomoc inej osoby.

OBRUBNIKY

- Ak je to mozné, vidy pouzivajte pomoc sprievodcu (pri pohybe s obsluhou musi byt invalidny vozik vybaveny
rukovatami/madlami na tlacenie).

- Vyhnite sa silnym otrasom pri jazde z obrubnika. Narazy m6zu mat nepriaznivy vplyv na produkt.

- Za Ziadnych okolnosti sa nepokusajte prekonavat vysoké obrubniky.

- VZdy budte opatrni pri zdolavani obrubnikov alebo zatacani na kopcoch a nikdy sa neposuvajte na invalidnom voziku bez
pomoci opatrovatela.

SCHODY

- VZdy pouZzivajte dvoch alebo viacerych opatrovatelov. Naklorite vyrobok mierne dozadu, aby ste udrzali rovnovahu.

- Pocas jazdy dopredu nie je dovolené stupat po schodoch.

- NepouZivajte eskalatory. Musite pouzit vytah.

VSEOBECNE UPOZORNENIA/INFORMACIE

- Pri nastupovani alebo vystupovani z invalidného vozika vzdy skontrolujte, ¢i su zabrzdené OBIDVE brzdy.

- Pri nastupovani alebo vystupovani z vozika nestojte na opierkach noh.

- Nie je dovolené prepravovat viac ako jedného cestujlceho. Invalidné voziky su uréené pre jedného uzivatela.

- Uistite sa, Ze oblecenie neblokuje kolesa invalidného vozika alebo do nich nezasahuje.

UPOZORNENIE

V pripade, ak dojde k ,,zadvaZnej udalosti” suvisiacej s produktom, ktora priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo méze
viest k niektorej z nasledujucich udalosti:

a) smrt pacienta, uzivatela alebo inej osoby

b) docasné alebo trvalé zhorSenie zdravotného stavu pacienta, uZivatela alebo inej osoby

c) vazne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takuto udalost nahlasit vyrobcovi a prislusnému organu ¢lenského statu,
v ktorom ma uZivatel alebo pacient bydlisko. V pripade Slovenska je prislusnym organom Statny Ustav pre kontrolu liediv)
UPOZORNENIE

V pripade vyskytu bolesti, alergickych reakcii alebo inych priznakov suvisiacich s pouzivanim vyrobku, obratte sa na svojho
lekara.

UPOZORNENIE

Vyrobca nezodpoveda za Skody sp6sobené zanedbanim udrzby, nedostato¢nym servisom alebo nedodrzanim odporuacani
obsiahnutych v tomto ndvode na poutzitie.

UPOZORNENIE

Je zakazané pouzivat vyrobok inak ako v stlade s jeho uréenim!

UPOZORNENIE

Pocas pouzivania a manipuldcie s vyrobkom, ako aj pri jeho montézi a nastavovani mechanizmov méze hrozit riziko
zachytenia a/alebo stlacenia Casti tela uZivatela/asistenta v otvoroch/medzerdch medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali
vykonavat obzvlast opatrne.

UPOZORNENIE

Ak sa vyrobok pouZiva nespravne, hrozi riziko prevratenia. Prosim, dodrZujte pokyny pre
nastupovanie/vystupovanie/premiestfiovanie. Po nastaveni stabilizujte polohu opatrnym utiahnutim matic/skrutiek.
POUZITIE VYROBKU/INDIKACIE

Invalidny vozik je uréeny pre osoby so zdravotnym postihnutim alebo pohybovymi tazkostami. Sluzi ako podpora pri
pohybe. Odporuca sa aj pre starsich ludi.

KONTRAINDIKACIE

Fyzické alebo dusevné obmedzenia (napr. zhorsenie zraku), ktoré brania bezpecnej manipuldcii s vyrobkom.

VSEOBECNE UPOZORNENIA

* Pri nastupovani alebo vystupovani z invalidného vozika sa uistite, Ze st zabrzdené obe brzdy.

e Uistite sa, Ze su obe brzdy zatiahnuté, ked'sa invalidny vozik netlaci alebo nepouZziva.

¢ Vyhybajte sa strmym a nerovnym povrchom, pretoze to méze spdsobit prevratenie vyrobku.

* Vyhybajte sa miakkym povrchom, pretoze sa mdzu kolesa zaborit.

¢ Pohybujte invalidnym vozikom za kazdych podmienok plynule.

* Vzidy sledujte svoje okolie kvoli nebezpecenstvam, ako je nabytok, dvere, diery, vyvysenia, obrubniky, vchody atd".
¢ Vzdy majte obe nohy na opierkach néh (stupackach) a uistite sa, Ze Vase oblecenie neblokuje kolesa.

® Pri stupaniach v teréne jazdite vidy opatrne.

e Vzdy drZte obe ruky na rukovatiach, aby ste invalidny vozik spravne ovladali (plati pre opatrovatela).

¢ Vzdy pamatajte na udrziavanie rovnovahy.

¢ Pravidelne kontrolujte rdm a komponenty invalidného vozika a pocas zaru¢nej doby aj po nej sa vzdy riadte pokynmi v
tomto navode.

¢ Invalidny vozik drzte mimo dosahu zdrojov ohna.
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* Vlyrobok sa v Ziadnom pripade nesmie pretaZovat.

* Na zadnu ¢ast invalidného vozika nevesajte Ziadne tazké predmety, pretoze to moze ovplyvnit stabilitu vyrobku, najma pri
stupani do kopca.

¢ Invalidny vozik moZe pouzivat iba jedna osoba.

¢ NepouZivajte invalidny vozik, ked'je pacient v bezvedomi.

* Na tlacenie invalidného vozika nepouZivajte iné dopravné prostriedky.

¢ Pocas jazdy nezdvihajte predné kolesa, pretoze to mbze mat za nasledok pad a vézne zranenie alebo smrt.

¢ Ak je invalidny vozik v pohybe, nenastupujte.

¢ Nehybte invalidnym vozikom prili$ rychlo a nahle (nepredvidatelne) sa s nim neotacajte.

¢ Nehybte invalidnym vozikom po svahu (v Ziadnom smere), ktory je strmsi ako 7 stupriov.

* Pri nastupovani alebo vystupovani z vozika nestojte na opierkach néh.

* Nevystupujte po schodoch na invalidnom voziku, ¢i uz sami alebo s opatrovatelom (sprievodom).

* Nepokusajte sa zdvihnut invalidny vozik pomocou pohyblivych (odnimatelnych) ¢asti. Dvihanie s pohyblivymi ¢astami
produktu moze spbsobit zranenie pouzivatela alebo opatrovatela, pripadne poskodenie produktu.

* Nepouzivajte invalidny vozik so sklopenym operadlom. To zmeni tazisko invalidného vozika a moze spdsobit prevratenie
invalidného vozika dozadu. Operadlo by sa malo sklopit iba pri skladovani alebo preprave invalidného vozika.

¢ Na zadny konektor nevesajte Ziadne predmety, pretoze to moze spdsobit sklopenie operadla a vazne zranenie
pouZivatela.

¢ Invalidny vozik je vhodny len na poufZitie v interiéri alebo na rovnych vonkajsich plochach. Zariadenie nie je mozné
pouzivat pri dlhsej jazde na nerovnych cestach. Ak sa potrebujete pohybovat po svahoch, strmom teréne a schodoch,
poziadajte o pomoc opatrovnika (sprievod). Ak je potrebné prekonat prekazku, osetrovatel (sprievod) by mal uchopit
rukovéte invalidného vozika oboma rukami a potom stlacit zadny pedal vozika tak, aby sa zdvihli predné kolesa, ¢o vam
umozni bezpecéne prekonat prekazku. Pri jazde v stipaniach: Pri jazde z kopca sa vyhnite tlaeniu invalidného vozika.
Manévrujte s invalidnym vozikom pomocou polohy tela na ovladanie rychlosti a plynulosti. Nejazdite na svahoch vacsich
ako 15 stupriov.

e Pre ludi s vy$3ou telesnou hmotnostou sa odporuca v kopcoch pouzit metddu jazdy vzad (spatnd jazda). Spatna jazda
umozriuje bezpeénu regulaciu rychlosti, ¢im zaistuje bezpecnost pouZivatela. V pripade zdolavania obzvlast strmych svahov
by ste mali vyuzit pomoc opatrovnika (sprievodu). Zdvihnite invalidny vozik zatla¢enim na zadnud nohu, naklorite dozadu,
aby ste zdvihli predné kolesa, a potom pouZzite jemnu silu, aby ste invalidny vozik vytlacili do kopca. Invalidny vozik mézu
zdvihnut aj dvaja ludia — jeden ho podopiera vpredu a druhy drZi rukovéte vzadu. Vdaka tomu je mozné prekonavat
prekazky aj dozadu.

POPIS KOMPONENTOV

. Opierka chrbta

. Laktova opierka

. Odnimatelna opierka ndh
. Opierka noh (stupacka)

. Predné koleso

. Zadné koleso

. Hnacia obru¢

. Ru¢nd brzda

. Bocny kryt

10. Rukovat s pridavnou brzdou

OO NOUDA WNER

MONTAZ VYROBKU

1. Rozkladanie

Ak chcete invalidny vozik rozloZit, otvorte operadlo, kym nebudete polut charakteristicky zvuk, potom oboma rukami
zatlacte na pohyblivé strany sedadla, kym sa invalidny vozik Uplne nerozlozi. Nakoniec vloZte opierky noh (stupacky) do
prisluSnych otvorov na rame, otocte dovnutra, kym sa opierka nezaisti.
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1.
2. Skladanie

Najprv zlozte opierky noh (stupacky). Potom sklopte operadlo a nakoniec oboma rukami uchopte stred sedadla a vytiahnite
ho nahor, kym nebude Uplne zloZené.

3. Vyskové nastavenie opierky n6h

Uvolnite zaistovaciu skrutku pomocou imbusového kltéa, odskrutkujte skrutku, nastavte poZadovanu vysku opierky néh a
potom skrutku dotiahnite. (obr. 3 a 4)

\

\

BRZDY

Nezabudnite vidy pouZit brzdy pri nastupovani a vystupovani z invalidného vozika. Drzte rukovat brzdy a posuvaijte ju
dopredu alebo dozadu. Nastupovanie a vystupovanie z invalidného vozika je povolené len pri zablokovanych kolesach.
Upozornenie: Nezabudnite, Ze pri pohybe na svahu nepouZivajte brzdu, pretoZe hrozi prevratenie invalidného vozika
(Obr.5). Pri pouZiti rucnej brzdy drzte brzdovu paku oboma rukami a vyvijajte dostato¢ny tlak na ovladanie brzdnej sily a
nastavenie rychlosti invalidného vozika (Obr.5).

Invalidny vozik je vybaveny brzdami pre opatrovatela/sprievod (obr.6).

5. .
POKYNY PRE RYCHLU DEMONTAZ OPIERKY CHRBTA, KOLIES A BEZPECNOSTNEHO PASU

« Invalidny vozik je vybaveny funkciou skldpania operadla. Za tymto Gcelom sklopte operadlo stlatenim rukovéti/pacok
oboma rukami. (obr.7)

Ak chcete koleso vybrat, podrzte ho, stlaéte Cierne tlacidlo rychleho uvolnenia na rame a vyberte koleso. (obr. 8). Stlacte
tlacidlo pre opatovné uzamknutie kolesa. VZdy skontrolujte polohu zamkov, aby ste sa uistili, Ze s kolesa spravne
namontované.

¢ Nastavte bezpecnostny pas uzivatelovi a zapnite pracku. (obr.9)

7. 8. 9.

VLAST
NOSTI
APOU
ATIE
PROD
UKTU
1.
Invalid
ny vozik sa odporuca pouzivat iba na rovnych povrchoch vonku alebo v interiéri. Vyhnite sa pouZivaniu invalidného vozika
vonku za nepriaznivych poveternostnych podmienok. Ak potrebujete poufZit invalidny vozik v zlom poéasi, pripadne sa
pocasie este zhorsi alebo sa stane nebezpeénym, odporuéame vam &o najskor vyhladat dkryt.
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2. Vyhnite sa zlym cestam, ako su: blatisté, zasnezené, piesocnaté, Strkové a nerovné cesty. Vyhnite sa jazde po cestach s
hustou premavkou a nevystavujte invalidny vozik sine¢nému Ziareniu na dlhi dobu, pretoze méze déjst k poskodeniu
pneumatik.

3. Nezabudnite dosledne dodrziavat dopravné predpisy a dodrzZiavat bezpecnost pri pouZivani invalidného vozika na
verejnych komunikaciach.

4. Nezabudajte chodit po chodnikoch a pouzivat prechody pre chodcov.

5. Vozik sa odporuca skladovat a pouzivat za beZznych poveternostnych podmienok. Pripustny teplotny rozsah je -15 °C ~ 40
°C a relativna vlhkost je 60 * 35 % relativnej vihkosti.

TECHNICKA SPECIFIKACIA A PARAMETRE PRODUKTU
Celkova dizka: 100 cm

Celkova Sirka: 70 cm

Celkova vyska: 92,5 cm

Sirka v zloZenom stave: 33,5 cm

Sirka sedadla: 46 cm

Hibka sedadla: 39,5 cm

Vyska chrbtovej opierky: 43,5 cm
Vyska od zeme po sedadlo: 46 cm
Maximalna hmotnost uZivatela: 120 kg
Pevné predné koleso: 7"

Pevné zadné koleso: 24"

Hmotnost netto/brutto: 19,8/22,2 kg
Rozmer balenia: 82x32x78cm

Ram: ocel

VYBAVENIE PRODUKTU

* bezpecnostny pas pre pacienta

* brzdy pre obsluhu (sprievod)

* makké laktové opierky

¢ zadné vrecko

o sklopné opierky noh (stupacky) s moznostou vyskového nastavenia a demontaze
e dvojity kriz

¢ zadné kolesa na rychlospojkach

e sklopné operadlo

TENTO SYMBOL OZNACUJE MAXIMALNU HMOTNOST UZiVATELA!

OBSAH BALENIA
Invalidny vozik, 2 ks opierky noh, kltce na nastavenie opierok néh, navod na pouzitie

UDRZBA, CISTENIE A SKLADOVANIE VYROBKU

1. Zabrarite vlhkosti a nezabudnite invalidny vozik po kazdom poufZiti utriet dosucha. Uchovévajte vozik vo vhodnych
podmienkach a dbajte na jeho spravne skladovanie, aby bola zaistena maximalna Zivotnost zariadenia.

2. Pred pouzitim invalidného vozika skontrolujte, ¢i st skrutky spravne dotiahnuté, najma matice zaistujlce zadnu napravu.
Nezabudnite skontrolovat stav $pic v kolesach.

3. Invalidny vozik by sa mal pravidelne stvrtro¢ne kontrolovat, aby sa zabezpecilo, Ze vietky komponenty st v dobrom
prevadzkovom stave. Nezabudnite kazdy tyzderi namazat pohyblivé ¢asti invalidného vozika.

4. Nezabudnite zakazdym skontrolovat stav svojich pneumatik. V pripade poskodenia kontaktujte servis.

5. Ked'sa invalidny vozik nepouziva, mal by byt uloZeny na bezpe¢nom mieste, chraneny pred priamym slneénym Ziarenim a
poveternostnymi vplyvmi. Invalidny vozik sa odporuéa skladovat na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa ukladaniu
tazkych predmetov na invalidny vozik.

CIELOVA SKUPINA PACIENTOV
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Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na lie¢bu/rehabilitaciu alebo kompenzaciu ktorych je tato
pomaocka uréena (pozri ¢ast tykajucu sa ucelu pouZitia pomocky v tomto navode). Produkt si mbze pouzivatel zakupit sam
alebo na zéklade odporucania lekara, terapeuta alebo iného odbornika. Bez ohladu na to, ¢i si pomdcku zakupite sami alebo
na odporucanie lekara/terapeuta/iného odbornika, musite vziat do Uvahy dostupné velkosti/potrebné
funkcie/rozmery/varianty pomécky, indikacie a kontraindikacie pouZivania, ako aj informacie poskytnuté vyrobcom.

SPOSOB ZNESKODNENIA PRODUKTU PO UKONCENI POUZ{VANIA

Po ukonceni pouzivania zdravotnickej pombcky moze byt zlikvidovana ako bezny komunalny odpad s vynimkou elektrickych
vyrobkov (postupujte podla sposobu likvidacie elektrickych a elektronickych zariadeni). Pre spravnu likvidaciu odpadu sa
obratte na miestny Urad alebo na najblizSie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako vyrobok spravne zlikvidovat.
Konanim v stlade s miestnymi predpismi poméhate chranit Zivotné prostredie.

FR

ENTREE

Avant d'utiliser le fauteuil roulant, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Une utilisation incorrecte du fauteuil
roulant peut entrainer des blessures corporelles, des blessures ou des accidents. Par conséquent, pour une utilisation slre
et réussie de votre fauteuil roulant, veuillez lire attentivement ce manuel.

SECURITE

La manipulation la plus slire du produit se fait sur une surface plane sans aucun obstacle. Dans la mesure du possible,
utilisez toujours des rampes pour entrer ou sortir d'un batiment. Garder vos mains sur les poignées de poussée permet un
équilibre maximal.

PLIANT

Ne vous penchez pas sur le c6té du fauteuil roulant car cela pourrait vous faire perdre I'équilibre et tomber.

SE DEPLACER SUR LES COLLINES

- Ne pas effectuer de virages en pente en raison du risque de renversement

- La personne qui vous assiste ne doit pas pousser le fauteuil roulant sur les pentes en diagonale.

- Si un utilisateur de fauteuil roulant gravit une pente tout seul, il doit éviter de rouler sur la diagonale de la pente.

- S'il est nécessaire de descendre une pente raide, la personne accompagnatrice doit marcher a reculons avec le fauteuil
roulant au-dessus d'elle.

- Si l'utilisateur descend la pente par lui-méme, il doit contrdler a tout moment la vitesse du fauteuil roulant et ne pas
laisser le produit accélérer de maniére excessive. Demandez I'aide d'une autre personne si nécessaire.

CUBS

- Si possible, utilisez toujours I'aide d'un accompagnateur (en cas de déplacement avec accompagnateur, le fauteuil roulant
doit étre équipé de poignées de poussée).

- Bvitez les chocs violents lors de la descente du trottoir. Un choc peut avoir un effet néfaste sur le produit.

- N'essayez en aucun cas de gravir des bordures hautes.

- Soyez toujours prudent lorsque vous franchissez des trottoirs ou faites des virages sur des pentes et ne reculez jamais
dans votre fauteuil roulant sans I'aide d'un accompagnateur.

ESCALIERS

- Utilisez toujours deux tuteurs ou plus. Inclinez légérement le produit vers l'arriere pour maintenir I'équilibre.

- Il est interdit de monter des escaliers en avangant.

- Ne pas utiliser les escalators. Vous devez utiliser I'ascenseur.

INFORMATIONS GENERALES

- Vérifiez toujours que les DEUX freins sont appliqués lorsque vous montez ou descendez du fauteuil roulant.

- Ne montez pas sur les repose-pieds lorsque vous montez ou descendez du produit.

- Il est interdit de transporter plus d'un passager. Les fauteuils roulants sont congus pour un utilisateur.

- Assurez-vous que les vétements ne bloquent pas les roues du fauteuil roulant.

ATTENTION:

En cas d'« incident grave » lié a un produit qui a directement ou indirectement entrainé, peut avoir entrainé ou peut
entrainer I'un des éléments suivants :

a) le déces d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne ou

b) détérioration temporaire ou permanente de la santé du patient, de |'utilisateur ou d'une autre personne ou
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) une menace grave pour la santé publique

cet "incident grave" doit étre signalé au fabricant et a |'autorité compétente de I'Etat membre ol réside |'utilisateur ou le
patient. Dans le cas de la Pologne, I'autorité compétente est I'Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs
médicaux et des produits biocides.

ATTENTION:

En cas de douleurs, réactions allergiques ou autres symptomes génants, peu clairs pour I'utilisateur liés a l'utilisation du
dispositif médical, consulter un professionnel de santé.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un entretien négligé, un entretien inapproprié
ou le non-respect des recommandations contenues dans ce manuel.

ATTENTION : il est interdit d'utiliser le produit d'une maniére autre que celle pour laquelle il est destiné !

ATTENTION : Lors de l'utilisation et de la manipulation du produit, ainsi que lors de son montage et réglage des
mécanismes, il peut y avoir un risque de coincement et/ou de pincement des parties du corps de |'utilisateur/assistant dans
les ouvertures/espaces entre les éléments. Ces étapes doivent étre effectuées avec un soin particulier.

REMARQUE : Si le produit n'est pas utilisé correctement, il peut y avoir un risque de basculement. Veuillez suivre les
instructions d'embarquement/démontage/déplacement. Apreés réglage, stabilisez la position en serrant soigneusement les
écrous/boulons.

UTILISATION PREVUE / INDICATIONS

Le fauteuil roulant est destiné aux personnes handicapées ou a mobilité réduite. Il sert de support lors du déplacement.
Recommandé aussi pour les personnes agées.

CONTRE-INDICATIONS
Limitations physiques ou mentales (par exemple déficience visuelle) qui empéchent une manipulation stre du produit.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

* Lorsque vous montez ou descendez du fauteuil roulant, assurez-vous que les deux freins sont serrés.

e Assurez-vous que les deux freins sont serrés lorsque le fauteuil roulant n'est pas poussé ou utilisé.

e Les surfaces raides et inégales doivent étre évitées car cela peut faire basculer le produit.

« Evitez les surfaces molles car les roues peuvent s'enfoncer.

» Déplacez le fauteuil roulant en douceur dans toutes les conditions.

* Observez toujours votre environnement pour les dangers tels que les meubles, les portes, les trous, les élévations, les
bordures, les entrées, etc.

» Gardez toujours les deux pieds sur les repose-pieds et assurez-vous que les vétements sont correctement rangés et ne
bloquent pas les roues.

¢ Conduisez toujours prudemment sur les pentes.

» Gardez toujours les deux mains sur les poignées de poussée pour contréler correctement le fauteuil roulant (lié a
I'aidant).

* Rappelez-vous toujours de garder votre équilibre.

e Vérifiez régulierement le cadre et les composants du fauteuil roulant et suivez toujours les instructions de ce manuel
pendant et apres la période de garantie.

¢ Maintenez le fauteuil roulant éloigné des sources d'incendie.

¢ En aucun cas le produit ne doit étre surchargé.

* N'accrochez pas d'objets lourds a I'arriere du fauteuil roulant, car cela pourrait affecter la stabilité du produit, en
particulier lors de la montée de pentes.

¢ Le fauteuil roulant ne peut étre utilisé que par une seule personne.

¢ N'utilisez pas le fauteuil roulant lorsque le patient est inconscient.

» N'utilisez pas d'autres moyens de transport pour pousser le fauteuil roulant.

¢ Ne soulevez pas les roues avant pendant la conduite, car cela pourrait entrainer une chute et des blessures graves, voire
mortelles.

¢ Ne montez pas dans le fauteuil roulant pendant que vous vous déplacez.

* Ne déplacez pas le fauteuil roulant trop vite et ne faites pas de virages brusques.

¢ Ne déplacez pas le fauteuil roulant sur une pente (dans n'importe quelle direction) de plus de 7 degrés.

¢ Ne montez pas sur les repose-pieds lorsque vous montez ou descendez du produit.

* Ne montez pas les escaliers avec un fauteuil roulant, que ce soit seul ou avec un accompagnateur.

* N'essayez pas de soulever le fauteuil roulant en le tenant par des pieéces mobiles (amovibles). Le levage du produit en le
tenant par les piéces mobiles peut blesser |'utilisateur et/ou le personnel soignant ou endommager le produit.

¢ N'utilisez pas le fauteuil roulant avec le dossier rabattu. Cela modifie le centre de gravité du fauteuil roulant et peut faire
basculer le fauteuil roulant vers I'arriere. Le dossier ne doit étre rabattu que lors du stockage ou du transport du fauteuil
roulant.

¢ N'accrochez aucun objet sur le connecteur arriere, car cela pourrait entrainer le rabattement du dossier et blesser
gravement |'utilisateur.

e Le fauteuil roulant convient uniguement a une utilisation en intérieur ou sur des surfaces extérieures planes. L'appareil ne
peut pas étre utilisé pour une conduite prolongée sur des routes inégales. Si vous avez besoin de naviguer sur des pentes,
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des terrains escarpés et des marches, veuillez demander I'aide d’une personne soignante. S'il est nécessaire de surmonter
un obstacle, le soignant doit saisir les poignées du fauteuil roulant a deux mains, puis appuyer sur la pédale arriere du
fauteuil roulant afin de soulever I'avant du produit, ce qui permet de franchir I'obstacle en toute sécurité. Lors de la
conduite sur des pentes : En descente, évitez d'appuyer sur le fauteuil roulant. Manceuvrez le fauteuil roulant en utilisant la
position de votre corps pour contrdler la vitesse et la douceur. Ne conduisez pas sur des pentes supérieures a 15 degrés.

e Pour les personnes ayant un poids corporel plus élevé, il est recommandé d'utiliser la méthode de conduite inversée sur
les pentes. La marche arriére permet un contréle de la vitesse en toute sécurité, assurant ainsi la sécurité de |'utilisateur. En
cas de franchissement de pentes particulierement raides, vous devez faire appel a une personne soignante. Soulevez le
fauteuil roulant en appuyant sur le pied arriere, inclinez-le vers I'arriere pour soulever les roues avant, puis appliquez une
|égere force pour pousser le fauteuil roulant vers le haut de la pente. Le fauteuil roulant peut également étre soulevé par
deux personnes - I'une soutenant a I'avant et I'autre tenant les poignées a I'arriére. Grace a cela, il est possible de
surmonter les obstacles en arriére.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
. Dossier

. Accoudoir

. Repose-pieds amovible

. Repose-pieds

. Roue avant

Roue arriere

. Jante motrice

. Frein a main

. Capot latéral

10. Poignée avec un frein supplémentaire

OCONDUAWNR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Dépliage

Pour déplier le fauteuil roulant, ouvrez le dossier jusqu'a ce
que vous entendiez un son caractéristique, puis appuyez sur les c6tés mobiles du siége avec les deux mains jusqu'a ce que
le fauteuil roulant se déplie complétement. Enfin, placez les repose-pieds dans les trous correspondants sur le cadre,
tournez vers l'intérieur jusqu'a ce que le repose-pieds soit verrouillé.

-
)

1.
2. Pliage

Pliez d'abord les repose-pieds. Pliez ensuite le dossier et enfin saisissez le centre du siége avec les deux mains et tirez-le
vers le haut jusqu'a ce qu'il soit complétement plié.

3. Réglage de la hauteur du repose-pieds.

Desserrez la vis de blocage avec une clé Allen, dévissez la vis, réglez la hauteur souhaitée du repose-pieds, puis serrez la vis.
(fig. 3 et 4)

\

FREINS
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N'oubliez pas de toujours utiliser les freins pour entrer et sortir du fauteuil roulant. Tenez la poignée de frein et déplacez-la
vers |'avant ou vers l'arriére. Monter et descendre du fauteuil roulant n'est autorisé que lorsque les roues sont bloquées.

Remarque : N'oubliez pas de ne pas utiliser le frein lorsque vous vous déplacez sur une pente en raison du risque de
basculement du fauteuil roulant. (Fig.5)

Lorsque vous utilisez le frein a main, maintenez le levier de frein a deux mains et appliquez une pression suffisante pour
controler la force de freinage et régler la vitesse du fauteuil roulant. (Fig.5)

Le fauteuil roulant est équipé de freins pour le soignant (fig.6)

5. 6.
FONCTION DE DEMONTAGE RAPIDE DU DOSSIER, DES ROUES ET DES INSTRUCTIONS POUR LA CEINTURE DE SECURITE

e Le fauteuil roulant est équipé d'une fonction de dossier rabattable. Pour ce faire, rabattez le dossier en appuyant sur les
poignées avec les deux mains. (fig.7)

e Pour retirer la roue, maintenez-la, appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide noir sur le cadre et retirez la roue. (fig.
8). Appuyez sur le bouton pour verrouiller a nouveau la roue. Vérifiez toujours la position des verrous pour vous assurer
que les roues sont correctement montées.

e Ajustez la ceinture de sécurité a I'utilisateur et attachez la boucle. (fig.9)

7. 8.

CONDITIONS D'UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT

1. Il est recommandé d'utiliser le fauteuil roulant uniquement sur des surfaces planes a |'extérieur ou a l'intérieur. Evitez
d'utiliser le fauteuil roulant a I'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables. Si vous devez utiliser votre
fauteuil roulant par mauvais temps, nous vous recommandons de vous mettre a I'abri dés que possible.

2. Evitez les mauvaises routes telles que les routes boueuses, enneigées, sablonneuses, en gravier et inégales. Evitez de
conduire sur des routes a fort trafic et d'exposer le fauteuil roulant au soleil pendant de longues périodes car cela pourrait
endommager les pneus.

3. N'oubliez pas de respecter strictement les regles de circulation et de maintenir la sécurité lors de I'utilisation du fauteuil
roulant sur la voie publique.
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4. N'oubliez pas de se déplacer sur les trottoirs et d'utiliser les passages pour piétons.
5. Il est recommandé de ranger et d'utiliser le fauteuil dans des conditions météorologiques normales. La plage de
température admissible est de -15 °C ~ 40 °C et I'humidité relative est de 60 + 35 % hr.

SPECIFICATION

Longueur totale : 100 cm

Largeur totale : 70 cm

Hauteur totale : 92,5 cm

Largeur plié : 33,5 cm

Largeur d'assise : 46 cm
Profondeur d'assise : 39,5 cm
Hauteur du dossier : 43,5 cm
Hauteur du sol au siege : 46

Poids maximum utilisateur : 120 kg
Roue avant pleine : 7"

Roue arriere pleine : 24"

Poids net/brut : 19,8/22,2 kg
Dimensions du colis : 82x32x78cm
Chassis : acier

CETTE MARQUE SIGNIFIE LE POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR !

EQUIPEMENT

e ceinture de sécurité patient

e freins pour I'accompagnateur

¢ accoudoirs souples

¢ poche arriere

* repose-pieds articulés avec possibilité de réglage en hauteur et de démontage
e trahison

e roues arriere sur attaches rapides

e dossier pliable

GAMME DE LIVRAISON
Fauteuil roulant, 2 repose-pieds, clés pour régler les repose-pieds, manuel d'instructions

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Evitez I'humidité et n'oubliez pas d'essuyer le fauteuil roulant aprés chaque utilisation. Rangez le fauteuil dans de bonnes
conditions et veillez aux bonnes conditions de stockage pour assurer une durabilité maximale de I'appareil.

2. Avant d'utiliser le fauteuil roulant, vérifiez que les boulons sont correctement serrés, en particulier les écrous fixant
I'essieu arriere. Pensez a vérifier I'état des rayons des roues.

3. Le fauteuil roulant doit étre régulierement inspecté tous les trimestres pour s'assurer que tous les composants sont en
bon état de fonctionnement. N'oubliez pas d'appliquer de la graisse sur les piéces mobiles de votre fauteuil roulant une fois
par semaine.

4. N'oubliez pas de vérifier I'état de vos pneus a chaque fois. En cas de dommage, veuillez contacter le service.

5. Lorsque le fauteuil roulant n'est pas utilisé, il doit étre rangé dans un endroit s(r, a I'abri de la lumiére directe du soleil et
des intempéries. Il est recommandé de ranger le fauteuil roulant dans un endroit frais et sec. Evitez de placer des objets
lourds sur le fauteuil roulant.
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MODE D'ELIMINATION DU PRODUIT APRES RETRAIT D'UTILISATION
Une fois I'appareil mis hors service, le dispositif médical peut étre éliminé comme un déchet municipal ordinaire

GROUPE DE PATIENTS CIBLE

Les personnes souffrant de maladies, de dysfonctionnements ou de blessures pour le traitement/la rééducation ou la compensation
desquels ce dispositif est destiné (voir la section sur |'utilisation prévue du dispositif dans ce mode d'emploi). L'appareil peut étre acheté
par I'utilisateur lui-méme ou sur recommandation d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un autre spécialiste. Que vous achetiez le dispositif
vous-méme ou sur recommandation d'un médecin/thérapeute/autre spécialiste, vous devez tenir compte des tailles disponibles/fonctions
nécessaires/tailles/variantes du dispositif, des indications et contre-indications d'utilisation, ainsi que des informations fournies par le
fabricant.

NL

TOEGANG

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de rolstoel gebruikt. Onjuist gebruik van de rolstoel kan leiden
tot persoonlijk letsel, verwondingen of ongevallen. Lees daarom deze handleiding zorgvuldig door voor een veilig en
succesvol gebruik van uw rolstoel.

VEILIGHEID

De veiligste manier om met het product om te gaan is op een vlakke ondergrond zonder obstakels. Gebruik waar mogelijk
altijd hellingen bij het betreden of verlaten van een gebouw. Houd uw handen op de duwhandgrepen voor een optimale
balans.

BUIGEN

Leun niet naar de zijkant van de rolstoel, want hierdoor kunt u uw evenwicht verliezen en vallen.

BEWEGEN OP HEUVELS

- Maak geen bochten op hellingen vanwege het risico op kantelen.

- De helpende persoon mag de rolstoel niet diagonaal op hellingen duwen.

- Als een rolstoelgebruiker zelfstandig een heuvel beklimt, moet hij vermijden op de diagonaal van de heuvel te rijden.

- Als het nodig is om een steile helling af te dalen, moet de helpende persoon achteruit lopen met de rolstoel boven zich.
- Als de gebruiker alleen de helling afdaalt, moet hij de snelheid van de rolstoel te allen tijde onder controle houden en niet
toestaan dat het product overmatig versnelt. Roep zo nodig de hulp in van een andere persoon.

CUBS

- Gebruik, indien mogelijk, altijd de hulp van een begeleider (als u met een begeleider rijdt, moet de rolstoel voorzien zijn
van duwhandvatten).

- Vermijd sterke schokken als u van de stoep afrijdt. Schokken kunnen een nadelig effect hebben op het product.

- Probeer in geen geval hoge stoepranden te beklimmen.

- Wees altijd voorzichtig wanneer u over stoepranden rijdt of bochten maakt op heuvels en loop nooit achteruit in uw
rolstoel zonder hulp van een begeleider.

STAPPEN

- Gebruik altijd twee of meer begeleiders. Kantel het product iets naar achteren om het evenwicht te bewaren.

- Het is niet toegestaan een trap op te lopen terwijl je vooruit gaat.

- Gebruik geen roltrappen. U moet de lift gebruiken.

ALGEMENE INFORMATIE

- Controleer altijd of BEIDE remmen zijn gebruikt wanneer u in of uit de rolstoel stapt.

- Ga niet op de voetsteunen staan als u in of uit het product stapt.

- Het is niet toegestaan om meer dan één passagier te vervoeren. Rolstoelen zijn ontworpen voor één gebruiker.

- Zorg ervoor dat kleding de wielen van de rolstoel niet blokkeert.

LET OP:

In het geval van een productgerelateerd "ernstig incident" dat direct of indirect heeft geleid, kan hebben geleid of kan
leiden tot een van de volgende zaken:

a) overlijden van een patiént, gebruiker of andere persoon of

b) een tijdelijke of permanente verslechtering van de gezondheidstoestand van de patiént, de gebruiker of een andere
persoon of

(c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid

moet dit "ernstige incident" worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de
gebruiker of patiént verblijft. In het geval van Polen is de bevoegde autoriteit het Bureau voor Registratie van
Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en Biociden.

LET OP:
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In geval van pijn, allergische reacties of andere verontrustende, voor de gebruiker onduidelijke symptomen die verband
houden met het gebruik van het medische hulpmiddel, dient u een zorgverlener te raadplegen.

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verwaarloosd onderhoud, onjuist
onderhoud of het niet opvolgen van de aanbevelingen in deze handleiding.

ATTENTIE: het is verboden om het product op een andere manier te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is!
ATTENTIE: tijdens het gebruik en het hanteren van het product, evenals tijdens het monteren en afstellen van de
mechanismen, kan er een risico bestaan op beknelling en/of afknelling van lichaamsdelen van de gebruiker/assistent in de
openingen/leemtes tussen de elementen. Deze stappen moeten met bijzondere zorg worden uitgevoerd.

OPMERKING: Als het product verkeerd wordt gebruikt, bestaat het risico dat het omvalt. Volg de instructies voor het
instappen/demonteren/verplaatsen. Stabiliseer de positie na het afstellen door de moeren/bouten voorzichtig aan te
draaien verhinderen

BEOOGD GEBRUIK / INDICATIES

De rolstoel is bedoeld voor mensen met een handicap of mobiliteitsproblemen. Het dient als ondersteuning tijdens het
bewegen. Ook aanbevolen voor ouderen.

CONTRA-INDICATIES

Fysieke of mentale beperkingen (bijv. visuele beperking) die een veilige hantering van het product verhinderen.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

¢ Zorg er bij het in- en uitstappen voor dat beide remmen ingeschakeld zijn.

e Zorg ervoor dat beide remmen zijn ingeschakeld wanneer de rolstoel niet wordt geduwd of gebruikt.

* Vermijd steile en oneffen oppervlakken, omdat het product hierdoor kan kantelen.

* Vermijd zachte oppervlakken omdat de wielen kunnen wegzakken.

¢ Verplaats de rolstoel onder alle omstandigheden soepel.

¢ Observeer altijd uw omgeving op gevaren zoals meubels, deuren, gaten, verhogingen, stoepranden, ingangen, etc.

* Houd altijd beide voeten op de voetsteunen en zorg ervoor dat kleding goed is opgeborgen en de wielen niet blokkeert.

¢ Rijd altijd voorzichtig op hellingen.

¢ Houd altijd beide handen aan de duwhandvatten om de rolstoel goed te kunnen besturen (zorgverlener).

¢ Denk er altijd aan om uw evenwicht te bewaren.

» Controleer het rolstoelframe en de onderdelen regelmatig en volg altijd de instructies in deze handleiding tijdens en na de
garantieperiode.

¢ Houd de rolstoel uit de buurt van vuurbronnen.

¢ Het product mag in geen geval worden overbelast.

¢ Hang geen zware voorwerpen aan de achterkant van de rolstoel, dit kan de stabiliteit van het product beinvioeden, vooral
bij het beklimmen van heuvels.

¢ De rolstoel mag maar door één persoon gebruikt worden.

¢ Gebruik de rolstoel niet als de cliént bewusteloos is.

¢ Gebruik geen ander vervoermiddel om de rolstoel te duwen.

* Til de voorwielen niet op tijdens het rijden, aangezien dit kan leiden tot vallen en ernstig of dodelijk letsel.

e Stap tijdens het rijden niet in de rolstoel.

* Beweeg de rolstoel niet te snel en maak geen scherpe bochten.

 Verplaats de rolstoel niet over een helling (in welke richting dan ook) steiler dan 7 graden.

* Ga niet op de voetsteunen staan als u op of van het product stapt.

¢ Gebruik een rolstoel niet om trappen te lopen, alleen of met een begeleider.

* Probeer de rolstoel niet op te tillen met bewegende (verwijderbare) onderdelen. Tillen met de bewegende delen van het
product kan leiden tot letsel bij de gebruiker en/of verzorger of schade aan het product.

¢ Gebruik de rolstoel niet met neergeklapte rugleuning. Hierdoor verandert het zwaartepunt van de rolstoel en kan de
rolstoel achterover kantelen. De rugleuning mag alleen worden neergeklapt bij het opbergen of vervoeren van de rolstoel.
¢ Hang geen voorwerpen aan de achterste aansluiting, aangezien de rugleuning hierdoor kan neerklappen en ernstig letsel
bij de gebruiker kan veroorzaken.

¢ De rolstoel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis of op vlakke buitenoppervlakken. Het apparaat kan niet worden
gebruikt voor langdurig rijden op oneffen wegen. Als u over hellingen, steil terrein en trappen moet navigeren, vraag dan
om hulp van de bewaker. Als het nodig is om een obstakel te overwinnen, moet de verzorger de handgrepen van de rolstoel
met beide handen vastpakken en vervolgens op het achterste pedaal van de rolstoel drukken om de voorkant van de kat op
te tillen, waardoor het obstakel veilig kan worden overwonnen. Bij het rijden op hellingen: Vermijd bij het afdalen de
rolstoel naar beneden te duwen. Manoeuvreer de rolstoel door gebruik te maken van uw lichaamshouding om de snelheid
en soepelheid te controleren Rijd niet op hellingen van meer dan 15 graden.

¢ Voor mensen met een hoger lichaamsgewicht wordt aanbevolen om op hellingen achteruit te rijden. Achteruit rijden
maakt een veilige snelheidsregeling mogelijk, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gegarandeerd. In het geval van
het overwinnen van bijzonder steile hellingen, moet u de hulp van een bewaker gebruiken. Breng de rolstoel omhoog door
op de achterste voet te drukken, kantel hem naar achteren om de voorwielen op te tillen en oefen dan lichte kracht uit om
de rolstoel de heuvel op te duwen. De rolstoel kan ook door twee personen worden opgetild - de ene ondersteunt aan de
voorkant en de andere houdt de handgrepen aan de achterkant vast. Hierdoor is het mogelijk om obstakels achterwaarts te
overwinnen.
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ONDERDEEL BESCHRUVING
. Rugleuning

. Armleuning

. Afneembare voetsteun

. Voetplaat

. Voorwiel

. Achterwiel

. Aandrijfvelg

. Handrem

. Zijdeksel

10. Handgreep met extra rem

O 00O NOOULEA WN PR

HANDLEIDING

1. Ontvouwen

Om de rolstoel uit te klappen, opent u de rugleuning totdat u een karakteristiek geluid hoort, drukt u vervolgens met beide
handen op de beweegbare zijkanten van de zitting totdat de rolstoel volledig uitklapt. Plaats tenslotte de voetsteunen in de
overeenkomstige gaten op het frame, draai naar binnen totdat de voetensteun vergrendeld is.

o
)

1.
2. Opvouwen

Klap eerst de voetsteunen in. Klap vervolgens de rugleuning neer en pak ten slotte het midden van de zitting met beide
handen vast en trek deze omhoog totdat deze volledig is ingeklapt.

3. Hoogteverstelling voetensteun.
Draai de borgschroef los met een inbussleutel, draai de schroef los, stel de gewenste hoogte van de voetensteun in en
draai de schroef vast. (afb. 3 en 4)

REMMEN

Denk eraan om altijd de remmen te gebruiken bij het in- en uitstappen van de rolstoel. Houd de remhendel vast en beweeg
deze naar voren of naar achteren. Het op- en afstappen van de rolstoel is alleen toegestaan als de wielen zijn vergrendeld.
Let op: Vergeet niet de rem te gebruiken bij het rijden op een helling vanwege het risico dat de rolstoel kantelt. (Afb.5)
Houd bij gebruik van de handrem de remhendel met beide handen vast en oefen voldoende druk uit om de remkracht te
beheersen en de snelheid van de rolstoel aan te passen. (Afb.5)

De rolstoel is voorzien van remmen voor de verzorger (fig.6)
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SNEL VERWIJDERFUNCTIE VAN DE RUGLEUNING, WIELEN EN INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEIDSGORDEL

¢ De rolstoel is uitgerust met een neerklapbare rugleuningfunctie. Klap hiervoor de rugleuning naar beneden door met
beide handen op de handgrepen te drukken. (fig.7)

* Om het wiel te verwijderen, houdt u het vast, drukt u op de zwarte snelspanknop op het frame en verwijdert u het wiel.
(afb. 8). Druk op de knop om het wiel weer te vergrendelen. Controleer altijd de positie van de sloten om er zeker van te
zijn dat de wielen correct zijn gemonteerd.

e Pas de veiligheidsgordel aan de gebruiker aan en maak de gesp vast. (fig.9)

7. 8.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ROLSTOEL

1. Het wordt aanbevolen om de rolstoel alleen binnen of buiten op een viakke ondergrond te gebruiken. Gebruik de rolstoel
niet buitenshuis bij ongunstige weersomstandigheden. Als je bij slecht weer je rolstoel moet gebruiken, raden we je aan om
zo snel mogelijk onderdak te zoeken.

2. Vermijd slechte wegen zoals modderige, besneeuwde, zanderige, grind- en oneffen wegen. Rijd niet op wegen met veel
verkeer en stel de rolstoel niet gedurende lange tijd bloot aan zonlicht, aangezien hierdoor schade aan de banden kan
ontstaan.

3. Denk eraan om de verkeersregels strikt na te leven en de veiligheid te handhaven bij het gebruik van de rolstoel op de
openbare weg.

4. Denk eraan om op trottoirs te lopen en oversteekplaatsen voor voetgangers te gebruiken.

5. Het wordt aanbevolen om de kinderwagen op te bergen en te gebruiken bij normale weersomstandigheden. Het
toegestane temperatuurbereik is -15°C ~ 40°C en de relatieve vochtigheid is 60 + 35% rel.

SPECIFICATIE

Totale lengte: 100 cm

Totale breedte: 70 cm

Totale hoogte: 92,5 cm

Breedte ingeklapt: 33,5 cm
Zitbreedte: 46cm

Zitdiepte: 39,5 cm

Hoogte rugleuning: 43,5 cm

Hoogte vanaf de grond tot aan de zitting: 46
Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
Massief voorwiel: 7"

Massief achterwiel: 24"

Netto/bruto gewicht: 19,8/22,2 kg
Afmeting pakket: 82x32x78cm

IU_AT52307



Frame: staal

DEZE MARKERING BETEKENT HET MAXIMALE GEBRUIKERSGEWICHT!

APPARATUUR

e patiéntenveiligheidsgordel

e remmen voor de begeleider

¢ zachte armleuningen

e achterzak

¢ opklapbare voetsteunen met mogelijkheid tot hoogteverstelling en demontage
e dubbel kruis

¢ achterwielen op snelwissels

¢ opklapbare rugleuning

LEVERINGSBEREIK

Rolstoel, 2 voetsteunen, sleutels voor het verstellen van de voetsteunen, handleiding

ONDERHOUD, REINIGING EN OPSLAG

1. Vermijd vocht en vergeet niet om de rolstoel na elk gebruik droog te vegen. Bewaar de kinderwagen in de juiste
omstandigheden en zorg voor de juiste opslagomstandigheden om een maximale duurzaamheid van het apparaat te
garanderen.

2. Controleer voordat u de rolstoel gebruikt of de bouten goed zijn vastgedraaid, met name de moeren waarmee de
achteras is vastgezet. Vergeet niet om de staat van de spaken in de wielen te controleren.

3. De rolstoel moet elk kwartaal routinematig worden geinspecteerd om er zeker van te zijn dat alle onderdelen in goede
staat verkeren. Vergeet niet om wekelijks vet aan te brengen op de bewegende delen van uw rolstoel.

4. Vergeet niet om elke keer de staat van uw banden te controleren. Neem bij schade contact op met de service.

5. Wanneer de rolstoel niet in gebruik is, moet deze op een veilige plaats worden opgeborgen, beschermd tegen direct
zonlicht en weersomstandigheden. Het wordt aanbevolen om de rolstoel op een koele en droge plaats op te bergen. Plaats
geen zware voorwerpen op de rolstoel.

WUZE VAN VERWIJDERING VAN HET PRODUCT NA STOPPEN VAN GEBRUIK
Nadat het apparaat buiten gebruik is gesteld, kan het medische apparaat worden afgevoerd als gewoon gemeentelijk afval.

DOELGROEP PATIENTEN

Personen die lijden aan ziekten, stoornissen of verwondingen voor de behandeling/revalidatie of compensatie waarvan dit apparaat
bedoeld is (zie het gedeelte over bedoeld gebruik van het apparaat in deze gebruiksaanwijzing). Het apparaat kan door de gebruiker zelf
worden aangeschaft of op aanraden van een arts, therapeut of andere specialist. Of u het hulpmiddel nu zelf aanschaft of op aanraden van
een arts/therapeut/andere specialist, u moet rekening houden met de beschikbare maten/noodzakelijke functies/afmetingen/varianten
van het hulpmiddel, de indicaties en contra-indicaties voor gebruik en de informatie die door de fabrikant is verstrekt.
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ENTRADA

Antes de utilizar la silla de ruedas, lea detenidamente este manual de usuario. El uso incorrecto de la silla de ruedas puede
provocar lesiones personales, lesiones o accidentes. Por lo tanto, para el uso seguro y exitoso de su silla de ruedas, lea
atentamente este manual.

SEGURIDAD

La manipulacién mas segura del producto es sobre una superficie nivelada libre de obstaculos. Siempre que sea posible,
siempre use rampas al entrar o salir de un edificio. Mantener las manos en las manijas de empuje permite un equilibrio
maximo.

DOBLADO

No se incline hacia el costado de la silla de ruedas, ya que podria perder el equilibrio y caerse.

MOVERSE EN COLINAS

- No realizar giros en pendientes por riesgo de vuelco

- La persona asistente no debe empujar la silla de ruedas en pendientes en diagonal.

- Si un usuario de silla de ruedas sube un cerro por su cuenta, debe evitar circular por la diagonal del cerro.

- Si es necesario descender por una pendiente pronunciada, la persona asistente debe caminar hacia atras con la silla de
ruedas encima.

- Si el usuario desciende la pendiente por si mismo, debera controlar en todo momento la velocidad de la silla de ruedas y
no permitir que el producto acelere en exceso. Busque ayuda de otra persona si es necesario.

CACHORROS

- Si es posible, utilice siempre la ayuda de un acompaiiante (cuando se desplace con un acompaiiante, la silla de ruedas
debe estar equipada con manillas de empuje).

- Evite golpes fuertes al bajar por la acera. El shock puede tener un efecto adverso en el producto.

- Bajo ninguna circunstancia debe intentar subir bordillos altos.

- Siempre tenga cuidado al subir bordillos o girar en pendientes, y nunca camine hacia atrds en su silla de ruedas sin la
ayuda de un asistente.

ESCALERAS

- Utilice siempre dos o mas tutores. Incline el producto ligeramente hacia atrds para mantener el equilibrio.

- No esta permitido subir escaleras mientras se avanza.

- No utilice las escaleras mecanicas. Debes usar el ascensor.

INFORMACION GENERAL

- Compruebe siempre que AMBOS frenos estén aplicados al entrar o salir de la silla de ruedas.

- No se suba a los reposapiés al subir o bajar del producto.

- No esta permitido llevar mas de un pasajero. Las sillas de ruedas estan disefiadas para un usuario.

- Asegurese de que la ropa no bloquee las ruedas de la silla de ruedas.

ATENCION:

En el caso de un "incidente grave" relacionado con el producto que directa o indirectamente haya provocado, pueda haber
provocado o pueda provocar cualquiera de los siguientes:

a) muerte de un paciente, usuario u otra persona o

b) el deterioro temporal o permanente de la salud del paciente, usuario u otra persona o

c) una amenaza grave para la salud publica

este "incidente grave" debe comunicarse al fabricante ya la autoridad competente del Estado miembro donde reside el
usuario o paciente. En el caso de Polonia, la autoridad competente es la Oficina de Registro de Medicamentos, Dispositivos
Médicos y Biocidas.

ATENCION:

En caso de dolor, reacciones alérgicas u otros sintomas inquietantes y poco claros para el usuario relacionados con el uso
del dispositivo médico, consulte a un profesional de la salud.
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NOTA: El fabricante no se responsabiliza por dafios causados por mantenimiento descuidado, servicio inadecuado o
incumplimiento de las recomendaciones contenidas en este manual.

ATENCION: jestd prohibido utilizar el producto de forma distinta a la prevista!

ATENCION: Durante el uso y manipulacién del producto, asi como durante su montaje y ajuste de mecanismos, puede
existir riesgo de atrapamiento y/o aplastamiento de partes del cuerpo del usuario/asistente en las aberturas/huecos entre
los elementos. Estos pasos deben realizarse con especial cuidado.

NOTA: Si el producto se usa incorrectamente, puede haber riesgo de volcarse. Siga las instrucciones de
embarque/desmontaje/mudanza. Después del ajuste, estabilice la posicion apretando con cuidado las tuercas/pernos.
USO PREVISTO / INDICACIONES

La silla de ruedas esta destinada a personas con discapacidad o dificultades de movilidad. Sirve de apoyo durante el
movimiento. También recomendado para personas mayores.

CONTRAINDICACIONES
Limitaciones fisicas o mentales (por ejemplo, discapacidad visual) que impidan una manipulacién segura del producto.

ADVERTENCIAS GENERALES

e Al entrar o salir de la silla de ruedas, asegurese de que ambos frenos estén activados.

 Asegurese de que ambos frenos estén activados cuando la silla de ruedas no esté siendo empujada o utilizada.

* Deben evitarse las superficies empinadas e irregulares, ya que esto puede hacer que el producto vuelque.

* Evite las superficies blandas ya que las ruedas pueden hundirse.

* Mueva la silla de ruedas con suavidad en todas las condiciones.

¢ Siempre observe su entorno en busca de peligros como muebles, puertas, huecos, elevaciones, bordillos, entradas, etc.

* Mantenga siempre ambos pies en los reposapiés y asegurese de que la ropa esté bien guardada y no bloquee las ruedas.
* Conduzca siempre con cuidado en pendientes.

* Mantenga siempre ambas manos en las empufiaduras de empuje para controlar correctamente la silla de ruedas (en
relacién con el cuidador).

¢ Recuerda siempre mantener el equilibrio.

* Revise el armazdn y los componentes de la silla de ruedas con regularidad y siga siempre las instrucciones de este manual
durante y después del periodo de garantia.

* Mantenga la silla de ruedas alejada de fuentes de fuego.

* Bajo ninguna circunstancia se debe sobrecargar el producto.

* No cuelgue ninglin objeto pesado en la parte trasera de la silla de ruedas, ya que puede afectar la estabilidad del
producto, especialmente al subir colinas.

e La silla de ruedas solo puede ser utilizada por una persona.

¢ No utilice la silla de ruedas cuando el paciente esté inconsciente.

¢ No utilice otros medios de transporte para empujar la silla de ruedas.

¢ No levante las ruedas delanteras mientras conduce, ya que podria provocar una caida y lesiones graves o la muerte.

* No se suba a la silla de ruedas mientras se desplaza.

* No mueva la silla de ruedas demasiado rapido ni haga giros bruscos.

* No mueva la silla de ruedas por una pendiente (en cualquier direccién) de mas de 7 grados.

* No se suba a los reposapiés al subir o bajar del producto.

¢ No suba escaleras con silla de ruedas, ya sea solo o con un acompaiiante.

¢ No intente levantar la silla de ruedas con partes mdviles (removibles). Levantarlo con las partes moviles del producto
puede causar lesiones al usuario y/o al cuidador o dafiar el producto.

¢ No utilice la silla de ruedas con el respaldo abatido. Esto cambia el centro de gravedad de la silla de ruedas y puede hacer
que la silla de ruedas se vuelque hacia atras. El respaldo solo debe plegarse para guardar o transportar la silla de ruedas.

¢ No cuelgue ningun objeto del conector trasero, ya que esto puede hacer que el respaldo se pliegue y provoque lesiones
graves al usuario.

¢ Lasilla de ruedas solo es adecuada para uso en interiores o en superficies exteriores niveladas. El dispositivo no se puede
utilizar para una conduccion prolongada en carreteras irregulares. Si necesita navegar por pendientes, terrenos empinados
y escalones, pida ayuda al tutor. Si es necesario superar un obstaculo, el cuidador debe agarrar las manijas de la silla de
ruedas con ambas manos y luego presionar el pedal trasero de la silla de manera que levante la parte delantera del gato, lo
que le permite superar el obstaculo con seguridad. Al conducir en pendientes: Al ir cuesta abajo, evite empujar hacia abajo
la silla de ruedas. Maniobre la silla de ruedas utilizando la posicién de su cuerpo para controlar la velocidad y la suavidad.
No conduzca en pendientes de mas de 15 grados.

 Para personas con un peso corporal superior, se recomienda utilizar el método de marcha atras en pendientes. La marcha
atras permite un control seguro de la velocidad, garantizando asi la seguridad del usuario. En el caso de superar pendientes
especialmente pronunciadas, debera recurrir a la ayuda de un tutor. Levante la silla de ruedas presionando el pie trasero,
inclinela hacia atras para levantar las ruedas delanteras y luego aplique una fuerza suave para empujar la silla de ruedas
cuesta arriba. La silla de ruedas también puede ser levantada por dos personas: una sosteniendo la parte delantera y la otra
sosteniendo las manijas en la parte posterior. Gracias a esto, es posible superar obstaculos hacia atras.
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DESCRIPCION DE COMPONENTE
. Respaldo

. Reposabrazos

. Reposapiés desmontable

. Reposapiés

. Rueda delantera

. Rueda trasera

. Llanta de transmision

. Freno de mano

. Cubierta lateral

10. Mango con freno adicional

O oONOOULDE WNER

MANUAL DE USUARIO

1. Despliegue

Para desplegar la silla de ruedas, abra el respaldo hasta escuchar un sonido caracteristico, luego presione los lados mdviles
del asiento con ambas manos hasta que la silla de ruedas se despliegue por completo. Finalmente, coloque los reposapiés
en los orificios correspondientes del marco, gire hacia adentro hasta que el reposapiés quede bloqueado.

1.

2. Plegado
Doble primero los reposapiés. Luego abatir el respaldo y finalmente agarrar el centro del asiento con ambas manos y tirar
hacia arriba hasta plegarlo por completo.

3. Ajuste de altura del reposapiés.

Afloje el tornillo de bloqueo con una llave Allen, desatornille el tornillo, ajuste la altura deseada del reposapiés y luego
apriete el tornillo. (figuras 3y 4)
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FRENOS

Recuerde utilizar siempre los frenos al subir y bajar de la silla de ruedas. Sostenga la manija del freno y muévala hacia
adelante o hacia atras. Solo se permite subir y bajar de la silla de ruedas cuando las ruedas estan bloqueadas.

Nota: Recuerde no usar el freno cuando se desplace en una pendiente debido al riesgo de que la silla de ruedas vuelque.
(Fig.5)

Cuando use el freno de mano, sostenga la palanca del freno con ambas manos y aplique suficiente presion para controlar la
fuerza de frenado y ajustar la velocidad de la silla de ruedas. (Fig.5)

La silla de ruedas estd equipada con frenos para el cuidador (fig.6)

FUNCION DE EXTRACCION RAPIDA DEL RESPALDO, RUEDAS E INSTRUCCIONES PARA EL CINTURON DE SEGURIDAD

e La silla de ruedas estd equipada con una funcién de respaldo plegable. Para ello, pliegue el respaldo hacia abajo
presionando las asas con ambas manos. (fig.7)

e Para quitar la rueda, sosténgala, presione el botdn negro de liberacion rapida en el marco y quite la rueda. (figura 8).
Pulse el botén para volver a bloquear la rueda. Compruebe siempre la posicidn de los bloqueos para confirmar que las
ruedas estan correctamente montadas.

e Ajustar el cinturdn de seguridad al usuario y abrochar la hebilla. (fig.9)

7. 8. 9.

CONDICIONES DE USO DE LA SILLA DE RUEDAS

1. Se recomienda usar la silla de ruedas solo en superficies planas al aire libre o en interiores. Evite usar la silla de ruedas al
aire libre en condiciones climaticas adversas. Si necesita usar su silla de ruedas cuando hace mal tiempo, le recomendamos
que busque refugio lo antes posible.

2. Evite los caminos en mal estado, como los caminos embarrados, nevados, arenosos, de grava y desnivelados. Evite
conducir en carreteras con mucho tréfico y exponer la silla de ruedas a la luz solar durante largos periodos de tiempo, ya
que se pueden dafiar los neumaticos.

3. Recuerde cumplir estrictamente con las normas de transito y mantener la seguridad al utilizar la silla de ruedas en la via
publica.

4. Recuerda caminar por las aceras y usar los pasos de peatones.

5. Se recomienda almacenar y utilizar la carriola en condiciones climaticas normales. El rango de temperatura permisible es
de -15°C ~ 40°C, y la humedad relativa es de 60 + 35% rh.
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ESPECIFICACION

Longitud total: 100 cm

Ancho total: 70 cm

Altura total: 92,5 cm

Ancho plegado: 33,5 cm

Ancho del asiento: 46cm
Profundidad del asiento: 39,5 cm
Altura del respaldo: 43,5 cm
Altura desde el suelo hasta el asiento: 46
Peso maximo del usuario: 120 kg
Rueda delantera maciza: 7"

Rueda trasera maciza: 24"

Peso neto/bruto: 19,8/22,2 kg
Tamafiio del paquete: 82x32x78cm
Marco: acero

iESTA MARCA SIGNIFICA EL PESO MAXIMO DEL USUARIO!

EQUIPO

e cinturdn de seguridad del paciente

e frenos para el asistente

* reposabrazos blandos

¢ bolsillo trasero

* reposapiés con bisagras con la opcidn de ajuste de altura y desmontaje
¢ tender una trampa

e ruedas traseras en acoplamientos rapidos

e respaldo plegable

RANGO DE ENTREGA

Silla de ruedas, 2 reposapiés, llaves para ajustar los reposapiés, manual de instrucciones

MANTENIMIENTO, LIMPIEZAY ALMACENAMIENTO

1. Evite la humedad y recuerde secar la silla de ruedas después de cada uso. Guarde la carriola en las condiciones
adecuadas y cuide las condiciones de almacenamiento adecuadas para garantizar la maxima durabilidad del dispositivo.
2. Antes de utilizar la silla de ruedas, compruebe que los tornillos estén bien apretados, especialmente las tuercas que
sujetan el eje trasero. Recuerda comprobar el estado de los radios de las ruedas.

3. Lasilla de ruedas debe inspeccionarse trimestralmente para asegurarse de que todos los componentes funcionen
correctamente. Recuerde aplicar grasa a las partes moéviles de su silla de ruedas semanalmente.

4. Recuerda revisar siempre el estado de tus llantas. En caso de dafios, pdngase en contacto con el servicio.

5. Cuando la silla de ruedas no esté en uso, debe guardarse en un lugar seguro, protegida de la luz solar directa y de las
condiciones climaticas. Se recomienda guardar la silla de ruedas en un lugar fresco y seco. Evite colocar objetos pesados
sobre la silla de ruedas.

METODO DE ELIMINACION DEL PRODUCTO DESPUES DE LA RETIRADA DEL USO
Una vez que el dispositivo se retira del servicio, el dispositivo médico se puede desechar como un desecho municipal
ordinario.

GRUPO OBIJETIVO DE PACIENTES
Personas que padezcan enfermedades, disfunciones o lesiones para cuyo tratamiento/rehabilitacion o compensacion esté destinado este
aparato (véase el apartado sobre el uso previsto del aparato en estas instrucciones). El aparato puede ser adquirido por el usuario por su
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cuenta o por recomendaciéon de un médico, terapeuta u otro especialista. Tanto si adquiere el dispositivo por su cuenta como por
recomendacién de un médico/terapeuta/otro especialista, deberd tener en cuenta las tallas disponibles/funciones
necesarias/tamafios/variantes del dispositivo, las indicaciones y contraindicaciones de uso, asi como la informacion facilitada por el
fabricante.

IT

ISCRIZIONE

Prima di utilizzare la carrozzina, leggere attentamente questo manuale d'uso. L'uso scorretto della carrozzina puo causare
lesioni personali, lesioni o incidenti. Pertanto, per un utilizzo sicuro e di successo della carrozzina, leggere attentamente
questo manuale.

SICUREZZA

La movimentazione pil sicura del prodotto € su una superficie piana e priva di ostacoli. Quando possibile, usa sempre le
rampe quando entri o esci da un edificio. Tenere le mani sulle maniglie di spinta consente il massimo equilibrio.
PIEGATURA

Non appoggiarsi al lato della carrozzina in quanto cio potrebbe causare la perdita dell'equilibrio e la caduta.

MUOVERSI IN COLLINA

- Non effettuare curve su pendii per il rischio di ribaltamento

- La persona che assiste non deve spingere la carrozzina sui pendii in diagonale.

- Se un utente su sedia a rotelle sale da solo una collina, dovrebbe evitare di guidare sulla diagonale della collina.

- Se € necessario scendere un ripido pendio, la persona che assiste deve camminare all'indietro con la carrozzina sopra di
sé.

- Se l'utente scende da solo il pendio, deve controllare la velocita della carrozzina in ogni momento e non consentire al
prodotto di accelerare eccessivamente. Chiedi aiuto a un'altra persona, se necessario.

cucciotl

- Se possibile, avvalersi sempre dell'ausilio di un accompagnatore (negli spostamenti con accompagnatore la carrozzina
deve essere dotata di maniglioni di spinta).

- Evitare forti urti durante la guida lungo il marciapiede. Gli urti possono avere un effetto negativo sul prodotto.

- In nessun caso tentare di arrampicarsi su cordoli alti.

- Prestare sempre attenzione quando si superano marciapiedi o si effettuano curve in salita e non camminare mai
all'indietro sulla sedia a rotelle senza l'aiuto di un accompagnatore.

SCALE

- Utilizzare sempre due o piu tutori. Inclinare leggermente il prodotto all'indietro per mantenere I'equilibrio.

- Non e consentito salire le scale durante I'avanzamento.

- Non utilizzare le scale mobili. Devi usare |'ascensore.

INFORMAZIONI GENERALI

- Controllare sempre che ENTRAMBE i freni siano inseriti quando si sale o si scende dalla carrozzina.

- Non salire sui poggiapiedi quando si sale o si scende dal prodotto.

- Non e consentito trasportare piu di un passeggero. Le sedie a rotelle sono progettate per un utente.

- Assicurarsi che gli indumenti non blocchino le ruote della carrozzina.

ATTENZIONE:

Nel caso di un "incidente grave" correlato al prodotto che direttamente o indirettamente ha portato, pud aver portato o
puo portare a uno dei seguenti eventi:

a) morte di un paziente, utente o altra persona o

b) deterioramento temporaneo o permanente della salute del paziente, dell'utente o di un'altra persona o

c) una grave minaccia per la salute pubblica

questo "incidente grave" deve essere segnalato al fabbricante e all'autorita competente dello Stato membro in cui risiede
|'utilizzatore o il paziente. Nel caso della Polonia, I'autorita competente e I'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dei
dispositivi medici e dei biocidi.

ATTENZIONE:

In caso di dolore, reazioni allergiche o altri sintomi di disturbo non chiari per I'utilizzatore legati all'uso del dispositivo
medico, consultare un operatore sanitario.

NOTA: Il produttore non e responsabile per danni causati da manutenzione trascurata, manutenzione impropria o mancato
rispetto delle raccomandazioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE: ¢ vietato utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto!
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ATTENZIONE: Durante I'uso e la manipolazione del prodotto, cosi come durante il suo montaggio e la regolazione dei
meccanismi, puo esserci il rischio di intrappolamento e/o schiacciamento di parti del corpo dell'utilizzatore/assistente nelle
aperture/fessure tra gli elementi. Questi passaggi devono essere eseguiti con particolare attenzione.

NOTA: se il prodotto viene utilizzato in modo errato, potrebbe esserci il rischio di ribaltamento. Si prega di seguire le
istruzioni di imbarco/smontaggio/spostamento. Dopo la regolazione, stabilizzare la posizione serrando accuratamente i
dadi/bulloni.

USO PREVISTO / INDICAZIONI

La carrozzina e destinata a persone con disabilita o difficolta motorie. Serve come supporto durante il movimento.
Consigliato anche agli anziani.

CONTROINDICAZIONI
Limitazioni fisiche o mentali (ad es. disabilita visiva) che impediscono la manipolazione sicura del prodotto.

AVVERTENZE GENERALI

¢ Quando si sale o si scende dalla carrozzina, assicurarsi che entrambi i freni siano inseriti.

e Assicurarsi che entrambi i freni siano innestati quando la carrozzina non viene spinta o utilizzata.

e Le superfici ripide e irregolari dovrebbero essere evitate in quanto cio potrebbe causare il ribaltamento del prodotto.

e Evitare superfici morbide poiché le ruote potrebbero affondare.

¢ Spostare la carrozzina agevolmente in tutte le condizioni.

¢ Osservare sempre |'ambiente circostante per individuare eventuali pericoli quali mobili, porte, buche, prospetti, cordoli,
ingressi, ecc.

* Tenere sempre entrambi i piedi sui poggiapiedi e assicurarsi che gli indumenti siano riposti correttamente e non blocchino
le ruote.

¢ Guidare sempre con prudenza sui pendii.

* Tenere sempre entrambe le mani sulle maniglie di spinta per controllare correttamente la carrozzina (relativo
all'assistente).

* Ricordati sempre di mantenere I'equilibrio.

¢ Controllare regolarmente il telaio ei componenti della carrozzina e seguire sempre le istruzioni contenute nel presente
manuale durante e dopo il periodo di garanzia.

e Tenere la carrozzina lontana da fonti di fuoco.

¢ In nessun caso il prodotto deve essere sovraccaricato.

¢ Non appendere oggetti pesanti alla parte posteriore della carrozzina, in quanto cid potrebbe compromettere la stabilita
del prodotto, soprattutto durante le salite.

e La carrozzina puo essere utilizzata da una sola persona.

¢ Non utilizzare la carrozzina quando il paziente e incosciente.

¢ Non utilizzare altri mezzi di trasporto per spingere la carrozzina.

¢ Non sollevare le ruote anteriori durante la guida, in quanto cio potrebbe provocare una caduta e lesioni gravi o mortali.

¢ Non salire sulla carrozzina durante il movimento.

* Non muovere la carrozzina troppo velocemente o fare curve brusche.

¢ Non spostare la carrozzina su una pendenza (in qualsiasi direzione) superiore a 7 gradi.

¢ Non salire sui poggiapiedi quando si sale o si scende dal prodotto.

¢ Non utilizzare una sedia a rotelle per salire le scale, da solo o con un accompagnatore.

¢ Non tentare di sollevare la carrozzina con parti mobili (rimovibili). Il sollevamento con le parti in movimento del prodotto
puo causare lesioni all'utente e/o all'assistente o danni al prodotto.

* Non utilizzare la carrozzina con lo schienale ribaltato. Cio modifica il centro di gravita della carrozzina e puo causare il
ribaltamento all'indietro della carrozzina. Lo schienale deve essere ripiegato solo durante lo stoccaggio o il trasporto della
carrozzina.

* Non appendere oggetti al connettore posteriore, in quanto cio potrebbe causare il ribaltamento dello schienale e causare
gravi lesioni all'utente.

e La carrozzina e adatta solo per uso interno o su superfici esterne piane. Il dispositivo non puo essere utilizzato per la guida
prolungata su strade sconnesse. Se hai bisogno di navigare su pendii, terreni ripidi e gradini, chiedi assistenza al tutore. Se &
necessario superare un ostacolo, 'assistente dovrebbe afferrare le maniglie della carrozzina con entrambe le mani, quindi
premere il pedale posteriore della carrozzina in modo da sollevare la parte anteriore del gatto, che consente il superamento
sicuro dell'ostacolo. Durante la guida in salita: durante la discesa, evitare di spingere la carrozzina verso il basso. Manovra la
carrozzina utilizzando la posizione del tuo corpo per controllare la velocita e la scorrevolezza. Non guidare su pendenze
superiori a 15 gradi.

e Per le persone con un peso corporeo superiore, si consiglia di utilizzare il metodo di guida in retromarcia sui pendii. La
guida in retromarcia consente un controllo sicuro della velocita, garantendo cosi la sicurezza dell'utente. In caso di
superamento di pendii particolarmente ripidi, € opportuno avvalersi dell'ausilio di un tutore. Sollevare la carrozzina
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premendo sul piede posteriore, inclinare all'indietro per sollevare le ruote anteriori, quindi applicare una leggera forza per
spingere la carrozzina su per la collina. La sedia a rotelle puo anche essere sollevata da due persone: una che sostiene nella
parte anteriore e l'altra che tiene le maniglie nella parte posteriore. Grazie a cio, € possibile superare gli ostacoli all'indietro.

DESCRIZIONE COMPONENTE
. Schienale

. Bracciolo

. Poggiapiedi staccabile

. Pedana

. Ruota anteriore

. Ruota posteriore

. Corona di guida

. Freno a mano

. Copertura laterale

10. Gestire con un freno aggiuntivo

O oONOOULLEA WN B

MANUALE D'USO
1. Apertura

Per aprire la carrozzina, aprire lo schienale fino a sentire un suono caratteristico, quindi premere con entrambe le mani i lati
mobili del sedile fino a quando la carrozzina non si apre completamente. Infine, posizionare le pedane negli appositi fori sul
telaio, ruotare verso l'interno fino a bloccare la pedana.

o
)

2.

2. Pieghevole

Piegare prima i poggiapiedi. Quindi piegare lo schienale e infine afferrare il centro del sedile con entrambe le mani e tirarlo
verso l'alto fino a quando non & completamente piegato.

3. Regolazione in altezza del poggiapiedi.

Allentare la vite di bloccaggio con una chiave a brugola, svitare la vite, impostare I'altezza desiderata del poggiapiedi,
quindi serrare la vite. (fig. 3 e 4)
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FRENI

Ricordati di usare sempre i freni quando sali e scendi dalla carrozzina. Tenere la maniglia del freno e spostarla in avanti o
indietro. La salita e la discesa dalla carrozzina & consentita solo con le ruote bloccate.

Nota: ricordarsi di non utilizzare il freno quando ci si sposta su una pendenza a causa del rischio di ribaltamento della
carrozzina. (Fig.5)

Quando si utilizza il freno a mano, tenere la leva del freno con entrambe le mani e applicare una pressione sufficiente per
controllare la forza frenante e regolare la velocita della carrozzina. (Fig.5)

La carrozzina e dotata di freni per I'accompagnatore (fig.6)

FUNZIONE DI RIMOZIONE RAPIDA DELLO SCHIENALE, DELLE RUOTE E ISTRUZIONI PER LA CINTURA DI SICUREZZA

e La carrozzina é dotata di una funzione di schienale ribaltabile. Per fare cio, abbattere lo schienale premendo le maniglie
con entrambe le mani. (fig.7)

e Per rimuovere la ruota, tenerla, premere il pulsante nero di sgancio rapido sul telaio e rimuovere la ruota. (figura 8).
Premere il pulsante per bloccare nuovamente la ruota. Controllare sempre la posizione dei blocchi per confermare che le
ruote siano montate correttamente.

¢ Adattare la cintura di sicurezza all'utente e allacciare la fibbia. (fig.9)

CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CARROZZINA

1. Si consiglia di utilizzare la carrozzina solo su superfici piane all'aperto o al chiuso. Evitare di utilizzare la carrozzina
all'aperto in condizioni climatiche avverse. Se hai bisogno di utilizzare la tua sedia a rotelle in caso di maltempo, ti
consigliamo di cercare un riparo il prima possibile.

2. Evitare strade dissestate come strade fangose, innevate, sabbiose, ghiaiose e sconnesse. Evitare di guidare su strade con
traffico intenso e di esporre la carrozzina alla luce solare per lunghi periodi di tempo in quanto potrebbero verificarsi danni
agli pneumatici.

3. Ricordarsi di rispettare rigorosamente le regole del traffico e mantenere la sicurezza quando si utilizza la carrozzina su
strade pubbliche.

4. Ricordati di camminare sui marciapiedi e di utilizzare le strisce pedonali.

5. Si consiglia di conservare e utilizzare il passeggino in condizioni climatiche normali. L'intervallo di temperatura consentito
€-15°C ~ 40°C e I'umidita relativa & 60 = 35% rh.
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SPECIFICA

Lunghezza totale: 100 cm
Larghezza totale: 70 cm

Altezza totale: 92,5 cm

Larghezza piegata: 33,5 cm
Larghezza seduta: 46 cm
Profondita seduta: 39,5 cm
Altezza schienale: 43,5 cm
Altezza da terra alla seduta: 46
Peso massimo utilizzatore: 120 kg
Ruota anteriore solida: 7"

Ruota posteriore piena: 24"

Peso netto/lordo: 19,8/22,2 kg
Dimensioni della confezione: 82x32x78 cm
Telaio: acciaio

QUESTO MARCHIO SIGNIFICA IL PESO MASSIMO DELL'UTENTE!

ATTREZZATURA
e cintura di sicurezza per il paziente
» freni per I'accompagnatore
e braccioli morbidi
e tasca posteriore
 pedane incernierate con possibilita di regolazione in altezza e smontaggio
¢ doppia croce
e ruote posteriori su attacchi rapidi
e schienale ribaltabile

GAMMA DI CONSEGNA

Sedia a rotelle, 2 poggiapiedi, chiavi per la regolazione dei poggiapiedi, manuale di istruzioni

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Evitare l'umidita e ricordarsi di asciugare la carrozzina dopo ogni utilizzo. Conservare il passeggino nelle giuste condizioni
e prendersi cura delle condizioni di conservazione adeguate per garantire la massima durata del dispositivo.

2. Prima di utilizzare la carrozzina, verificare che i bulloni siano serrati correttamente, in particolare i dadi che fissano I'asse
posteriore. Ricordati di controllare lo stato dei raggi delle ruote.

3. La sedia a rotelle deve essere regolarmente ispezionata trimestralmente per assicurarsi che tutti i componenti funzionino
correttamente. Ricordati di lubrificare settimanalmente le parti mobili della carrozzina.

4. Ricordati di controllare ogni volta lo stato dei tuoi pneumatici. In caso di danni, si prega di contattare il servizio.

5. Quando la carrozzina non e in uso, deve essere conservata in un luogo sicuro, al riparo dalla luce solare diretta e dalle
condizioni atmosferiche. Si consiglia di riporre la carrozzina in un luogo fresco e asciutto. Evitare di posizionare oggetti
pesanti sulla carrozzina.

MODALITA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO DOPO IL RITIRO DALL'UTILIZZO
Dopo che il dispositivo e stato dismesso, il dispositivo medico puo essere smaltito come normale rifiuto urbano.

GRUPPO DI PAZIENTI TARGET

Persone affette da malattie, disfunzioni o lesioni per il cui trattamento/riabilitazione o compensazione & previsto il dispositivo (vedere la
sezione relativa all'uso previsto del dispositivo nelle presenti istruzioni). Il dispositivo pud essere acquistato dall'utente da solo o su
consiglio di un medico, di un terapeuta o di un altro specialista. Sia che l'utente acquisti il dispositivo da solo o su consiglio di un
medico/terapista/altro specialista, deve tenere conto delle misure disponibili/funzioni necessarie/dimensioni/varianti del dispositivo, delle
indicazioni e controindicazioni d'uso, nonché delle informazioni fornite dal produttore.
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INTRADE

Las denna bruksanvisning noggrant innan du anvander rullstolen. Felaktig anvandning av rullstolen kan leda till
personskador, skador eller olyckor. For saker och framgangsrik anvandning av din rullstol bér du darfor lasa denna
bruksanvisning noggrant.

SAKERHET

Den sakraste hanteringen av produkten ar pa en plan yta fri fran nagra hinder. Anvand alltid ramper nér det ar mojligt nar
du garini eller ut ur en byggnad. Att halla handerna pa kérhandtagen ger maximal balans.

BOJNING

Luta dig inte at sidan av rullstolen eftersom det kan leda till att du tappar balansen och faller.

RORER PA KULLAR

- GOr inga svangar i sluttningar pa grund av valtrisk

- Den assisterande personen ska inte skjuta rullstolen diagonalt i sluttningar.

— Om en rullstolsanviandare klattrar upp fér en backe pa egen hand, bér han undvika att kéra pa kullens diagonal.

— Om det ar nodvandigt att ga nerfoér en brant sluttning ska den assisterande personen ga baklanges med rullstolen ovanfér
sig.

- Om anvéandaren kor nerfor backen sjalv bor han kontrollera rullstolens hastighet hela tiden och inte lata produkten
accelerera for mycket. S6k hjalp fran en annan person om det behovs.

GULLINGAR

- Om mojligt, anvéand alltid hjélp av en skotare (vid forflyttning med en skotare ska rullstolen vara utrustad med
korhandtag).

- Undvik starka st6tar nar du kor nerfor trottoarkanten. Chock kan ha en negativ effekt pa produkten.

- Du bor under inga omstandigheter forsoka klattra uppfér hoga trottoarkanter.

- Var alltid forsiktig nar du gar 6ver trottoarkanter eller gor svangar i backar, och ga aldrig baklanges i din rullstol utan hjalp
av en skotare.

TRAPPA

- Anvand alltid tva eller flera vardnadshavare. Luta produkten nagot bakat for att bibehalla balansen.

— Det &r inte tillatet att ga i trappor medan man gar framat.

- Anvand inte rulltrappor. Du maste anvanda hissen.

ALLMAN INFORMATION

- Kontrollera alltid att BADA bromsar &r atdragna nar du stiger i eller ur rullstolen.

- Std inte pa fotstoden nar du stiger pa eller av produkten.

— Det &r inte tillatet att frakta mer &n en passagerare. Rullstolar r designade f6r en anvandare.

- Se till att kladerna inte blockerar rullstolens hjul.

UPPMARKSAMHET:

I hdndelse av en produktrelaterad "allvarlig incident" som direkt eller indirekt ledde till, kan ha lett till eller kan leda till
nagot av féljande:

a) en patients, anvandares eller annan persons déd eller

b) tillfallig eller bestaende forsamring av patientens, brukarens eller annans halsa eller

c) Ett allvarligt hot mot folkhalsan

Denna "allvarliga incident" bor rapporteras till tillverkaren och till den behériga myndigheten i den medlemsstat dar
anvandaren eller patienten ar bosatt. Nar det géller Polen ar den behdriga myndigheten Kontoret for registrering av
lakemedel, medicintekniska produkter och biocidprodukter.

UPPMARKSAMHET:

Vid smarta, allergiska reaktioner eller andra stérande, oklara for anvandaren symtom relaterade till anvdndningen av den
medicintekniska produkten, kontakta en sjukvardspersonal.

OBS: Tillverkaren ansvarar inte for skador som orsakats av forsummat underhall, felaktig service eller underlatenhet att
folja rekommendationerna i denna handbok.

OBSERVERA: det ar forbjudet att anvdanda produkten pa annat satt dn for dess avsedda andamal!

OBSERVERA: Vid anvandning och hantering av produkten samt vid montering och justering av mekanismer kan det finnas
risk for fastklamning och/eller klamning av anvandarens/assistentens kroppsdelar i 6ppningarna/springorna mellan
elementen. Dessa steg bor utforas med sarskild forsiktighet.

OBS: Om produkten anvands felaktigt kan det finnas risk att valta. Vanligen folj instruktionerna for
ombordstigning/demontering/flyttning. Efter justering, stabilisera laget genom att forsiktigt dra 4t muttrarna/bultarna.
AVSEDD ANVANDNING / INDIKATIONER

Rullstolen ar avsedd for personer med funktionsnedsattning eller rérelsesvarigheter. Den fungerar som stod vid forflyttning.
Rekommenderas dven for dldre.
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KONTRAINDIKATIONER
Fysiska eller psykiska begransningar (t.ex. synnedsattning) som férhindrar saker hantering av produkten.

ALLMANNA VARNINGAR

e Nar du gar i eller ur rullstolen, se till att bada bromsarna &r atdragna.

e Se till att bada bromsarna ar aktiverade nar rullstolen inte skjuts eller anvands.

¢ Branta och ojamna ytor bor undvikas eftersom detta kan fa produkten att valta.

¢ Undvik mjuka ytor eftersom hjulen kan sjunka in.

¢ Flytta rullstolen smidigt under alla férhallanden.

¢ Observera alltid din omgivning for faror som mébler, dorrar, hal, hojder, trottoarkanter, entréer etc.

e Hall alltid bada fotterna pa fotstoden och se till att kldderna &r ordentligt stuvade och inte blockerar hjulen.

e Kor alltid forsiktigt i sluttningar.

¢ Hall alltid bada handerna pa kérhandtagen for att kontrollera rullstolen korrekt (vardarerelaterat).

¢ Kom alltid ihag att halla balansen.

¢ Kontrollera rullstolens ram och komponenter regelbundet och félj alltid instruktionerna i denna manual under och efter
garantiperioden.

e Hall rullstolen borta fran brandkallor.

¢ Produkten far under inga omstandigheter 6verbelastas.

¢ Hing inga tunga foremal pa baksidan av rullstolen, eftersom detta kan paverka produktens stabilitet, sarskilt nar du
klattrar i backar.

¢ Rullstolen far endast anvandas av en person.

e Anvand inte rullstolen néar patienten dr medvetslos.

¢ Anvand inte andra transportmedel for att skjuta rullstolen.

e Lyft inte framhjulen under korning, eftersom detta kan leda till fall och allvarliga skador eller dodsfall.

e Gd inte in i rullstolen nar du ror dig.

e Flytta inte rullstolen fér snabbt eller gor plotsliga svangar.

¢ Flytta inte rullstolen 6ver en sluttning (i ndgon riktning) som &r brantare &n 7 grader.

e Sta inte pa fotstdden néar du stiger pa eller av produkten.

¢ Anvand inte en rullstol for att ga i trappor, varken ensam eller tillsammans med en skotare.

e Forsok inte lyfta rullstolen med rorliga (borttagbara) delar. Att lyfta med produktens rorliga delar kan leda till skada pa
anvandaren och/eller vardgivaren eller skada pa produkten.

¢ Anvand inte rullstolen med ryggstodet nedfallt. Detta dndrar rullstolens tyngdpunkt och kan gora att rullstolen vélter
bakat. Ryggstodet ska endast fallas ned vid forvaring eller transport av rullstolen.

* Hang inga foremal pa den bakre kontakten, eftersom det kan gora att ryggstédet falls ner och orsaka allvarliga skador pa
anvandaren.

* Rullstolen &r endast lamplig fér inomhusbruk eller pa jamna ytor utomhus. Enheten kan inte anvandas for langvarig
korning pa ojamna vagar. Om du behéver navigera i sluttningar, brant terrdng och trappor, be om hjalp fran
vardnadshavaren. Om det ar nodvandigt att 6vervinna ett hinder ska vardgivaren gripa tag i rullstolens handtag med bada
handerna och sedan trycka pa rullstolens bakre pedal for att lyfta fram katten, vilket gér det majligt att sakert ta sig 6ver
hindret. Vid korning i uppforsbackar: Undvik att trycka ner rullstolen vid nedférsbacke. Mandvrera rullstolen med din
kroppsposition for att kontrollera hastighet och jamnhet. Kor inte i lutningar som &r storre dn 15 grader.

* For personer med hogre kroppsvikt rekommenderas att kora bakat i sluttningar. Backkérning maojliggor saker
hastighetskontroll, vilket sakerstdller anvdandarens sdakerhet. Om du ska ta dig 6ver sarskilt branta backar bor du ta hjalp av
en vardnadshavare. Lyft upp rullstolen genom att trycka pa den bakre foten, luta bakat for att lyfta framhjulen och anvand
sedan forsiktig kraft for att skjuta rullstolen uppfor backen. Rullstolen kan ocksa lyftas av tva personer - en stédjer framtill
och den andra haller i handtagen baktill. Tack vare detta &r det majligt att dvervinna hinder baklanges.

KOMPONENT BESKRIVNING
. Ryggstod

. Armstod

. Lostagbart fotstod

. Fotplatta

. Framhjul

. Bakhjul

. Drivfélg

. Handbroms

. Sidokapa

10. Handtag med en extra broms

OO NOOULAWNER
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ANVANDARMANUAL

1. Utveckling

For att falla ut rullstolen, 6ppna ryggstodet tills du hor ett karakteristiskt ljud, tryck sedan pa de rorliga sidorna av satet med
bada hdnderna tills rullstolen falls ut helt. Satt slutligen fotstéden i motsvarande hal pa ramen, vrid inat tills fotstodet lases.

1.

2. Vikning
Fall ihop fotstoden forst. Vik sedan ryggstodet och ta slutligen tag i mitten av sdtet med bada hdanderna och dra upp det tills
det ar helt hopfallt.

3. Hojdjustering av fotstod.

Lossa lasskruven med en insexnyckel, skruva loss skruven, stall in 6nskad hojd pa fotstédet och dra sedan at skruven. (fig. 3
och 4)

BROMSAR

Tank pa att alltid anvdanda bromsarna nar du gar i och ur rullstolen. Hall i bromshandtaget och flytta det framat eller bakat.
Att ga av och pa rullstolen &r endast tillaten nar hjulen &r lasta.

Obs: Tank pa att inte anvdnda bromsen nar du kor i en sluttning pa grund av risken for att rullstolen vélter. (Fig.5)

Né&r du anvander handbromsen, hall i bromsspaken med bada handerna och anvand tillrackligt tryck for att kontrollera
bromskraften och justera rullstolens hastighet. (Fig.5)

Rullstolen &r utrustad med bromsar fér vardgivaren (fig.6)

5. .
SNABB DEMONTERINGSFUNKTION AV RYGGSTODET, HJUL OCH INSTRUKTIONER FOR SAKERHETSBALTET

* Rullstolen &r utrustad med en hopfillbar ryggstodsfunktion. For att gora detta, fall ner ryggstodet genom att trycka pa
handtagen med bada handerna. (fig.7)

 For att ta bort hjulet, hall det, tryck pa den svarta snabbkopplingsknappen pa ramen och ta bort hjulet. (fig. 8). Tryck pa
knappen for att |asa hjulet igen. Kontrollera alltid l1asens position for att bekrafta att hjulen ar korrekt monterade.

¢ Anpassa sakerhetsbaltet efter anvandaren och spann fast spannet. (fig.9)
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ANVANDARVILLKOR FOR RULLSTOLEN

1. Det rekommenderas att endast anvanda rullstolen pa plana ytor utomhus eller inomhus. Undvik att anvdnda rullstolen
utomhus i ogynnsamma vaderférhallanden. Om du behéver anvianda din rullstol vid daligt vader rekommenderar vi att du
soker skydd sa snart som majligt.

2. Undvik daliga vdgar som leriga, snoiga, sandiga, grusiga och ojamna vagar. Undvik att kora pa vagar med tat trafik och att
utsatta rullstolen for solljus under langa perioder eftersom déackskador kan uppsta.

3. Kom ihag att strikt folja trafikreglerna och uppratthalla sdkerheten nar du anvander rullstolen pa allméanna vagar.

4. Kom ihag att ga pa trottoarer och anvanda 6vergangsstallen.

5. Det rekommenderas att férvara och anvanda vagnen under normala vaderférhallanden. Det tillatna temperaturomradet
ar -15°C ~ 40°C, och den relativa luftfuktigheten ar 60 + 35 % rh.

SPECIFIKATION

Total langd: 100 cm

Total bredd: 70 cm

Total h6jd: 92,5 cm

Vikt bredd: 33,5 cm
Sittbredd: 46 cm

Sittdjup: 39,5 cm
Ryggstddshojd: 43,5 cm

Hojd fran marken till satet: 46
Max anvandarvikt: 120 kg
Solid framhjul: 7"

Solid bakhjul: 24"
Netto-/bruttovikt: 19,8/22,2 kg
Paketstorlek: 82x32x78cm
Ram: stal

DETTA MARKE BETYR MAXIMAL ANVANDARVIKT!

UTRUSTNING
¢ patientsdkerhetsbalte
® bromsar for skdtaren
¢ mjuka armstod
e bakficka
e gangjarnsforsedda fotstod med maojlighet till hojdjustering och demontering
e dubbel kors
e bakhjul pa snabbfésten
e hopfallbart ryggstod

LEVERANSSORTIMENT

Rullstol, 2 fotstod, skiftnycklar for justering av fotstoden, bruksanvisning

UNDERHALL, RENGORING OCH LAGRING

1. Undvik fukt och kom ihag att torka rullstolen torr efter varje anvandning. Férvara vagnen under ratt forhallanden och ta
hand om de ratta forvaringsforhallandena for att sakerstalla maximal hallbarhet for enheten.

2. Innan du anvander rullstolen, kontrollera att bultarna ar ordentligt dtdragna, speciellt muttrarna som haller fast
bakaxeln. Kom ihag att kontrollera skicket pa ekrarna i hjulen.

3. Rullstolen boér rutinmassigt inspekteras kvartalsvis for att sdkerstalla att alla komponenter ar i gott skick. Kom ihdg att
applicera fett pa de rorliga delarna av din rullstol varje vecka.

4. Kom ihag att kontrollera skicket pa dina dack varje gang. Kontakta servicen vid skada.

5. Nar rullstolen inte anvands ska den férvaras pa en saker plats, skyddad fran direkt solljus och vaderférhallanden. Det
rekommenderas att forvara rullstolen pa en sval och torr plats. Undvik att placera tunga foremal pa rullstolen.

SATT FOR AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN EFTER UTGANG FRAN ANVANDNING
Efter att enheten tagits ur drift kan den medicintekniska produkten slangas som vanligt kommunalt avfall.

MALGRUPP FOR PATIENTERNA

Personer som lider av sjukdomar, funktionsstérningar eller skador fér behandling/rehabilitering eller kompensation av vilka denna apparat
ar avsedd (se avsnittet om avsedd anvandning av apparaten i denna bruksanvisning). Apparaten kan kdpas av anvandaren sjalv eller pa
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rekommendation av en ldkare, terapeut eller annan specialist. Oavsett om du kdper apparaten sjalv eller pa rekommendation av en
ldkare/terapeut/annan specialist maste du ta hansyn till apparatens tillgdngliga storlekar/nédvandiga funktioner/storlekar/varianter,
indikationer och kontraindikationer for anvandning samt den information som tillverkaren tillhandahaller.
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KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawislariska 43 udziela niniejszym 12 miesiecznej gwarancji na wyrdb
od daty wydania produktu kupujagcemu. Dla wyrobdw, ktérych zakup byt refundowany przez NFZ obowigzuje
przedtuzony okres gwarancji réwny potowie okresu uzytkowania okreslonego w rozporzadzeniu w sprawie
Swiadczen gwarantowanych, pod warunkiem, ze okres uzytkowania zostat w rozporzadzeniu okreslony w
miesigcach lub w latach.

2. W okresie gwarancji ANTAR zobowigzuje sie dokonac¢ niezbednych napraw, w celu przywrdcenia zestawu do
prawidtowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z
dokumentem zakupu oraz kartg gwarancyjna.

3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna ze koszty naprawy czynig j3
nieoptacalng. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedtuza okresu gwarancji.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyrdb funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy bezzwtocznie wysta¢ na adres firmy
ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktowac sie z punktem, w ktérym dokonano zakupu.

5. Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi i Scisle jej przestrzegac. Eksploatacja
wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalng utrate gwarancji.

6. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate na skutek przebicia lub przeciecia wyrobu ostrym
przedmiotem, uszkodzenia na skutek dziatania zewnetrznych sit mechanicznych, zetkniecia wyrobu ze
spirytusem, substancjami ttustymi lub oleistymi, benzyna.

7. Wyrdb przestany do serwisu w ramach reklamacji nie moze stwarzac zagrozenia epidemiologicznego.

8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCII JEST WAZNY WYLACZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM,
RACHUNKIEM, FAKTURA). PROSIMY O DOtACZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKtADANIA KAZDEJ
REKLAMACII. W CELU UZNANIA PRZEDLUZONEGO OKRESU GWARANCIJI DLA WYROBOW, KTORYCH ZAKUP BYt
REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOtACZANIE KOPIl ,ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY
MEDYCZNE BEDACE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI | SRODKI POMOCNICZE”.

9. Reklamacje ztozone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie

beda uwzgledniane.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warszawa, ul. Zawislarska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail:antar@antar.net

Data wydania instrukcji: 22.09.2023
v1-22.09.2023
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WARRANTY CARD

1. ANTAR Sp. J., 03-068 Warsaw, ul. Zawislariska 43, hereby grants a 12-month warranty on the product, starting from the date of purchase by the Buyer.

2. During the warranty period ANTAR undertakes to carry out the repairs necessary to restore proper functioning of the product, within 14 days from the date
of receipt of the product by the service centre, together with the proof of purchase and the warranty card.

3. ANTAR reserves the right to replace the product if the repair is deemed uneconomic. Repair or replacement of faulty products does not extend the
warranty period.

4. If the product is found to be malfunctioning, please contact your retailer/distributor or (if it is impossible) send it to ANTAR (as specified in point 1).

5. Before use, read the instructions carefully and follow them. If the product is used improperly and contrary to recommendations, the warranty will be
irrevocably lost.

6. The warranty does not cover damage caused by external mechanical force, load exceeding the maximum allowed weight of the user, as described in the
manual, as well as contact of the product with alcohol, greasy substances or petrol. The warranty does not cover parts which are subject to normal wear or
tear during use, such as the bearing, rubber parts and others.

7. The product delivered to the service in connection with the complaint cannot cause an epidemic hazard.

8. THIS WARRANTY IS ONLY VALID TOGETHER WITH THE PROOF OF PURCHASE (BILL, RECEIPT, INVOICE). IN CASE OF A COMPLAINT, A PROOF OF PURCHASE
MUST BE ATTACHED.

9. Complaints submitted without the proof of purchase and a warranty card with the product serial number will not be considered.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warsaw, ul. Zawislanska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Date of issue of the manual: 22.09.2023
v1-22.09.2023
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Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkaufers

1) Antar Medizin GmbH, Débelner Str. 7, 12627 Berlin, gewahrt hiermit 12 Monate Garantie fir das Produkt ab

dem Kaufdatum des Produkts durch den Kaufer.

2) Der raumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.

3) Wahrend der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des

ordnungsgemaRen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des

Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzufiihren.

ANTAR behalt sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen

werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerates beginnt kein neuer Garantiezeitraum. MaRgeblich

bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Kaufer.

4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverziglich portofrei an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die
Verkaufsstelle.

5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfaltig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und
Empfehlungen fuhrt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

6) Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch duRere mechanische Kréfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zuldssige Gewicht des Benutzers Uberschreitet,
sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht fur Teile, die wahrend des Gebrauchs normalem VerschleiR ausgesetzt
sind, wie Lager, Gummielemente und andere.

7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigefuigt werden.

8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht

wurden, werden nicht bericksichtigt.

9) Der Kaufer hat im Falle eines Sachmangels gegenliber dem Verkaufer gesetzliche Rechte, deren

Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenuber diesen gesetzlichen Rechten enthilt die Garantie ein zusatzliches

Leistungsversprechen, das Uiber die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warschau, ul. Zawislanska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Verteiler:

Antar Medizin GmbH

Débelner Str. 7, 12627 Berlin
Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821

E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com Gebrauchsanweisungsversion: v1-22.09.2023

Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 22.09.2023
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ZARUCNI LIST

Datum prodeje:
Razitko a citelny podpis prodavajiciho:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Mdje 3236/103, 703 00 Ostrava — Vitkovice timto déva zaruku na vyrobek 2 roky ode dne vydani zbozi kupujicimu.

2) V zérucni dobé se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za ucelem moZnosti opétovného pouzivani zbozi v terminu do 30 dni od
obdrzeni reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje pravo vymény zboZi v pfipadé, Ze naklady na opravu uznd za nerentabilni.

4) V pripadé zjisténi nespravného fungovani zboZi je potiebné jej bezodkladné odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Pfed pouZitim vyrobku je potfeba se seznamit s ndvodem na pouZiti a Fidit se instrukcemi v ném uvedenymi. PouZiti vyrobku v rozporu s jeho urcenim ztraci
narok na zaruku. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody vzniklé pouZitim vyrobku v rozporu s timto navodem k pouZiti nebo v pfipadé nedodrzeni instrukci
obsazenych v tomto navodu k pouZiti.

6) Zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé ostrym predmétem, poskozeni vzniklé v disledku pasobeni vnéjsich mechanickych sil, znecisténi zbozi mastnymi
substancemi ¢ benzinem.

7) Produkt zaslany na servis v ramci reklamace nem0ze byt epidemiologicky ohroZuijici.

8) TENTO ZARUCNI LIST JE PLATNY VYLUCNE SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PRIPADE REKLAMACE PROSIME O PRILOZENI DOKLADU O KOUPI.

9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez zaruéniho listu nebudou pfijaty (akceptovany).
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ZARUCNY LIST

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nadrazna 329, 015 01 Rajec dava tymto zaruku na vyrobok 2 roky odo dria vydania tovaru kupujicemu.

2) V zarucnej dobe sa Anmed Plus zavazuje vykonat nevyhnutné opravy za G¢elom moznosti opatovného pouzivania tovaru v termine do 30 dni od dria obdrzania
reklamacie.

3) Anmed Plus si vyhradzuje pravo vymeny tovaru v pripade, Ze naklady na jeho opravu uznd za nerentabilné. Oprava alebo vymena poskodeného vyrobku
nepredlzuje zarucnu dobu.

4) V pripade zistenia nespravneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslat na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovat
predajcu.

5) Pred pouZzitim tovaru je potrebné oboznamit sa s navodom na poufZitie a riadit sa inStrukciami v iom uvedenymi. PouZivanie tovaru v rozpore s jeho uréenim ma
za nasledok stratu zaruky.

6) Zaruka nepokryva poskodenia vzniknuté ndasledkom prerezania vyrobku ostrym predmetom, poskodenia vzniknuté v désledku pdsobenia vonkajsich
mechanickych sil, znecistenia vyrobku mastnymi substanciami alebo benzinom.

7) Produkt odoslany do servisu v ramci reklamécie nesmie predstavovat epidemiologické ohrozenie.

8) TENTO ZARUCNY LIST JE PLATNY VYLUCNE SPOLU S DOKLADOM O KUPE (UCTOVNYM DOKLADOM, BLOCKOM ALEBO FAKTUROU). V PRIPADE REKLAMACIE
PROSIME O PRILOZENIE DOKLADU O KUPE.

9) Reklamacie predlozené bez dokladu o kipe nebudu akceptované.
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