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[T3] INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

AR-2260N Pas brzuszny — zapinany, niski.
IMMOBILO AB-PROTECT

Wiasciwosci wyrobu: Pas wykonany z innowacyjnego, miekkiego, elastycznego, kompresyjnego i
przyjemnego w dotyku materiatu. Materiat oddychajacy, umozliwiajacy odprowadzanie ciepta, ze wzmocniong
sila odprowadzania wilgoci. Zastosowany materiat zapewnia doskonate przyleganie do ksztaltéw ciata wraz z
odpowiednia sile kompresji. Dzigki zapinaniu pasa na rzep zaktadanie jest niezwykte tatwe. Regulacja rzepem
umozliwia dopasowanie odpowiedniej sity kompresji do wymagari i preferencji uzytkownika. Zastosowany
elastyczny materiat zapewnia idealne dopasowanie sig do ksztattu ciata oraz umozliwia swobodne poruszanie
sig i wykonywanie codziennych czynnosci.

Zastosowanie: Pas brzuszny stosowany jest w celu zmniejszenia ryzyka powstawania i ograniczenia
powiekszania sig juz istniejgacej przepukliny brzusznej. Stanowi ochrone i stabilizacje po zabiegach
operacyjnych w obrebie jamy brzusznej, podtrzymuije skore i organy wewnetrzne. Szczegdlnie polecany dla
kobiet w okresie poporodowym, wzmacnia nadmiernie rozszerzone w okresie cigzy powloki brzuszne.
Stosowany réwniez w przypadku ostabionych migéni brzucha, jako $rodek prewencyjny zmniejszajacy ryzyko
wystapienia przepukliny pooperacyjnej.

N\ Przeciwwskazania: Nie nalezy stosowa¢ w przypadku otwartych ran, zmian skomych t. otarcia,
odparzenia, egzemy oraz owrzodzenia skory. Nie stosowac pasa po uprzednim zastosowaniu masci lub zeli
rozgrzewajacych. Czas stosowania powinien by¢ $cisle okreslony przez lekarza lub fizjoterapeute.

Nie nalezy stosowa¢ nadmiernie dtugo bez konsultacji ze specjalista - nadmierne stosowanie oraz brak
wdrozonego programu ¢wiczer moze doprowadza¢ do ostabienia migéni, spowodowac¢ dodatkowe dysfunkcje.
Nie stosowac w przypadku indywidualnych przeciwskazarn okreslonych przez lekarza lub specjaliste. Przed
zastosowaniem nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z lekarzem specijalista, rehabilitantem lub fizjoterapeuta.
A Ostrzezenie: Jezeli uzytkownik ma lub miat jakiekolwiek przeciwwskazania uzytkowania wyrobu,
wynikajace z jego wezesniejszych kontuzjilaktywnosci powinien przed zastosowaniem niezwlocznie
skontaktowac sie z lekarzem lub specjalista.

Instrukcja uzytkowania: W pierwszej kolejnosci nalezy rozpiaé rzep, owina¢ wokét brzucha od tylu do przodu.
Zapia¢ rzep. Nalezy pamigta¢ o odpowiednim dopasowaniu sity kompresji. Pas nie moze powodowa¢ duzego
bélu spowodowanego nadmiernym uciskiem, duzego dyskomfortu, ogranicza¢ swobodne oddychanie.
Sposéb konserwacji: Prac recznie w temperaturze do 400C. Nie stosowac¢ wybielaczy, nie chlorowac, nie
prasowac, nie pra¢ chemicznie.

Rozmiary (wysoko$¢ 23cm) : {mierzy¢ obwod wokét pasa)

S 56-71cm,M 69-84 cm,L 81-96 cm, XL 94-109 cm, XXL 107-122 cm, XXXL 120-137 cm

Skfad: 60% Poliester, 20% Elastic, 10% Nylon, 10% Pianka PU

Utylizacja: Wyrdb nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami $rodowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobow.

Zaprzestanie uzywania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzern mechanicznych, zuzycia materiatu
nalezy przesta¢ uzytkowaé wyréb.

Incydenty: Kazdy powazny incydent zwiazany z wyrobem nalezy zgtosi¢ do producenta, Urzedu Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobbjczych

sARMedical’

Ortho Line

DZIEKUJEMY PANSTWU ZA WYBOR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z0.0., al. Zwyciestwa 75, 42-520 Dabrowa Gdérnicza, Polska, udziela
niniejszym 12-miesigcznej gwarangji na produktortopedyczny.

. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z 0.0. zobowigzuje sie dokonac niezbednych napraw, w
celu przywrdcenia do prawidtowego stanu uzytkowego produktu w terminie do 14 dni od
datyotrzymania reklamowanego towaru.

. ARMEDICALSp. z 0.0. zastrzegasobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, ze
koszty naprawy czyniq jg nieoptacalna.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyréb jest uszkodzony nalezy skontaktowac sie z punktem, w
ktérym dokonano zakupu.

. Uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji bedq realizowane po przedstawieniu dowodu
zakupu.

. Do reklamadji przyjmowane sa produkty w nalezytym stanie higienicznym (czyste).

. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate na skutek czynnikdw mechanicznych

(uszkodzen na skutek przeciecia ostrym przedmiotem, mechanicznego rozdarcia produktu),
zetkniecia produktu z substancjami ttustymi, oleistymi lub benzyna. Gwarancja nie
obejmuje naturalnego zuzycia produktu wynikajacego z uzytkowania.

Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcjg obstugi oraz niezgodnie ze sposobem konserwacji
opisanym w instrukcji produktu, w punkcie ,Sposébkonserwacji”. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen powstatych na skutek przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu
dokonywanych przez uzytkownika lubosobytrzecie.

9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do Importera ponosi

klient rekilamujacy towar.
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